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Zusammenfassung
Herzkatheteruntersuchungen der Herzkranzgefäße werden zu diagnostischen und interventionel-
len Zwecken durchgeführt. Häufige Indikationen für eine Katheteruntersuchung der Herzkranzge-
fäße sind die koronare Herzkrankheit oder ein akuter oder sich anbahnender Myokardinfarkt.
Hierbei entsteht aufgrund einer Stenose (Verengung) in einem Herzkranzgefäß oder eines Ver-
schlusses eine Unterversorgung des Herzmuskels, die behoben werden muss. Die offene Bypass-
Operation ist die einzige Alternative zu der minimalinvasiven Technik der Katheterisierung.
Ausgehend von einer Punktion der Arteria fermoralis in der Leistengegend navigiert der Kardiologe
mit einem Führungsdraht mit einem Durchmesser von 360 µm in den Herzkranzgefäßen zu der zu
untersuchenden Stenose. Der Führungsdraht dient zudem als Führung für einen darüber gescho-
benen Katheter mit dem zielgerichtet Medikamente oder Stents zur Behebung der Engstelle einge-
bracht werden. Ein Problem bei einer Katheterisierung ist die fehlende Kraftrückmeldung der
Kontaktkräfte an der Führungsdrahtspitze.
Das Ziel dieser Arbeit ist daher der Entwurf und die Realisierung eines haptischen Assistenzsys-
tems zur extrakorporalen Kraftdarstellung der endovaskulären Kontaktkräfte. Die Anforderungen
an das haptische Assistenzsystem werden aus den Gegebenheiten des Behandlungsablaufs und den
Merkmalen der haptischen Wahrnehmung des Menschen abgeleitet.
Für die Qualität der haptischen Rückmeldung ist das dynamische Übertragungsverhalten des
haptischen Assistenzsystems entscheidend. Zur Beurteilung der dynamischen Eigenschaften von
Telemanipulator-Systemen hat sich die haptische Transparenz etabliert. In dieser Arbeit werden die
Systemstrukturen von kraftgesteuerten und –geregelten haptischen Assistenzsystemen mit der
Netzwerktheorie beschrieben. Aus den Modellbeschreibungen werden anschließend die Unter-
schiede zwischen einem gesteuerten und geregelten haptischen Assistenzsystem hinsichtlich der
haptischen Transparenz modelltechnisch aufgezeigt.
Ausgehend von einer kraftgeregelten Systemstruktur werden speziell angepasste Systemkompo-
nenten für das haptische Assistenzsystem entworfen.
Zur Kraftdarstellung wird eine miniaturisierte haptische Bedieneinheit zur Krafteinkopplung auf
den Führungsdraht konzipiert und entworfen. Hierzu werden mehrere Mechanismen und Aktor-
Wirkprinzipien betrachtet und bewertet. Für den dynamischen Entwurf der haptischen Bedienein-
heit wird die Netzwerktheorie eingesetzt, um Entwurfskriterien abzuleiten. Die entworfene minia-
turisierte haptische Bedieneinheit koppelt mit beschichteten Reibrädern Kräfte bis 1 N schlupffrei
auf den Führungsdraht auf. Die Krafterzeugung erfolgt nach dem elektrodynamischen Wirk-
prinzip.
Für die Messung der auf den Kardiologen eingekoppelten haptischen Rückmeldung wird ein
extrakorporaler Kraftsensor entworfen. Nach einer Analyse verschiedener physikalischer Wirkprin-
zipien wird das resistive Wirkprinzip ausgewählt. Der Entwurf des Verformungskörpers wird mit
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einem analytischen Modell untersucht und anhand numerischer Berechnungen optimiert. Der
aufgebaute Kraftsensor misst Druck- und Zugkräfte bis 10 N. Die Empfindlichkeit beträgt
0,3 mV/V und die Messunsicherheit 3,9 %.
Für den Betrieb des Gesamtsystems werden speziell angepasste Elektroniken für die haptische
Bedieneinheit und den Kraftsensor entworfen. Außerdem wird ein Netzteil zur Versorgung des
Gesamtsystems aufgebaut und ein angepasstes Gehäuse für die Elektronikkomponenten gestaltet.
Die messtechnische Charakterisierung des Gesamtsystems erfolgt mit einem angepassten Mess-
stand. Mit dem Messstand können Kräfte und Geschwindigkeiten mit einer Bandbreite bis 1 kHz
gemessen und erzeugt werden. Die Auswertung der Messdaten erfolgt mit einem Netzwerkanaly-
sator und einem PC zur Datenerfassung.
Die Messergebnisse zeigen, dass das entworfene und aufgebaute haptische Assistenzsystem Kräfte
bis  1 N mit  einer  Bandbreite  von DC bis  135 Hz haptisch darstellen kann. Das aufgebaute Assis-
tenzsystem erfüllt alle definierten Anforderungen, die sich aus dem Behandlungsszenario einer
Herzkatheterisierung ergeben. Zudem kann am Beispiel des haptischen Assistenzsystems mess-
technisch verifiziert werden, dass ein kraftgeregelter Betrieb von haptischen Co-Manipulatoren
einem kraftgesteuerten hinsichtlich der haptischen Transparenz und der Stabilität überlegen ist.
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1. Einleitung
Die Einführung minimalinvasiver Eingriffe zur Behandlung von Patienten hat enorme Vorteile in
der Medizintechnik mit sich gebracht. So sind die erlittenen Traumata im Vergleich zu konventio-
nellen Eingriffen deutlich reduziert. Die Patienten können deutlich früher aus dem stationären
Aufenthalt wieder entlassen werden. Teilweise genügt sogar nur eine ambulante Versorgung.
Hiermit sind neben den Vorteilen für den Patienten auch beträchtliche Kostenersparnisse für die
Krankenkassen verbunden. Ein großer Nachteil der „Schlüssellochchirurgie“ ist jedoch der Verlust
des haptischen Sinneseindrucks während dem Eingriff. Durch Tasten kann der behandelnde Arzt
bei einer konventionellen Operation die Eigenschaften von Gewebe beurteilen. Zudem unterstützt
der haptische Tastsinn den Arzt beim Setzen von Schnitten oder Nähten. Aus dieser Motivation
heraus wurden am Institut für Elektromechanische Konstruktionen der Technischen Universität
Darmstadt mehrere Projekte [53], [76], [92] zur Entwicklung haptischer Systeme für die Medizin-
technik initiiert, die zwischenzeitlich abgeschlossen oder Gegenstand der aktuellen Forschung
sind.
Ein haptisches System soll bei minimalinvasiven Anwendungen die mechanischen Eigenschaften,
welche an einem definierten Ort vorherrschen dem Nutzer so unverfälscht wie möglich darbieten
und so das Palpieren (Tasten) von Gewebe wieder ermöglichen. Bei der Entwicklung haptischer
Systeme sind mehrere Entwicklungsziele zu beachten. Ein haptisches System soll
∂ einen möglichst realistischen, unverfälschten, haptischen Sinneseindruck des manipulierten
Objekts
∂ mit einer durch den haptischen Tastsinn des Menschen und durch das Anwendungs-
szenario bestimmten Bandbreite
∂ systemtechnisch stabil
darstellen. Zur Erfüllung der eben genannten Entwicklungsziele werden im besten Fall angepasste
Aktoren und Sensoren entworfen, bei deren Entwicklung die Gegebenheiten der betrachteten
Mensch-Maschine-Interaktion berücksichtigt werden. Die Wahl der Systemstruktur hat zudem
einen entscheidenden Einfluss auf die Qualität der haptischen Rückmeldung und die Stabilität des
haptischen Systems.
1.1 Gegenstand des Forschungsprojekts HapCath
Im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Forschungspro-
jekts „Haptisches Assistenzsystem für Katheterisierungen“ (HapCath) wird ein haptisches Assis-
tenzsystem für endovaskuläre Interventionen für diagnostische und therapeutische Einsätze entwi-
ckelt. Hierdurch soll dem Kardiologen das Ertasten von Gefäßabzweigungen und Stenosen (Ver-
engungen) ermöglicht werden und damit die Navigation innerhalb der Herzkranzgefäße für den
Kardiologen intuitiver und somit auch leichter gestaltet werden.
Die Navigation innerhalb des Gefäßsystems wird bei Herzkatheterisierungen mit Führungsdrähten
und Kathetern durchgeführt. Eine Rückmeldung über Lage und Umgebung des verwendeten In-
struments erhält der Kardiologe bei einer konventionellen Herzkatheteruntersuchung bisher rein
visuell durch die Koronarangiografie, ein Röntgenverfahren.
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Das Projekt HapCath hat zum Ziel, dem Kardiologen zusätzlich zu der bestehenden visuellen
Rückmeldung eine haptische zu ermöglichen. Der Fokus liegt hierbei auf der Navigation mit Füh-
rungsdrähten. Der haptische Sinneseindruck ist bei einer konventionellen Herzkatheteruntersu-
chung nur sehr bedingt und eingeschränkt nutzbar. Dies ist in den geringen Kontaktkräften an der
Spitze des Führungsdrahtes (20 mN bis maximal 200 mN [53], [73]) und den gleichzeitig überla-
gerten Reibkräften des Drahtes im Gefäßsystem (ca. 300 mN [129]) und an der Zugangsschleuse
zum Patienten begründet (Abb. 1.1).
Abb. 1.1:  Schematische Darstellung der auftretenden Kräfte während einer Herzkatheteruntersu-
chung.
Der Kardiologe spürt die Kontaktkräfte F0 an der Führungsdrahtspitze nur überlagert mit den
größeren Reibkräften FR.
Durch eine endovaskuläre Kraftmessung der Kontaktkräfte mit einem Silizium-Mikro-Kraftsensor
an der Führungsdrahtspitze sollen die Interaktionskräfte in den Herzkranzgefäßen erfasst werden
[73]. Extrakorporal soll die gemessene Interaktionskraft skaliert auf den Führungsdraht eingekop-
pelt und somit ein verstärkter haptischer Sinneseindruck der Kontaktkräfte an der Drahtspitze
erzeugt werden (Abb. 1.2).
Abb. 1.2:  Schematische Darstellung der auftretenden Kräfte während einer Herzkatheteruntersuchung
bei Nutzung eines haptischen Assistenzsystems.
Der Kardiologe spürt ein um den Verstärkungsfaktor n verstärktes Signal der Kontaktkräfte F0
an der Führungsdrahtspitze.
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Im Rahmen einer Dissertation am Institut für Elektromechanische Konstruktionen der TU Darm-
stadt ist ein erstes Konzept für ein haptische Assistenzsystem für Herzkatheteruntersuchungen
entstanden [53]. Ein resistiver Silizium-Mikro-Kraftsensor zur Integration in den Führungsdraht ist
in [73] entwickelt und charakterisiert worden. In [108] wurde eine erste haptische Bedieneinheit
auf Basis des piezoelektrischen Prinzips erstellt.
Im Rahmen des sich anschließenden DFG Transferprojekts HapCath werden  die  in  Tabelle  1.1
angegebenen Arbeitspakete von zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern parallel bearbeitet.
Tabelle 1.1: Arbeitspakete des DFG-Transferprojekts HapCath.
Aktorik und
Gesamtsystem
Mikro-Kraft-Sensorik
und Sensorintegration
∂ Entwicklung einer hinsichtlich der
zuverlässigen Krafteinkopplung auf
den Führungsdraht optimierten
haptischen Bedieneinheit
∂ Optimierung des vorhandenen
Sensorelements hinsichtlich der
Integration in den Führungsdraht
∂ Integration der haptischen Bedien-
einheit in den Behandlungsablauf
∂ Mechanische und elektrische Kon-
taktierung des Silizium-Mikro-Kraft-
Sensors
∂ Miniaturisierung der haptischen
Bedieneinheit
∂ Entwicklung eines geeigneten
Packagings für das Sensorelement
und Gewährleistung der Montage-
freundlichkeit
∂ Entwicklung und Aufbau einer an-
gepassten Elektronik zur Ansteue-
rung der Aktorik
∂ Signalübertragung der Sensorsigna-
le zur externen Sensorelektronik
∂ Optimierung des Gesamtsystems
hinsichtlich einer verbesserten
Kraftdarstellung
Der Aufgabenteil Aktorik und Gesamtsystem ist Bestandteil dieser wissenschaftlichen Arbeit. Im
folgenden Abschnitt werden aus dieser Aufgabenstellung die Forschungsschwerpunkte abgeleitet
und die Gliederung dieser Arbeit erläutert.
1.2 Zielstellung und Gliederung der Arbeit
Anhand der zu bearbeitenden Arbeitspakete lassen sich die folgenden wissenschaftlichen Frage-
stellungen für diese Arbeit ableiten:
∂ Wie kann die „Qualität“ eines haptischen Feedbacks beschrieben und charakterisiert wer-
den?
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∂ Wie kann die dem Kardiologen dargebotene haptische Rückmeldung im Fall des haptischen
Assistenzsystems HapCath optimiert werden?
∂ Wie kann eine zuverlässige Krafteinkopplung auf den Führungsdraht ermöglicht werden?
∂ Welches Aktorprinzip ist für die Kraftdarstellung auszuwählen?
∂ Wie kann das haptische Assistenzsystem in Behandlungsablauf integriert werden ohne die
gewohnten Handlungsabläufe zu beeinflussen?
Ausgehen von einer Einleitung in Kapitel 1 werden im Kapitel 2 die Durchführung einer Herzka-
theterisierung erläutert und die Defizite der konventionellen Verfahren aufgezeigt. Darüber hinaus
wird der erwartete Nutzen eines haptischen Assistenzsystems für Herzkatheteruntersuchungen
abgeleitet.
Die haptische Wahrnehmung des Menschen wird im Kapitel 3 einleitend dargelegt, um anschlie-
ßend auf die Interaktion des Menschen mit haptischen Systemen einzugehen. Im Anschluss wer-
den die möglichen Systemstrukturen von haptischen Manipulatoren und die Bedingungen für
haptische Transparenz erläutert.
Die Anforderungen an das haptische Assistenzsystem werden im Kapitel 4 erarbeitet. Sie beruhen
sowohl auf Vorarbeiten als auch auf eigenen Erkenntnissen und Vorversuchen.
Kapitel 5 umfasst die Konzeption des haptischen Assistenzsystems. Nach der Präsentation des
Stands der Technik zu haptischen Systeme für Herzkatheteruntersuchungen wird ein systemtech-
nisches Modell zur Beschreibung haptischer Co-Manipulatoren erarbeitet. Hieraus werden Aussa-
gen über die zu erwartenden Eigenschaften von Co-Manipulatoren abgeleitet und abschließend
eine Systemstruktur für das zu entwickelnde haptische System ausgewählt.
Im Kapitel 6 wird die Festlegung der geometrischen und elektrischen Parameter der miniaturisier-
ten haptischen Bedieneinheit auf Basis analytischer Berechnungen erläutert. Ein besonderer Fokus
wird hierbei auf die Einkopplung der skalierten Kraft auf den Führungsdraht und die Wahl eines
geeigneten Antriebskonzepts gelegt. Abschließend werden Messergebnisse zur darstellbaren
Bandbreite der Kraftausgabe präsentiert.
Der analytische und numerische Entwurf eines extrakorporalen Kraftsensors zur Messung der
Interaktionskräfte des Kardiologen wird im Kapitel 7 erläutert. Ausgehend von der Wahl eines
physikalischen Messprinzips werden die Modellierung, der Entwurf und die Ergebnisse der mess-
technischen Charakterisierung dargelegt.
Im Kapitel 8 werden Aufbau und Charakterisierung des Gesamtsystems präsentiert. Einführend
wird die Entwicklung der Aktor- und Sensorelektronik erläutert. Anschließend wird ein geeigneter
Regler für das haptische System ausgewählt und die Bestimmung der Reglerparameter erläutert.
Abschließend werden Messergebnisse des Übertragungsverhaltens des haptischen Systems präsen-
tiert.
Die Arbeit schließt in Kapitel 9 mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick.
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2. Behandlungsablauf von Herzkatheteruntersuchungen
Eine Herzkatheteruntersuchung ist eine minimalinvasive Untersuchung der Herzkranzgefäße.
Hierzu werden Führungsdrähte und Katheter in das arterielle Gefäßsystem eingebracht. Im Fall
eines sich anbahnenden oder akuten Herzinfarkts (Myokardinfarkts) ist die Herzkatheteruntersu-
chung die minimalinvasive Alternative zu einer offenen Bypass-Operation. Zudem gibt es weitere
Anwendungsfelder für endovaskuläre Katheteruntersuchungen, z.B. in der Neurologie. In Rahmen
dieser Arbeit wird der Schwerpunkt auf das Anwendungsfeld von Katheterisierungen der Herz-
kranzgefäße gelegt. Im Folgenden werden daher zunächst der Aufbau und die Funktion des Her-
zens erläutert. Im Anschluss werden die Indikationen für eine Herzkatheteruntersuchung und
deren Durchführung dargelegt. Abschließend werden die Defizite einer konventionellen Katheter-
untersuchung aufgeführt und der erwartete Nutzen eines haptischen Assistenzsystems für Herzka-
theteruntersuchungen erläutert.
2.1 Aufbau und Funktion des menschlichen Herzens
Das menschliche Herz ist ein muskuläres Hohlorgan, das sich hinter dem Brustbein zwischen den
beiden Lungenflügeln befindet. Die Funktion des Herzens ist die Sicherung des Blutkreislaufes im
menschlichen Körper. Bei einem Ruhepuls von 50 bis 70 Schlägen werden bei einem Erwachsenen
durchschnittlich drei bis fünf Liter Blut je Minute durch das Herz ausgeworfen. Unter sportlicher
Belastung kann das Pumpvolumen auf bis zu 30 Liter je Minute zunehmen. Das Herz in Abbildung
2.1 ist in zwei funktionelle Bereiche unterteilt, die rechte und linke Herzhälfte. Beide werden
durch eine Scheidewand (Septum) voneinander getrennt. Jede Herzhälfte besteht aus einer Kam-
mer  (Ventrikel) und einem Vorhof. Insgesamt vier Klappen arbeiten wie Rückschlagventile und
ermöglichen so einen gerichteten Blutfluss. Die rechte Herzhälfte pumpt das sauerstoffarme Blut
durch die Lunge. Von dort gelangt das sauerstoffangereicherte Blut in die linke Herzhälfte und
wird anschließend über die Hauptschlagader (Aorta) in den Blutkreislauf ausgestoßen. Der Herz-
muskel wird durch zwei koronare Arterien, welche am Ansatz der Aorta zum Herzen entspringen,
versorgt. Die linke Koronararterie (Arteria coronaria sinistra) versorgt die linke die Herzvordersei-
te, die Muskulatur des linken Ventrikels und den linken Vorhof. Sie unterteilt sich in die Gefäß-
Abb. 2.1:  Darstellung der myokarden Herzkranzgefäße des menschlichen Herzens [4].
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zweige Ramus interventricularis anterior und  den Ramus circumflexus. Die rechte Koronararterie
(Arteria coronaria dextra) versorgt die Muskulatur des rechten Ventrikels, den rechten Vorhof und
Teile der Herzhinterseite. Je nach individueller Anatomie können Unterschiede bei den versorgten
Gebieten und den Aufzweigungen der Herzkrankgefäße auftreten. Die Herzkrankgefäße sind
sogenannte Terminalarterien. Das bedeutet, dass im Falle eines Verschlusses eines Herzkranzgefä-
ßes durch eine Stenose kein Umgehungskreislauf besteht, der das betroffene Gebiet versorgen
kann. In diesem Fall stirbt das unterversorgte Gewebe aufgrund des Sauerstoffmangels ab. Im
akuten Fall führt dies zu einem Herzinfarkt (Myokardinfarkt) [56].
2.2 Durchführung einer Herzkatheteruntersuchung
Herzkatheteruntersuchungen werden zu diagnostischen und interventionellen Zwecken durchge-
führt. Das Ziel ist die bildliche Darstellung und hämodynamische Beurteilung valvulärer (die
Herzklappe betreffende), myokardialer (den Herzmuskel betreffende) und perikardialer (den
Herzbeutel betreffender) Erkrankungen [56]. Die häufigsten Indikationen für eine Herzkatheter-
untersuchung sind:
∂ koronare Herzkrankheit,
∂ akuter Myokardinfarkt,
∂ erworbene Herzklappenfehler,
∂ angeborene Herzfehler,
∂ Aortendissektion (Riss der Hauptschlagader).
Weitere Indikationen können ein Herztumor, eine notwendige Diagnose nach erfolgter Reanimati-
on nach plötzlichem Herztod, die diagnostische Beurteilung nach einer Herztransplantation oder
Herzrhythmusstörungen sein. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Fokus auf die Diagnostik und
Behandlung einer koronaren Herzerkrankung bzw. eines Myokardinfarktes gelegt. In diesen Fällen
stellt die perkutane transluminale Koronarangioplastie (PTCA) die einzige Alternative zu einer
offenen Bypass-Operation dar. Die koronare Herzerkrankung ist eine Erkrankung der Gefäße der
Herzmuskulatur. Durch Ablagerungen in den Gefäßwänden kommt es zu einer Versteifung der
Gefäße und zu einer fortschreitenden Reduzierung des Gefäßquerschnitts. Im Extremfall führt dies
zu einem Myokardinfarkt [56], [136].
Das Katheterlabor ist ein speziell für Herzkatheterisierungen eingerichteter Behandlungsraum
(Abb. 2.2). Der Patient liegt während der Behandlung auf einem Untersuchungstisch. Zur Bildge-
bung wird die Röntgen-Koronarangiografie (C-Bogen) eingesetzt. Bei diesem Verfahren werden
der Verlauf der Gefäße und der Blutfluss mit dem Röntgengerät abgetastet und als Videofilm
digital aufbereitet und aufgezeichnet. Dieser kann durch den Kardiologen nach Bedarf aufgerufen
und zur Beurteilung der Gefäßbeschaffenheit und Planung der nächsten Behandlungsschritte
herangezogen werden. Damit die Gefäßverläufe auf den Röntgenaufnahmen sichtbar werden,
wird dem Patienten zusätzlich ein Kontrastmittel während der Aufnahme in das punktierte Gefäß
zugeführt. Es stehen nicht-ionische und ionische Kontrastmittel zur Verfügung. Ihnen ist gemein,
dass der bildgebende Effekt durch Jod als röntgengebende Substanz erreicht wird [56].
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Abb. 2.2: Arbeitsumfeld in einem Herzkatheterlabor [124].
Die Navigation in den Herzkranzgefäßen führt der Kardiologe mit einem Führungsdraht durch.
Der Durchmesser des Drahtes beträgt typischweise 1 French (360 µm). Aufgebaut ist der Füh-
rungsdraht aus einer mittig eingebrachten Seele aus Stahl oder Nickel-Titan mit abnehmendem
Durchmesser zur Drahtspitze hin. Die Drahtspitze ist spiralförmig umwickelt und mit einem hyd-
rophilen Polymer zur Reduktion der Reibung beim Navigieren im Gefäßsystem beschichtet. Als
Handstück zur Navigation des Führungsdrahtes wird ein sogenannter Torquer (oder auch Torque
Device) verwendet (Abb. 2.3). Der Torquer ermöglicht durch eine Spannzange die Fixierung des
Führungsdrahtes. Der Kardiologe steuert dann den Führungsdraht händisch mit dem Torquer.
Der Führungsdraht dient neben der Navigation auch zur Palpation (Abtastung) von Gefäßwänden
und Stenosen zu diagnostischen Zwecken. Eine weitere wichtige Funktion des Drahtes ist die
Führung des darüber geschobene Katheters. So können beispielsweise Stents zielgerichtet in das
betroffene Herzkranzgefäß eingebracht werden.
Die (PTCA) wird seit langem erfolgreich als Standardverfahren zur Behandlung von koronaren
Herzerkrankungen (z.B. der Angina Pectoris) und bei akuten Myokardinfarkten eingesetzt [136].
Die wichtigsten Schritte einer PTCA können in folgende Punkte unterteilt werden:
1. Durch eine arterielle Punktion der Arteria fermoralis wird ein arterieller Zugang in der Leis-
tengegend geschaffen. Der Patient wird örtlich betäubt. In der Regel bleibt der Patient
während der Behandlung bei Bewusstsein.
2. Mit einem Führungskatheter wird durch die Aorta zum Eingang des zu untersuchenden
Herzkranzgefäßes navigiert. Aufgrund der Formgebung der Katheterspitze kann der Füh-
rungskatheter sicher im Zugang zum Herzkranzgefäß fixiert werden.
3. Am Führungskatheter wird ein hämostatisches Ventil angebracht. Es dient dazu, ein Her-
ausfließen des Blutes zu verhindern. Darüber hinaus werden über diesen Zugang alle wei-
teren Instrumente, das Kontrastmittel und Medikamente in das zu untersuchende Herz-
kranzgefäß eingebracht.
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Abb. 2.3: Aufbau von Führungsdrähten und Torquern für Herzkatheteruntersuchungen.
links: Führungsdraht mit spiralförmig umwickelter Spitze zur Erhöhung der Nachgiebigkeit
[1].
rechts: Torquer zur Steuerung des Führungsdrahtes mit dargestellter Spannzange zum Klemmen
des Drahtes [74].
4. Zur Navigation in den Abzweigungen des zu untersuchenden Herzkranzgefäßes dient der
Führungsdraht. Durch Schieben und Drehen des Drahtes erfolgt die Navigation. Aufgrund
anatomischer Variation des Gefäßsystems ist es notwendig und üblich, den Führungsdraht
mehrfach zu wechseln. Je nach Situation werden Drähte mit höherer oder niedriger Nach-
giebigkeit der Drahtspitze eingesetzt. Durch Vorbiegen der Drahtspitze kann der Kardiologe
zudem den Draht der arteriellen Gefäßform anpassen. Während dem Drahtwechsel sichert
ein weiterer Katheter die bisher erreichte Position des Führungsdrahtes.
5. Nach erfolgreicher Navigation mit dem Führungsdraht zur verengten Stelle im Gefäß kön-
nen über den Katheter weitere diagnostische Untersuchungen (z.B. Blutdruckmessung)
oder interventionelle Maßnahmen (z.B. Setzen eines Stents) durchgeführt werden. Der
Führungsdraht dient zur Führung für den Katheter.
Zur Behebung einer Stenose in einem Gefäßsystem werden Katheter mit Stents eingebracht. Der
Stent selbst besteht aus einem Metall- oder Polymergeflecht, welches zusammengefaltet an einem
Katheter zur Ballondilatation eingebracht wird. Durch das Aufpumpen eines Beutels im Katheter
mit Kochsalzlösung wird die Gefäßverengung wieder geweitet und gleichzeitig der Stent gegen die
Gefäßwände gedrückt, wo er sich verankert (Abb. 2.4) [63]. In Abbildung 2.5 sind exemplarisch
der gestörte Blutfluss aufgrund einer Stenose in der rechten Koronararterie und die Rekanalisie-
rung durch das Setzen eines Stents dargestellt.
2.3 Defizite des konventionellen Verfahrens
Die Komplikationsrate bei Herzkatheterisierungen ist mit einer Mortalität von 0,3 % bis 0,63 %
relativ gering. Durch das Ablösen von instabiler Plaque im Gefäßsystem können Herzinfarkte
(0,05 % bis 0,1 %) und Schlaganfälle (0,05 % bis 0,06 %) ausgelöst werden [35]. In 1,62 bis
2,7 % der Fälle treten lokale Komplikationen bei der invasiven Kathetertechnik auf. Im Besonde-
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ren eine Perforation (Durchstoßung) der Arterienwand stellt hierbei ein großes Risiko dar (0,4 %
bis 0,8 %) [32], [4]. Bei einem Drittel der betroffenen Patienten muss sofort eine herzchirurgische
Bypass-Operation durchgeführt werden. Davon überleben durchschnittlich nur 65 % [42].
Abb. 2.4: Darstellung des Verfahrens zum Setzen eines Stents [43].
a) Der Kardiologe steuert mit dem Führungsdraht zu der Stenose im Gefäß. Über den Füh-
rungsdraht wird ein Ballonkatheter geschoben.
b) Der Ballonkatheter wird mit Kochsalzlösung aufgepumpt, weitet die Stenose und presst den
Stent gegen die Gefäßwand.
c) Der Stent verbleibt zur Stabilisierung im Gefäß.
     a)           b)       c)
Abb. 2.5: Aufnahmen einer digitalen Koronarangiografie während einer PTCA [10].
a) Sichtbarkeit einer Stenose im rechten Herzkranzgefäß eines Patienten
b) Setzen eines Stents. Stent und Führungsdraht sind gut im Gefäß zu erkennen.
    Ohne Kontrastmittel ist der Gefäßverlauf nicht zu erkennen.
c) Wiederhergestellter Blutfluss im rechten Herzkranzgefäß
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Die Behandlungsdauer einer Katheterisierung beträgt bei diagnostischen Katheterisierungen und
einfachen PTCAs 20 min bis 90 min. In 70 % der Behandlungsfälle liegt die Dauer unter 60 min
[73]. Stark verwundene Gefäßzweige (Kollateralgefäße), komplexe Gefäßabzweigungen erhöhen
den Schwierigkeitsgrad einer Katheterisierung. Besondere Anforderungen an die Navigationsfä-
higkeiten des Kardiologen werden bei vollverschlossenen Gefäßen gestellt. In diesen Fällen kann
das Kontrastmittel nicht oder nur sehr begrenzt in den Gefäßzweig einfließen und ist somit auf
den Aufnahmen der Koronarangiographie nicht erkennbar. In diesen Fällen ist der Kardiologe
allein auf seinen Tastsinn angewiesen. Die Behandlungsdauer bei komplexen PTCAs steigt auf
60 min bis 180 min. Darüber hinaus konnte eine Korrelation von Schwierigkeitsgrad der zu pas-
sierenden Gefäßstelle und der neurologischen Komplikationsrate nachgewiesen werden [73].
Mit steigender Behandlungsdauer steigt zudem die Strahlenbelastung für den Patienten und den
Kardiologen an. Hierbei ist die kumulierte Strahlenbelastung, der der Kardiologe im Laufe seines
Berufslebens ausgesetzt ist, deutlich kritischer zu bewerten als die Strahlenbelastung für den
Patienten.
Weitere Komplikationen können durch die Gabe des Kontrastmittels resultieren. So können
schwere allergische Reaktionen des Patienten auftreten. Im Besonderen Patienten mit Diabetes
mellitus oder Nierenvorschädigungen besitzen ein hohes Risiko für ein akutes Nierenversagen
[56].
2.4 Motivation für ein haptisches Assistenzsystems
In einem medizinischen Gutachten zur Antragsstellung des Forschungsprojekts HapCath werden
die zu erwartenden Vorteile eines haptischen Assistenzsystems für endovaskuläre Eingriffe aus
medizinischer Sicht aufgeführt [42].
Senkung der Komplikationsrate und Steigerung der Erfolgsrate
Es wird erwartet, dass ein haptisches Feedback das Risiko einer Gefäßperforation deutlich redu-
zieren kann. Des Weiteren kann das System das Passieren von Stenosen bei gleichzeitiger Redu-
zierung der Druck und Scherbelastung der Gefäßwand erleichtern. Ein weiterer Vorteil ist das
beschleunigte Auffinden von engen schwer zu sondierenden Gefäßen.
Reduzierung der Strahlenbelastung und des Kontrastmittelverbrauchs
Zur Visualisierung der Position und Lage des Führungsdrahtes im Gefäßsystem wird die Angiogra-
phie eingesetzt. Um die Gefäße sichtbar zu machen, muss während der Angiographie ein Kon-
trastmittel gegeben werden. Insbesondere bei schwierigen Gefäßabgängen muss mehrmals durch-
leuchtet werden. Durch den Einsatz eines haptischen Assistenzsystems können Gefäßabzweigun-
gen ertastet werden. Die Anzahl an Durchleuchtungen kann reduziert werden. Dies entlastet so-
wohl den Patienten als auch den behandelten Kardiologen.
Verkürzung der Untersuchungszeit
Ein beschleunigtes Auffinden von Gefäßabzweigungen und das Ertasten von Stenosen können die
Untersuchungszeit reduzieren. Die Stressbelastung für die lediglich lokal betäubten Patienten
nimmt ab. Darüber hinaus geht eine Verkürzung der Behandlungsdauer auch mit einer Senkung
der Behandlungskosten einher und birgt somit auch betriebswirtschaftliche Vorteile.
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Erleichterung der Plaquedifferenzierung
Die Differenzierung arteriosklerotischer Plaque hinsichtlich ihrer Stabilität ist von hoher Bedeu-
tung. Stabile Plaques besitzen eine dicke fibröse Kapsel. Diese bindegewebige Kapsel ist bei insta-
biler Plaque dünn. Rupturen und Fissuren an instabilen Plaques führen zu Koronarthrombosen.
Ähnliche Ergebnisse ergeben sich für Hirninfarkte. Durch das Abtasten der Plaques wird eine
Charakterisierung der Plaque und somit eine differenziertere Therapie ermöglicht.
Fazit
Ein haptisches Assistenzsystem wird das Passieren von Gefäßverengungen, Gefäßabzweigungen
als auch die Palpation von Stenosen, Stents und Plaque deutlich erleichtern. Je komplexer der
Eingriff, umso höher wird der Nutzen eines solchen Systems eingeschätzt. In [73] wird daher für
die folgenden Einsatzfälle die Verwendung eines haptischen Assistenzsystems als besonders sinn-
voll erachtet:
∂ Voll- oder Langzeitverschlüsse eines Herzkranzgefäßes,
∂ stark ausgebildete multiple Stenosen und Okklusionen,
∂ Navigation durch stark verwundene Gefäße (Kollateralgefäße),
∂ bei Verdacht auf empfindliche Aneurysmen oder vulnerable Ablagerungen,
∂ allergischen Reaktionen auf das Kontrastmittel oder eingeschränkter Nierenfunktion,
∂ Risikogruppen wie Säuglinge (Alter < 1 Jahr), ältere Patienten (Alter > 75 Jahre) oder Pa-
tienten mit generell erhöhtem Mortalitätsrisiko,
∂ zusätzliches Anwendungsgebiet bei Katheterisierungen in der Neurologie.
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3. Grundlagen zum Entwurf haptischer Systeme
Das folgende Kapitel soll grundlegende Erkenntnisse zur haptischen Wahrnehmung des Menschen
und zu haptischen Systemen darlegen. Aus der haptischen Wahrnehmung des Menschen können
Anforderungen an das haptische System abgeleitet werden. Daneben können haptische Systeme
aufgrund der Art der Interaktion mit der Umwelt und der Systemstruktur klassifiziert werden. Die
Qualität des haptischen Feedbacks ist ein wichtiges Ziel bei der Entwicklung haptischer Systeme
und kann mit der haptischen Transparenz beschrieben werden.
3.1 Die haptische Wahrnehmung des Menschen
Die Wahrnehmung ermöglicht es dem Menschen seine Umwelt zu erfassen und diese gegebenen-
falls zu manipulieren. Es lässt sich eine Analogie zwischen technischen Systemen und der Interak-
tion des menschlichen Körpers mit seiner Umwelt darstellen. Bei einem technischen System erfas-
sen Sensoren die Umwelt und deren Signale werden in der Signalverarbeitung verarbeitet. Hie-
raus werden Signale zur Ansteuerung von Aktoren generiert, welche dann ein in der Umwelt
eingebettetes Objekt manipulieren. Der Mensch nimmt über seine Wahrnehmungsorgane seine
Umwelt wahr. Das Gehirn verarbeitet diese Sinneseindrücke und steuert einzelnen Muskelgruppen
so an, dass eine Manipulation eines Objektes ermöglicht wird (Abb. 3.1) [21].
Abb. 3.1: Vergleichende Darstellung von technischem System und Mensch bei der Interaktion mit der
Umwelt [21].
Technische Systeme sind meist für genau einen Einsatzzweck entworfen und hierfür spezialisiert.
Die Sensoren eines technischen Systems erfassen daher in der Regel nur anwendungsspezifische
Sensorgrößen, z.B. mechanische Größen wie Kräfte, Beschleunigungen oder Positionen. Der
Mensch ist ein multifunktionales System und besitzt mehrere unterschiedliche Wahrnehmungsor-
gane. Insgesamt können fünf unterschiedliche Sinnesorgane unterschieden werden: Sehen, Hören,
Schmecken, Riechen und Tasten. In Tabelle 3.1 werden die Eigenschaften der fünf Sinne aufge-
führt.
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Tabelle 3.1: Die fünf Sinnesorgane des Menschen zur Wahrnehmung seiner Umwelt nach [21].
Sehen Hören Riechen Schmecken Tasten
Sinnesorgan Auge Ohr Nase Zunge
Haut und
Bewegungs-
apparat
Bezeichnung
der
Wahrnehmung
Visuell Auditorisch Olfaktorisch Gustatorisch Haptisch
Erscheinungs-
form des Reizes
Elektro-
magnetische
Wellen
Druckwellen Duftstoffe
Ge-
schmacks-
stoffe
Mechani-
sche Reize
Bei der Interaktion von Menschen und technischen Systemen dominieren die visuelle und audito-
rische Wahrnehmung. Durch die Nutzung haptischer Systeme kann zusätzlich der Tastsinn mit-
einbezogen werden. Die haptische Wahrnehmung setzt sich aus zwei Komponenten zusammen.
Dies sind die taktile Wahrnehmung und die kinästhetische Wahrnehmung.
Taktile Wahrnehmung
Die taktile Wahrnehmung wird auch Oberflächensensibilität genannt, da die detektierenden Sin-
neszellen in der Haut liegen. Die taktile Wahrnehmung ermöglicht dem Menschen Oberflächentex-
turen und Kanten zu erkennen und zu unterscheiden. In Abbildung 3.2 ist der Aufbau der Haut
gemeinsam mit den unterschiedlichen Hautschichten und den unterschiedlichen Rezeptoren dar-
gestellt [93].
In der unbehaarten Haut wie z.B. in der Handinnenfläche befinden sich vier unterschiedliche
Rezeptoren. MERKEL-Zellen (SA-I) sind langsam adaptierende Rezeptoren (slowly adapting), die
auf eine Auslenkung senkrecht zur Hautoberfläche reagieren. PACINI-Körperchen (SA-II) sind
ebenfalls langsam adaptierend und erfassen die tangentiale Dehnung der Haut. Nur die langsam
adaptierenden Sinneszellen können statische Kräfte detektieren und werden auch als Intensitäts-
sensoren bezeichnet. Die MEISSNER-Körperchen (RA-I) sind schnell adaptierende Rezeptoren (ra-
pidly adapting), die nur bei einer Änderung der Auslenkung oder Dehnung der Haut aktiv werden.
Sie werden daher als Geschwindigkeitsdetektoren bezeichnet. Die PACINI -Körperchen (RA-II) sind
ebenfalls schnell adaptierende Rezeptoren und erfassen die Geschwindigkeitsänderung der Aus-
lenkung bzw. Dehnung. Somit erfassen sie die Beschleunigung der Hautoberfläche.
In der behaarten Haut treten von den zuvor genannten Rezeptoren nur die PACINI - und RUFFINI -
Körperchen auf. Weitere Rezeptoren bilden hier die Tastscheiben und die Haarfollikel-Sensoren,
die die Auslenkung des Haares und Vibrationen detektieren. Tastscheiben bestehen aus gruppier-
ten Merkel-Zellen und detektieren somit die Druckintensität auf der Haut. Eine Übersicht der
taktilen Rezeptoren mit ihren Eigenschaften gibt Tabelle 3.2 wider. Hierbei werden die Erkennt-
nisse von [11], [12], [13], [21] und [104] berücksichtigt.
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Abb. 3.2: Aufbau der menschlichen Haut mit Abbildung der verschiedenen Sinneszellen zur taktilen
Wahrnehmung [93].
Die Interaktion mit haptischen Systemen erfolgt vorzugsweise durch die unbehaarten Handflä-
chen. Deren haptische Wahrnehmung ist daher von höherer Relevanz für die Entwicklung eines
haptischen Systems als die durch die behaarten Hautpartien. Im Besonderen die schnell adaptie-
renden Rezeptoren in der Handinnenfläche ermöglichen es dem Menschen Oberflächentexturen
zu erkennen und zu unterscheiden. Auch das Durchrutschen eines Körpers in der Hand wird so
detektiert.
Kinästhetische Wahrnehmung
Die kinästhetische Wahrnehmung (Tiefensensibilität) oder auch Propriozeption vermittelt dem
Menschen Informationen über die Stellung und Bewegung des Körpers. In [93] werden hierbei
drei Qualitäten unterschieden, der Stellungs-, Bewegungs- und Kraftsinn. Durch den Stellungssinn
kann der Mensch die Position seiner Gliedmaßen im Raum feststellen. Hierdurch ist es z.B. mög-
lich mit geschlossenen Augen den Zeigefinger an die Nasenspitze zu führen. Der Bewegungssinn
gibt Auskunft über die Bewegung in einem Gelenk und wird zur Koordination von komplexen
Bewegungsabläufen wie beispielsweise zum Werfen eines Balles benötigt. Mit Hilfe des Kraftsinns
wird der Widerstand, der einer Bewegung entgegengesetzt wird erfasst. Hierdurch kann eine
gefüllte Trinkdose von einer leeren allein durch Nutzung der haptischen Wahrnehmung unter-
schieden werden. Die maßgeblichen Rezeptoren zur Erfassung von Lage, Stellung, Bewegung und
Kraft in Abbildung 3.3 sind die Muskelspindeln, die Golgi-Sehnenorgane, die Gelenksensoren und
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Tabelle 3.2: Zusammenfassung der sensorischen Eigenschaften der in der Haut befindlichen Sinnes-
zellen.
Rezeptortyp
Antwort-
Verhalten
Frequenz-
bereich
Rezeptives
Feld
Sensorische
Funktion
Hauttyp
MERKEL-Zelle SA-I 0-10 Hz
klein, klar
abgegrenzt
(11 mm²)
Druck unbehaart
RUFFINI-
Körperchen
SA-II 0-10 Hz
groß, keine
klare
Abgrenzung
(60 mm²)
Scherkräfte
unbehaart,
behaart
MEISSNER-
Körperchen
RA-I 20-50 Hz
klein, klar
abgegrenzt
(12 mm²)
Geschwin-
digkeit
unbehaart
PACINI-
Körperchen
RA-II 100-300 Hz
groß, keine
klare
Abgrenzung
(100 mm²)
Beschleu-
nigung,
Vibration
unbehaart,
behaart
Haarfollikel-
sensor
RA - -
Auslenkung,
Vibration
behaart
Tastscheibe SA - (3-50 mm²) Druck behaart
die Hautsensoren [93]. Insgesamt dominieren die beiden erstgenannten bei der kinästhetischen
Wahrnehmung.
Die Muskelspindeln umschlingen im Muskelbündel innen liegende Muskelfasern, die intrafusalen
Fasern, und geben eine Rückmeldung über die Dehnung des Muskels. Hierdurch können Stellung
und Bewegung detektiert werden. Die GOLGI-Sehnenorgane liegen im Kraftfluss seriell zu den
Muskeln und verbinden diese mit den Knochen. Sie liefern Informationen über den Spannungszu-
stand im Muskel und geben so Auskunft über den Kraftaufwand. Die Bedeutung der Gelenksenso-
ren über die Lage der Gliedmaßen scheint geringer als früher angenommen. So konnte bei Pro-
banden mit künstlichen Gelenken kaum eine Einschränkung der Wahrnehmung der Gelenk-
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Abb. 3.3: Darstellung eines Muskels mit Abbildung der Rezeptoren zur kinästhetischen Wahrnehmung
[72].
position festgestellt werden [93]. Die Hautrezeptoren dienen in erster Linie zur Detektion der
Lage des Körpers im Raum und der Stellung von Gliedmaßen. Durch die Schwerkraft oder die
Dehnung der Haut an Gelenkstellen werden diese Rezeptoren angeregt.
Die Dynamik der kinästhetischen Wahrnehmung ist aufgrund der größeren bewegten Massen der
Extremitäten deutlich geringer als bei den Mechanorezeptoren der taktilen Wahrnehmung. Die
Amplitudenauflösung ist aber vergleichbar mit der des taktilen Tastsinns [53].
Fazit
Die taktile Wahrnehmung beruht auf der Anregung von Mechanorezeptoren in der Haut. Sie kön-
nen hochfrequente Signale verarbeiten und dem Menschen somit Informationen zu Oberflächen-
texturen, Kanten oder dem Durchrutschen eines Gegenstandes liefern. Die kinästhetische Wahr-
nehmung dient zur Wahrnehmung von Lage, Position, Geschwindigkeit von Extremitäten und dem
dazugehörigen benötigten Kraftaufwand. Hierzu werden tieferliegende Sensoren in den Extremitä-
ten angeregt. Besonders die Muskelspindeln und die Sehnenorgane sind hier von großer Bedeu-
tung. Taktile und kinästhetische Wahrnehmung zusammen ermöglichen dem Menschen eine um-
fassende haptische Wahrnehmung seiner Umwelt. Ihre modellmäßige Beschreibung bildet daher
die Basis für die Entwicklung haptischer Systeme.
3.2 Struktur haptischer Systeme
Je nach Art der Interaktion zwischen dem Nutzer, der Umwelt und dem haptischen System kön-
nen unterschiedliche Systemstrukturen unterschieden werden. Darüber hinaus kann eine Klassifi-
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zierung hinsichtlich der Eingangs- und Ausgangsgrößen für die spätere Steuerung oder Regelung
eines haptischen Systems vorgenommen werden.
3.2.1 Interaktion mit haptischen Systemen
Die Interaktion des Menschen mit seiner Umwelt kann durch Abbildung 3.4 dargestellt werden.
Durch eine bewusste Bewegung, also Intention (I), kann der Mensch seine Umwelt manipulieren.
Je nach mechanischer Beschaffenheit dieser Umwelt, z.B. eines abgetasteten Objektes, ergibt sich
die haptische Wahrnehmung (W) des Menschen.
Abb. 3.4: Direkte Interaktion des Menschen mit der Umwelt [41].
Interagiert der Nutzer über ein haptisches technisches System mit der realen Umwelt, so lassen
sich zwei unterschiedliche Fälle unterscheiden: die Telemanipulation und die Co-Manipulation.
Telemanipulation
Bei der Telemanipulation in Abbildung 3.5 mit haptischer Rückmeldung interagiert der Nutzer
(I´) mit einer Bedieneinheit (Master-Einheit). Die Informationen über die Position bzw. die Kraft,
die der Nutzer ausübt, werden über eine Datenstrecke an einen Manipulator (Slave-Einheit) über-
tragen, der die Bewegungen des Nutzers nachvollzieht, um die Umwelt zu manipulieren (M). Die
Slave-Einheit ist zusätzlich mit einem oder mehreren Sensoren ausgestattet, um die Interaktion
mit der Umwelt zu detektieren (S). Diese Sensorinformationen werden nun wieder zurück an die
Master-Einheit gesendet, um dort ein haptisches Feedback (W‘) dem Nutzer zur Verfügung zu
stellen.
Abb. 3.5: Mittelbare Interaktion des Menschen über ein haptisches Telemanipulationssystem [41].
Durch die vollständige mechanische Entkopplung der Nutzerinteraktion und der Manipulation der
Umwelt ist eine Skalierung von Kräften und Wegen möglich. Hierdurch können beispielsweise
Mikrogreifer mit haptischer Rückwirkung [119], Nachgiebigkeiten unterhalb der Wahrnehmungs-
schwelle darstellbar gemacht werden [29] oder auch Bewegungen des Nutzers skaliert und somit
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der Einfluss von Tremor gemindert werden [30]. Zudem ermöglicht die Telemanipulation die
räumliche Trennung von Nutzer und manipulierter Umgebung. So ist es möglich medizinische
Eingriffe an weit entfernten Orten durchzuführen. Das da Vinci - Operationssystem kann an dieser
Stelle exemplarisch genannt werden [48]. Des Weiteren können mit Telemanipulatoren Tätigkei-
ten an kritischen Orten durchgeführt werden, die für Menschen gesundheitsschädlich oder lebens-
bedrohlich sind. Beispiele hierfür sind Orte mit sehr hohen bzw. niedrigen Temperaturen oder
hoher radioaktiver Strahlung, aber auch die Tiefsee oder der Weltraum. Im medizinischen Umfeld
kann der Einsatz eines Telemanipulationssystems allerdings auch auf eine niedrigere Akzeptanz
stoßen, wenn die gewohnten Arbeitsabläufe durch die Telemanipulation nicht mehr durchführbar
sind und ein  hoher  Lernaufwand zur  Bedienung des  Telemanipulators  notwendig  ist  [124].  Des
Weiteren ist auch der hohe Investitionsaufwand eines Telemanipulationssystems in der Medizin-
technik zu nennen, der gegen einen Einsatz dieser Technologie sprechen kann. In diesen Fällen
bietet sich der Einsatz von Co-Manipulatoren an.
Co-Manipulation
Die Co-Manipulation in Abbildung 3.6 zeichnet sich durch die Überlagerung einer direkten Inter-
aktion (C) des Nutzers mit der Umgebung und der Interaktion über das haptische System aus
[124]. Ein Beispiel hierfür ist das System Inkoman (Abb. 3.7), das an der Technischen Universität
Darmstadt entwickelt wurde [92]. Das handgehaltene Instrument für die minimalinvasive Chirur-
gie verfügt zusätzlich über eine Parallelkinematik mit 4 Freiheitsgraden zur Manipulation (M) an
der Instrumentenspitze. Über einen Joystick (I´) kann diese angesteuert werden. Die an der Spitze
gemessenen Kräfte (S) werden dann mit dem Joystick haptisch dargestellt (P´).
Abb. 3.6: Überlagerte Interaktion von direkter Manipulation über ein Werkzeug (C) und additiver
haptischer Rückmeldung (W´) [41].
Das haptische System HapCath ist ebenfalls der Kategorie der Co-Manipulatoren zuzuordnen, da
der Kardiologe direkt den Führungsdraht manipuliert (C) und durch das haptische System eine
zusätzliche überlagerte Rückmeldung (P´) der Interaktion vom Führungsdraht mit der Gefäßwand
(S) erhält. Da durch das haptische System keine aktive Bewegung des Führungsdrahtes erzeugt
wird, entfällt der vorwärts gerichtete Pfad (I´) und (M). In [41] wird ein solches System als Assis-
tenzsystem bezeichnet. Prinzipiell stellt es eine Untergruppe der Co-Manipulatoren dar.
Im Fokus der aktuellen Forschung stehen Telemanipulatoren. Hierzu findet sich eine Fülle von
Systemen und Veröffentlichungen. Dagegen sind Publikationen zu haptischen Co-Manipulatoren
deutlich seltener und beispielsweise in [124] zu finden.
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Abb. 3.7: Co-Manipulator Inkoman zur minimalinvasiven Chirurgie [92].
3.2.2 Systemstruktur haptischer Manipulatoren
Die Darstellung der Systemstrukturen von haptischen Manipulatoren ist auf die Ergebnisse zu
Telemanipulatoren zurückzuführen. In Abhängigkeit von der Kinematik und des Aktorprinzips
können zwei unterschiedliche Typen haptischer Manipulatoren, Impedanz- und Admittanzsyste-
me, unterschieden werden. Per Definition stellen Impedanzsysteme eine Kraft dar und messen die
Position. Admittanzsysteme geben eine Position aus und messen die Kraft [39]. Eine weitere Un-
terscheidung wird hinsichtlich der Regelstrategie getroffen. So können die zuvor genannten Sys-
teme gesteuert oder geregelt betrieben werden [41]. Insgesamt lassen sich so die folgenden vier
Klassen von haptischen Manipulatoren unterscheiden, auf die im Folgenden näher eingegangen
wird:
1. Impedanzgesteuerte Manipulatoren
2. Impedanzgeregelte Manipulatoren
3. Admittanzgesteuerte Manipulatoren
4. Admittanzgeregelte Manipulatoren
Impedanzgesteuerte Manipulatoren
Der Eingang eines Impedanzsystems (Abb. 3.8) ist ein Kraftsignal ܵF. Dieses Signal wird durch
eine Signalverarbeitung und Elektronikeinheit ܩ୉୪ in eine kraftproportionale Energie ܧA gewandelt
und zur Ansteuerung eines Aktors genutzt. Der Aktor des Manipulators erzeugt eine Kraft ܨA. Am
Ausgang des Impedanzsystems ist eine mechanische Impedanz ݖext angekoppelt. Diese mechani-
sche Impedanz kann beispielsweise der Nutzer beim Bedienen einer Master-Einheit sein oder auch
die Umgebung, welche durch eine Slave-Einheit manipuliert wird. Auf die angekoppelte Impedanz
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ݖext wirkt die Ausgangskraft ܨ୭୳୲ des Manipulators. Hieraus resultiert eine Geschwindigkeit ݒ୭୳୲.
Diese wirkt über die Ausgangsimpedanz ݖ୅ des Manipulators und der hieraus resultierenden Reak-
tionskraft ܨ୩୧୬ der Aktorkraft ܨ୅ entgegen. Meist wird die mechanische Ausgangsimpedanz des
Manipulators durch Massen- und Reibungseffekte dominiert. Um eine geringe Verfälschung und
somit hohe Transparenz der darzustellenden Kräfte zu erreichen, ist bei der Entwicklung von
impedanzgesteuerten Manipulatoren auf eine niedrige Ausgangsimpedanz zu achten [53]. Optio-
nal können Positions- oder Geschwindigkeitssensoren in den Manipulator integriert werden, um
die Bewegungen und Positionen zu erfassen.
Abb. 3.8: Blockschaltbild eines impedanzgesteuerten Manipulators im Frequenzbereich nach [41].
Der Aufbau und die verwendeten Komponenten eines impedanzgesteuerten Manipulators können
sehr kostengünstig realisiert werden. Impedanzgesteuerte Systeme sind daher die am häufigsten
verwendeten Manipulatoren. Oft werden sie als Master-Einheit in einem Force-Feedback-System
eingesetzt.
Die haptische Bedieneinheit PHANToM wurde am Massachusetts Institute of Technology entwi-
ckelt [66] und in den folgenden Jahren mehrmals überarbeitet. Inzwischen sind mehrere unter-
schiedliche Versionen kommerziell erhältlich. Abbildung 3.9 (links) zeigt den Typ Premium 1.5
High Force. Der Nutzer kann über einen Stift den Manipulator bedienen; in der ersten Version
wurde eine Fingerkappe zur Interaktion genutzt [67]. Der Manipulator kann Kräfte in allen sechs
Raumrichtungen erzeugen und die Positionseingabe des Nutzers ebenfalls in diesen sechs Frei-
heitsgraden detektieren. Die maximale Kraft des haptischen Feedbacks beträgt 37,5 N, das maxi-
male Drehmoment 515 mN [1]. Über einen digitalen Parallelanschluss wird der PHANToM-
Manipulator mit einem PC oder einer anderen Recheneinheit gekoppelt und angesteuert. Auf-
grund der kommerziellen Verfügbarkeit und des relativ großen Arbeitsraums wird der PHANToM-
Manipulator häufig in der Forschung eingesetzt. Beispiele hierfür finden sich in [64], [90].
Ein weiterer häufig genutzter Manipulator ist der Manipulator vom Typ Falcon des Herstellers
Novint. Konzipiert als Eingabegerät für Computerspiele hat sich der Novint Falcon ebenso wie der
PHANToM zu einem bevorzugten Manipulator für den Aufbau haptischer Systeme in der For-
schung entwickelt [81], [106], [112]. Über eine Parallelkinematik kann der Falcon Kräfte in drei
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Freiheitsgraden bis zu einer Maximalkraft von 8,9 N erzeugen. Die Position wird in den gleichen
drei Freiheitsgraden erfasst. Die Anbindung erfolgt digital über eine USB-Schnittstelle.
Abb. 3.9:  Impedanzgesteuerte Manipulatoren als haptische Bedieneinheiten.
links: PHANToM-Bedieneinheit [1]
rechts: Novint Falcon [78]
Impedanzgeregelte Manipulatoren
Impedanzgeregelte Manipulatoren (Abb. 3.10) basieren grundsätzlich auf der Struktur von impe-
danzgesteuerten Manipulatoren. Mit einem zusätzlichen Kraftsensor ܩ୊ୗ wird die ausgegebene
Kraft ܨ୭୳୲ gemessen und auf den Eingang des Systems zurückgekoppelt. Durch einen Regler ܩୖ
wird die Stellgröße für die Ansteuerung des Aktors ܩ୅ bestimmt. Hierdurch kann die Rückwirkung
der parasitären Kräfte ܨ୩୧୬, verursacht durch die Ausgangsimpedanz des Manipulators ݖ୅, auf die
ausgegebene Kraft ܨ୭୳୲ kompensiert werden. Im Besonderen für den Einsatz als Master-Einheit
bietet dies den großen Vorteil, dass ein haptisches Feedback mit einer hohen haptischen Transpa-
renz erzeugt werden kann [53]. Impedanzgeregelte Systeme eigenen sich daher für hochwertige
Anwendungen, z.B. in der Medizintechnik, als Mikromanipulatoren oder für Trainingssysteme.
Abb. 3.10: Blockschaltbild eines impedanzgeregelten Manipulators im Frequenzbereich nach [41].
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In [81] wird der impedanzgesteuerte Manipulator Novint Falcon mit einem Kraftsensor Nano 17
von ATI Industrial Automation erweitert und so der impedanzgeregelte Betrieb ermöglicht (Abb.
3.11 links). Ein kommerziell erhältliches haptisches Interface mit Impedanzregelung ist der Delta 6
von Force Dimension (Abb. 3.11 rechts). Wie beim Falcon wird die Kraft über eine Parallelkinema-
tik übertragen. Zusätzlich zu den drei translatorischen Freiheitsgraden können aber auch Momen-
te in den drei Raumachsen erzeugt werden. Die Maximalkraft beträgt 20 N, das Maximalmoment
150 mN [1].
Abb. 3.11: Impedanzgeregelte haptische Manipulatoren als Bedieneinheiten.
links: Novint Falcon erweitert um einen 6-DOF Kraftsensor [81]
rechts: Delta 6 von Force Dimension (6-DOF) [1]
Admittanzgesteuerte Manipulatoren
Im Gegensatz zu den Impedanzsystemen geben Admittanzsysteme keine Kräfte, sondern Positio-
nen aus (Abb. 3.12). Das Eingangssignal enthält eine Positionsangabe ܵ୶ und  wird  durch  eine
Elektronikeinheit ܩ୉୪ in eine Energie zur positionsproportionalen Ansteuerung eines Aktors ge-
wandelt. Die erzeugte Auslenkung ݔ୭୳୲ bewirkt bei Interaktion mit der Umgebung ݖୣ୶୲ eine Kraft-
reaktion, welche auf die Kinematik des Manipulators einwirkt und eine Auslenkung ݔ୩୧୬ in Folge
der Kontaktkräfte erzeugt. Um diesen störenden Einfluss zu minimieren, empfiehlt es sich bei der
Entwicklung eines Admittanzsystems eine möglichst hohe Steifigkeit und somit geringe Nachgie-
bigkeit des Manipulators anzustreben. Hauptanwendungsfelder admittanzgesteuerter Manipulato-
ren zur Interaktion mit Menschen sind taktile Displays [41]. Zur Darstellung der Brailleschrift,
einer Blindenschrift, werden so genannte Brailledisplays verwendet, welche admittanzgesteuert
betrieben werden (Abb. 3.13). Die Brailleschrift besteht aus acht Punkten in zwei Reihen und
ermöglicht durch Abtasten mit den Fingern Blinden das Lesen. Im Gegensatz zu in Papier einge-
pressten Erhebungen ermöglicht ein Brailledisplay das Lesen von digitalisierten Textinhalten. Zur
Aktuierung der einzelnen Pins werden unterschiedlichste Antriebsprinzipien genutzt, piezoelektri-
sche, elektrodynamische, elektromagnetische, elektrostatische, pneumatische, hydraulische und
thermische [41]. Neben den taktilen Displays werden auch hochübersetzte Manipulatoren den
Admittanzsystemen zugeordnet [39].
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Abb. 3.12: Blockschaltbild eines admittanzgesteuerten Manipulators im Frequenzbereich nach [41].
Abb. 3.13: Kommerzielle Braille-Displays.
links: Braille Sens U2 der Firma HIMS [44]
rechts: Makroaufnahme eines Braille-Display [59]
Admittanzgeregelte Manipulatoren
Durch die zusätzliche Implementierung eines Positionssensors kann ein admittanzgesteuertes
System in ein admittanzgeregeltes überführt werden (Abb. 3.14). Die resultierende Auslenkung
ݔ୭୳୲ wird gemessen und auf den Eingang des Systems zurückgekoppelt. Die durch Vergleich der
Sollposition ܵ୶ mit der gemessenen Position ܵ୶ୗ ermittelte Regelabweichung ∆ܵ୶ dient zur Ansteu-
erung der Aktorik ܧ୅. Durch die Regelung des Admittanzsystems kann eine sehr hohe mechani-
sche Impedanz erzeugt werden und eine hohe Positioniergenauigkeit erreicht werden.
Ein Beispiel für admittanzgeregelte Manipulatoren sind Industrieroboter wie der PUMA des Unter-
nehmens Stäubli (Abb. 3.15 rechts). Die Abkürzung PUMA steht für Programmable Universal Ma-
chine for Assembly. Sie werden hauptsächlich in der Fertigung zur automatisierten Montage von
Bauteilen genutzt. Der Manipulator verfügt über sechs rotatorische Freiheitsgrade. Andere Indust-
rieroboter wie der SCARA verfügen über rotatorische und translatorische Gelenke [111]. Aufgrund
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der konstruktiven Ähnlichkeit des PUMA mit dem menschlichen Arm und der kommerziellen Ver-
fügbarkeit wurde er in mehreren Studien als Manipulator zur Interaktion mit dem Nutzer, aber
auch mit der Umwelt genutzt [16], [60], [61], [123], [134], [135].
Abb. 3.14: Blockschaltbild eines admittanzgeregelten Manipulators im Frequenzbereich nach [41].
Abb. 3.15: Industrieroboter als admittanzgeregelte Manipulatoren.
links: Puma 200 der Firma Stäubli [88]
rechts: Industrieroboter als haptische Bedieneinheit [134]
26 3 Grundlagen zu haptischen Systemen
Fazit
Impedanzsysteme geben eine Kraft aus und messen die Position des Endeffektors. Sie zeichnen
sich durch eine niedrige mechanische Impedanz aus und sind daher rücktreibbar. Sie lassen sich
gut durch einen Nutzer bedienen und werden daher häufig in Force-Feedback-Systemen als Mas-
ter-Einheit eingesetzt.
Admittanzsysteme geben eine Position aus und messen die Kraft am Endeffektor. Die mechanische
Impedanz ist hoch. Sie lassen sich daher nicht ohne weiteres durch einen Nutzer bewegen. In
einem Force-Feedback-System können sie als Slave-Einheit verwendet werden.
Durch Integration zusätzlicher Sensorik und mindestens eines weiteren Regelkreises lässt sich ein
Manipulator vom Typ Impedanzsystem zu einem Admittanzsystem oder umgekehrt wandeln.
Allerdings ist durch den zusätzlichen Regelkreis mit einer Abnahme der Dynamik und der Stabili-
tät zu rechnen [39].
3.3 Haptische Transparenz als Entwurfskriterium
Für ein haptisches System ist die Signalqualität der haptischen Rückmeldung für einen realisti-
schen Sinneseindruck essentiell. Die hierbei interessierenden Größen sind Positionen bzw. Ge-
schwindigkeiten und Kräfte. Als Kenngröße für die Qualität eines haptischen Feedbacks hat sich
die haptische Transparenz [84] etabliert. Mehrere Veröffentlichungen behandeln die Beschreibung
von haptischen Telemanipulatoren und deren Beurteilung hinsichtlich der haptischen Transparenz
[38], [39], [40], [57], [58], [89].
Interagiert ein Nutzer direkt mit einem Objekt, so wird der gefühlte Sinneseindruck allein durch
die mechanische Impedanz der Umgebung bestimmt. Ist ein haptisches System zwischen den
Nutzer und das zu manipulierende Objekt geschaltet, z.B. ein Telemanipulator, so findet die Inter-
aktion mit der Umgebung nur noch indirekt über das System statt. Je transparenter nun das hapti-
sche System ist, desto geringer ist der Fehler zwischen der dargestellten mechanischen Impedanz
des Systems und der tatsächlichen des manipulierten Objekts. Bei vollkommener Transparenz ist
der Einfluss des haptischen Systems nicht spürbar. Die vom haptischen System dargestellte Impe-
danz entspricht der des abgetasteten Objekts.
Im folgenden Abschnitt wird die Modellbeschreibung von Telemanipulatoren mit Zweitoren erläu-
tert. Anschließend werden die Bedingungen für die haptische Transparenz eines haptischen Sys-
tems anhand der eingeführten Modellbeschreibung erläutert und am Beispiel von Telemanipulato-
ren verdeutlicht.
3.3.1 Zweitordarstellung von Telemanipulatoren
Die Mehrzahl der haptischen Systeme sind Telemanipulatoren oder Systeme bei denen mit einer
virtuellen Umgebung interagiert wird. In beiden Fällen interagiert der Nutzer mit einer Master-
Einheit als Eingabegerät. Eine Slave-Einheit interagiert bei Telemanipulatoren als Manipulator mit
realen Objekten. Bei der Interaktion mit einer virtuellen Realität wird das Verhalten der Slave-
Einheit als auch der virtuellen Objekte simuliert.
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Abb. 3.16: Zweitordarstellung eines haptischen Systems.
Zur Beschreibung und zur Ableitung der Eigenschaften von Telemanipulatoren werden Zweitore
verwendet [36], [84]. Zweitore sind Spezialfälle der allgemeinen Vierpole. Die Vierpoltheorie hat
ihren Ursprung in der Theorie zu elektrischen Netzwerken. Aufgrund der Isomorphie von elektri-
schen und mechanischen Systemen [7] können die Methoden der Netzwerktheorie auf mechani-
sche und damit auch haptische Systeme übertragen werden.
Abbildung 3.16 zeigt die Darstellung eines Telemanipulators als Zweitor. Das Zweitor bildet den
haptischen Telemanipulator mit Master- und Slave-Einheit als auch deren gegenseitige Kopplung
ab. Die mechanischen Impedanzen ݖୌ und ݖ୉ von Nutzer und manipuliertem Objekt werden durch
zwei Eintore dargestellt. In [45] und [17] wird gezeigt, dass der Nutzer und die Umgebung als
passive Elemente mit konzentrierten Parametern modelliert werden können. Dies ist in der niedri-
gen Anregungsfrequenz begründet, die der Nutzer selbst aufbringen kann. Die maximale Bewe-
gungsfrequenz, die der Nutzer erzeugen kann, beträgt lediglich 10 Hz. Die mechanische Impedanz
ݖ ist frequenzabhängig und wird durch
ݖ = ܨ
ݒ
(3.1)
beschrieben. Die Kopplung des Nutzers mit der manipulierten Umgebung durch das haptische
System lässt sich dann durch die Hybrid-Matrix des Telemanipulators abbilden. Es gilt:
൤
ܨୌ
ݒ୉
൨ = ൤ℎଵଵ ℎଵଶℎଶଵ ℎଶଶ൨ ൤ ݒୌ−ܨ୉൨ (3.2)
Die Eingangsgrößen des Systems sind die Geschwindigkeit an der Master-Einheit ݒୌ und die Reak-
tionskraft ܨ୉	zwischen Slave-Einheit und manipulierter Umgebung. Ausgangsgrößen sind die in
den Nutzer eingekoppelte Kraft ܨୌ und die Geschwindigkeit ݒ୉ des Manipulators der Slave-
Einheit. Die Reaktionskraft ܨ୉ wird im linearen Gleichungssystem mit einem negativen Vorzeichen
versehen, da die Reaktionskraft an der Slave-Einheit der Nutzerkraft an der Bedieneinheit entge-
genwirkt. Haptische Systeme mit einer Positionsvorgabe und Kraftausgabe an der Master-Einheit
und einer Positionsausgabe und Kraftmessung an der Slave-Einheit werden in Abschnitt 3.2.2 als
Impedanzsysteme, oder umgangssprachlich als Force-Feedback-Systeme bezeichnet. Aber auch die
Begriffe force-position-control-architecture [39]  oder flow-forward-architecture [36] werden zur
Bezeichnung dieser Systeme genutzt.
Aus den Parametern der Hybridmatrix können die Eigenschaften des haptischen Systems abgelei-
tet werden. Die einzelnen Parameter der Hybridmatrix entsprechen
28 3 Grundlagen zu haptischen Systemen
൤
			ℎଵଵ = ܧ݅݊݃ܽ݊݃ݏ݅݉݌݁݀ܽ݊ݖ	ܯܽݏݐ݁ݎ			 ℎଵଶ = ܭݎ݂ܽݐݏ݈݇ܽ݅݁ݎݑ݊݃																			
			ℎଶଵ = ܩ݁ݏܿℎݓ݅݊݀݅݃݇݁݅ݐݏݏ݈݇ܽ݅݁ݎݑ݊݃ 			ℎଶଶ = ܣݑݏ݃ܽ݊݃ݏܽ݀݉݅ݐݐܽ݊ݖ	݈ܵܽݒ݁			൨.
Die Eingangsimpedanz 			ℎଵଵ des Masters bildet die Kinematik der Master-Einheit ab. In der Regel
sind hier Reibungs- und Masseeffekte dominierend. Der Parameter ℎଵଶ der Kraftskalierung bildet
den Verstärkungsfaktor der haptischen Rückmeldung ab. Daneben gehen hier auch die dynami-
schen Eigenschaften des Kraftsensors an der Slave-Einheit, der verarbeitenden Elektronik und
eventuell vorhandener Reglerstrukturen ein. Analog hierzu wird die Geschwindigkeitsskalierung
durch den Parameter 			ℎଶଵ abgebildet. Die Ausgangsadmittanz 			ℎଶଶ der Slave-Einheit beschreibt
analog zur Eingangsimpedanz des Masters die kinematischen Eigenschaften des Manipulators der
Slave-Einheit.
3.3.2 Bedingung für haptische Transparenz
Wie bereits einleitend zu Abschnitt 3.3 erläutert, ist haptische Transparenz ein wichtiges Ent-
wurfskriterium bei der Entwicklung eines haptischen Systems. Die Bedingungen für Transparenz
werden nun in diesem Abschnitt anhand der soeben eingeführten Zweitordarstellung für haptische
Systeme hergeleitet und erläutert.
Interagiert der Nutzer direkt mit der Umgebung, resultiert der gefühlte Krafteindruck allein aus
den mechanischen Eigenschaften des manipulierten Objekts. Die Eigenschaften des abgetasteten
werden durch die mechanische Impedanz
ݖ୉ = ܨ୉ݒ୉ (3.3)
beschrieben. Unter der Annahme, dass keine Skalierung von Kräften oder Wegen erfolgt, gelten
die folgenden Bedingungen bei idealer Transparenz [57]:
ܨୌ = −ܨ୉ (3.4)
ݒୌ = ݒ୉ (3.5)
Für die mechanische Impedanz ݖ୘, die das haptische System zur Erreichung idealer haptischer
Transparenz dem Nutzer darstellen muss, gilt dann:
ݖ୘ = −ݖୌ = ݖ୉ (3.6)
Aus (3.02) erhält man für die Kraft ܨୌ des haptischen Feedbacks in der Zweitordarstellung:
ܨୌ = ℎଵଵݒୌ − ℎଵଶܨ୉ (3.7)
Für die Geschwindigkeit ݒ୉ der Slave-Einheit gilt analog:
ݒ୉ = ℎଶଵݒୌ − ℎଶଶܨ୉ (3.8)
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Durch Umformen und Einsetzen von (3.7) und (3.8) in (3.6) ergibt sich für die vom haptischen
System erzeugte mechanische Impedanz ݖ୘ in Abhängigkeit der Parameter der Hybridmatrix
ݖ୘ = −ℎଵଵݒୌ + ℎଵଶܨ୉ݒ୉ − ℎଶଶܨ୉
ℎଶଵ (3.9)
Aus (3.9) können nun die Bedingungen für die einzelnen Parameter der Hybridmatrix abgeleitet
werden, um ein haptisch transparentes System, wie in (3.6) definiert, zu erhalten. Für die Parame-
ter müssen somit die Bedingungen
1. ℎଵଵ = 0
2. ℎଶଶ = 0
3. ℎଵଶℎଶଵ = 1
gelten. Für die Hybridmatrix des haptischen Systems ergibt sich somit die folgende Darstellung bei
vollkommener haptischer Transparenz:
൤
ܨୌ
ݒ୉
൨ = ቂ0 11 0ቃ ൤ ݒୌ−ܨ୉൨ (3.10)
Fazit
Die Betrachtung der Zweitor-Darstellung zeigt anschaulich, welche Kriterien ein haptisches System
erfüllen muss, um eine Interaktionsumgebung realitätsgetreu (also vollkommen transparent)
abzubilden. Je nach Systemstruktur des haptischen Systems ergeben sich Parameter mit unter-
schiedlichem Übertragungsverhalten für die Hybridmatrix. Anhand einer Analyse dieser Parameter
kann auf die erzielbare haptische Transparenz eines bestimmten haptischen Systems geschlossen
werden. Des Weiteren kann eine Aussage darüber getroffen werden, ob eine bestimmte Sys-
temstruktur prinzipbedingt ideal haptische Transparenz erreichen kann oder nicht. Bei einem
realen haptischen System lässt sich jedoch aufgrund der vorhandenen mechanischen Impedanzen
keine vollkommene haptische Transparenz erreichen. In einer Reihe von Publikationen wurden
bereits Aussagen zu der haptischen Transparenz von Telemanipulatoren getroffen. Zur Beschrei-
bung von Co-Manipulatoren wie dem zu entwickelnden haptischen Assistenzsystem sind bisher
keine Publikationen bekannt. In Abschnitt 5.2 werden daher die in diesem Abschnitt vorgestellten
Beschreibungsmethoden genutzt, um das Systemverhalten von impedanzgesteuerten und –
geregelten Co-Manipulatoren zu beschreiben und eine Aussage über die erzielbare haptische
Transparenz zu treffen.
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4. Ermittlung der Anforderungen an das Assistenzsystem HapCath
Im folgenden Kapitel werden die Anforderungen an das haptische Assistenzsystem HapCath abge-
leitet und überprüft. Hierbei werden die erwarteten Kontaktkräfte im Gefäßsystem, ergonomische
Gegebenheiten im Behandlungsablauf und die mechanischen Eigenschaften von Führungsdrähten
betrachtet.
4.1 Anforderungen aus dem Behandlungsablauf
Zur Ableitung der Anforderungen wurden Konsultationen im Herzkatheterlabor des städtischen
Klinikums Darmstadt durchgeführt. Hierbei wurden mehrere diagnostische und interventionelle
Eingriffe beobachtet. Darüber hinaus wurden Interviews mit Prof. Werner (Chefarzt Katheterla-
bor) und Dr. Jung (Oberarzt) des städtischen Klinikums Darmstadt durchgeführt. Aus den Be-
obachtungen und Interviews können die folgenden Anforderungen definiert werden:
∂ Der Arbeitsweg, den der Kardiologe ohne Versetzen des Torquers am Stück durchfährt, be-
trägt weniger als 5 cm. Der Arbeitsweg, der dem Kardiologen ermöglicht werden muss,
wird daher auf ±2,5 cm festgesetzt.
∂ Die Navigation an Gefäßabzweigungen geschieht durch Rotation des Führungsdrahtes.
Aufgrund der hohen Drehnachgiebigkeit des Drahtes (siehe auch Abs. 4.3) wird häufig der
Draht kontinuierlich in eine Richtung gedreht bis die Drahtspitze in der gewünschten Posi-
tion ausgerichtet ist. Die rotatorische Bewegungsrichtung muss daher unbegrenzt möglich
sein.
∂ Bei einer einfachen Herzkatheterisierung ist ein System mit zusätzlicher haptischer Rück-
meldung nicht notwendig. Erst bei komplizierten Gefäßverläufen soll eine haptische Rück-
meldung die Navigation erleichtern. Daher muss das haptische System in einem solchen
Bedarfsfall zügig und zuverlässig in den Behandlungsablauf eingebracht werden können.
Eine Befestigung am Patiententisch oder direkt am Patienten ist nicht möglich. In Abschnitt
4.4 wird zudem begründet, dass eine Positionierung der haptischen Bedieneinheit vor dem
Torquer  in  Richtung  des  Patientenzugangs  sinnvoll  ist.  Es  wird  daher  eine  Fixierung  der
haptischen Bedieneinheit am hämostatischen Ventil am Patientenzugang angestrebt, um
eine sichere Positionierung und Fixierung zu gewährleisten. Die bedingt auch eine Miniatu-
risierung der haptischen Bedieneinheit.
∂ Die Arbeitsabläufe während einer Herzkatheterisierung sollen beibehalten werden, um eine
hohe Akzeptanz im medizinischen Umfeld zu erreichen. Dies ist bei der Integration in den
Behandlungsablauf und der Nutzung des haptischen Assistenzsystems zu berücksichtigen.
Daher muss das haptische Feedback direkt auf den Führungsdraht eingekoppelt werden.
4.2 Analyse der Wechselwirkungskräfte einer Herzkatheteruntersuchung
Die Kontaktkräfte, welche während einer Katheteruntersuchung der Herzkranzgefäße auftreten,
werden von TANIMOTO [113], [114], [115], [116] und KERN [53] näher betrachtet. Während
TANIMOTO die Kontaktkräfte bei der Interaktion mit einem Katheter betrachtet, liegt bei KERN der
Fokus seiner Untersuchung auf die Interaktion mit einem Führungsdraht.
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Die Gruppe um TANIMOTO hat ein Telemanipulationssystem für die intravaskuläre Navigation von
Kathetern entwickelt. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes wurde ein Mikrokraftsensor zur
Integration in einen Katheter mit einem Durchmesser von 1,65 mm entwickelt. Dieser wurde dazu
genutzt einen in vivo Versuch an einem Hund durchzuführen. Hierbei wurden die Kräfte bei Kon-
takt mit einem künstlich eingebrachten Aneurysma gemessen. Die an der Spitze des Katheters
aufgetretenen Kräfte betrugen bis zu 120 mN (Abb. 4.1) [113].
Abb. 4.1: In-vivo Kraftmessung mit einem Katheter [113].
In der Arbeit von KERN [53] werden die Kontaktkräfte zwischen der Spitze eines Führungsdrahtes
und der Gefäßwand simuliert. Hierzu hat Kern ein numerisches Modell mit Hilfe elektromechani-
scher Netzwerke formuliert. Dieses Modell wird in anschließend zur numerischen Berechnung der
Interaktionskräfte genutzt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.2 dargestellt. Die Simulation ergibt
Kraftspitzen bis zu 150 mN. KERN führt aus, dass die Interaktionskräfte durch die Nachgiebigkeit
der Führungsdrahtspitze beeinflusst werden können. Daher empfiehlt er von Interaktionskräften
an der Drahtspitze von bis zu 100 mN auszugehen.
Aufbauend auf der Arbeit von KERN entwickelt MEIß [73] einen Silizium-Mikro-Kraftsensor zur
Integration an der Führungsdrahtspitze. Zur Ableitung der Anforderungen führt er eigene Mes-
sungen zur Bestimmung der Knicklast von Führungsdrähten an der Führungsdrahtspitze durch.
Des Weiteren werden die Messergebnisse aus [3] hinzugezogen. Die Spanne der Ergebnisse reicht
von 4 mN bis 130 mN. Aufgrund dieser Ergebnisse definiert MEIß einen Nennmessbereich von
100 mN an der Führungsdrahtspitze. Eine ausreichende Überlastfestigkeit von mindestens 300 mN
wird vorgesehen.
Als Fazit dieser Ergebnisse wird von Kontaktkräften an der Drahtspitze bis maximal 100 mN aus-
gegangen. Der Kraftmessbereich an der Führungsdrahtspitze ergibt zusammen mit dem geforder-
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ten Verstärkungsfaktor die notwendige Kraft, die das haptische Assistenzsystem als Kraftrückmel-
dung dem Arzt darbieten muss.
Abb. 4.2:  Simulation eines typischen Kraftverlaufs in z-Richtung an der Führungsdrahtspitze [53].
In [115], [116], [117] werden zur Bestimmung des Verstärkungsfaktors In-vitro-Versuche durch-
geführt. Hierzu werden unterschiedliche Regelalgorithmen getestet. Die Untersuchungen zeigen,
dass sich für den Kraftverstärkungsfaktor ein Wert von zehn empfiehlt. In Kombination mit einer
virtuellen viskosen Dämpfung am Master-Device ergeben sich so Kontaktkräfte an der Katheter-
spitze, die um den Faktor zwei geringer sind. Dies kann das Risiko einer Perforation der Gefäß-
wand oder das Ablösen instabiler Plaque reduzieren. In der Arbeit von SINDLINGER [108] wird
aufgrund eines Interviews mit einem Kardiologen ebenfalls ein Verstärkungsfaktor von zehn emp-
fohlen. Im Rahmen dieser Arbeit wird daher dieser Verstärkungsfaktor festgelegt. Es ergibt sich
somit die Forderung, dass die haptische Bedieneinheit eine Kraft von mindestens 1 N erzeugen
muss.
Das haptische Feedback muss auch statisch aufgebracht werden können. Für das taktile Fühlen
sind aber im Besonderen die dynamischen Anteile des Kraftsignals relevant. Die Messungen von
TANIMOTO und  die  Simulationen  von KERN zeigen, dass bei Kontakt des Führungsdrahtes mit
Gefäßwänden nicht mit Frequenzkomponenten größer als 30 Hz zu rechnen ist. Allerdings ist bei
Kontakt mit künstlich eingebrachten Stoffen wie z.B. Stents aufgrund der niedrigeren Nachgiebig-
keit mit höherfrequenten Anteilen zu rechnen. Des Weiteren kann eine höhere Dynamik die Beur-
teilung der Gefäßwandbeschaffenheit erleichtern. So kann eine taktile Beurteilung der Plaque im
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Gefäß ermöglicht werden. Es wird daher eine obere Grenzfrequenz der haptischen Rückmeldung
von 100 Hz definiert. Dies deckt sich mit den Empfehlungen von KERN [53]. Das taktile Empfin-
den des Menschen ist besonders ausgeprägt im Frequenzbereich 300 bis 400 Hz und reicht bis
maximal 1 kHz [41]. Es ist daher wünschenswert Kraftsignale bis zu einer maximalen Frequenz
von 1 kHz für zukünftige Forschungsfragestellungen darzustellen.
Das von TANIMOTO entworfene Telemanipulationssystem ermöglicht die Navigation des Katheters
in zwei Freiheitsgraden. Dies ist zum einen der Vorschub des Katheters, also eine translatorische
Bewegung des Drahtes in axialer Richtung. Zum anderen wird eine Rotation des Katheters um
seine Achse ermöglicht. Das haptische Feedback wird jedoch nur in translatorischer Richtung
erzeugt. Der rotatorische Freiheitsgrad weist keine haptische Kraftrückmeldung auf. Die Ergebnis-
se von TANIMOTO zeigen, dass eine Kraftrückmeldung in translatorischer Richtung zur Erhöhung
der Sicherheit bei Katheterisierungen hinreichend ist [114], [115], [116], [117]. In [76], [118]
wird das Slave-Device um eine extrakorporale Momentenmessung erweitert. Die Kraftmessung an
der Katheterspitze bleibt jedoch auf einen Freiheitsgrad beschränkt. Der Nachweis, dass der zu-
sätzliche rotatorische Freiheitsgrad eine signifikante Verbesserung des haptischen Feedbacks er-
möglicht, wird nicht erbracht. KERN empfiehlt für das haptische Feedback des Assistenzsystems
eine Kraftrückmeldung mit einem translatorischen Freiheitsgrad. Der rotatorische Freiheitsgrad
darf zur Navigation aber nicht blockiert werden. Für den Aufbau von Simulatoren empfiehlt er die
Bereitstellung eines zusätzlichen rotatorischen Freiheitsgrades [53]. Für die haptische Bedienein-
heit wird daher eine Kraftrückmeldung in axialer Drahtrichtung gefordert. Des Weiteren ist es
wünschenswert, zusätzlich eine Kraftrückmeldung in rotatorischer Richtung zu ermöglichen.
Fazit
∂ Die Ergebnisse vorangegangener Forschungsarbeiten belegen, dass mit Kontaktkräften an
der Führungsdrahtspitze von bis zu 100 mN zu rechnen ist.
∂ In-vitro-Versuche zeigen, dass ein Kraftverstärkungsfaktor von zehn anzustreben ist. Somit
ergibt sich für die zu erzeugende Kraft des haptischen Feedbacks die Forderung von 1 N.
∂ Der Arbeitsfrequenzbereich des haptischen Systems soll den Arbeitsfrequenzbereich DC bis
mindestens 100 Hz umfassen. Eine höhere Dynamik bis maximal 1 kHz ist wünschenswert.
∂ Um die endovaskuläre Steuerung des Führungsdrahtes zu erleichtern, ist ein haptisches
Feedback in axialer Drahtrichtung notwendig.
4.3 Eigenschaften des Führungsdrahtes
Der Führungsdraht kann im Bereich der Krafteinkopplung näherungsweise als dünner Edelstahl-
stab mit einem Durchmesser von 360 µm betrachtet werden. Der Führungsdraht muss die durch
das haptische Assistenzsystem eingekoppelte Kraft zu den Fingern des Kardiologen leiten. Es wer-
den daher die mechanischen Eigenschaften von Führungsdrähten bei translatorischer und rotatori-
scher Belastung untersucht.
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Verhalten bei translatorischer Belastung
Das haptische Assistenzsystem muss Kräfte bis zu einer maximalen Kraft von 1 N darstellen kön-
nen. Es ist daher zu untersuchen, wie sich ein Führungsdraht unter solch einer Belastung mecha-
nisch verhält. Je nach Belastungsrichtung treten im Führungsdraht Zug- und Druckkräfte auf.
Bei Zugbelastung wird die Maximalkraft durch die Streckgrenze des Drahtes bestimmt. Die
Streckgrenze von Edelstahldrähten liegt im Bereich (200 bis 300) MPa. Somit ergibt sich mit
einem Drahtdurchmesser von 360 µm eine maximal zulässige Zugkraft von 20,3 bis 30,5 N. Dies
zeigt, dass ein Führungsdraht geeignet ist Zugkräfte mit 1 N ohne eine plastische Verformung des
Drahtes zu übertragen.
Unter Druckbelastung verhält sich der Führungsdraht wie ein EULERSCHER-Knickstab. Bei Errei-
chen einer kritischen Kraft ܨ୏ knickt der Führungsdraht und kann daher keine größeren Kräfte als
die maximale Knicklast übertragen. Die kritische Knicklast kann mit den EULER-Fällen zur elasti-
schen Knickbildung untersucht werden. Die EULERSCHE-Knicklast berechnet sich nach der Formel
ܨ୏ = πଶܧܫ݈୏ଶ (4.1)
Die Anordnung der Krafteinkopplung entspricht dem EULERSCHEN-Knickfall wie in Abbildung 4.3
dargestellt. Die freie Knicklänge beträgt in diesem Fall ݈௄ = ݈/0,7. Mit dem definierten Arbeitsweg
von °25 mm ergibt sich ein maximaler Abstand zwischen Einkoppelpunkt der Kraft und der Hand
des Kardiologen von 50 mm. Für die EULERSCHE-Knicklast ergibt sich somit ein theoretischer Wert
von 1,39 N. Die Abschätzung zeigt, dass der Führungsdraht im definierten Arbeitsraum mit einer
Druckbelastung von 1 N beaufschlagt werden kann, ohne dass ein Knicken des Drahtes auftritt.
Abb. 4.3: Eulerscher Knickfall mit fester Einspannung und gelenkiger Parallelverschiebung.
Um eine abschließende Beurteilung vornehmen zu können, werden Versuche zur Messung der
kritischen Knicklast von Führungsdrähten durchgeführt [27], [147]. Die Ergebnisse bestätigen die
Ergebnisse der analytischen Abschätzung. So sind die untersuchten Führungsdrähte geeignet eine
Druckkraft von mindestens einem 1 N über eine Drahtlänge von 50 mm zu leiten (Abb. 4.4).
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Die elastische Längenänderung des Drahtes kann durch Berechnung der Federkonstante abge-
schätzt werden. Für die transversale Federkonstante gilt
ܿ = ܧܣ
݈
= 1݊
୘
(4.2)
Mit der Formel für die Längenänderung des Führungsdrahtes
∆݈ = ܨ
ܿ
(4.3)
ergibt sich somit eine Stauchung bzw. Dehnung des Drahtes von 2,3 µm bei einer Kraft  von 1 N
und einem Abstand von 50 mm. Die Stauchung ist so gering, dass der Draht unter translatorischer
Belastung als idealer Stab betrachtet werden kann.
Abb. 4.4:Knickversuceh mit den Führungsdrähten MIRACLEbros und Magnum und jeweils zwei Mess-
 reihen [147].
Verhalten bei rotatorischer Belastung
Im Forschungsantrag zum DFG-Transferprojekt HapCath wurde der Wunsch formuliert neben dem
translatorischen zusätzlich einen rotatorischen Freiheitsgrad bereitzustellen. Das geforderte
Drehmoment wird mit 100 mN angegeben. In Versuchen wird die Drehnachgiebigkeit ்݊ eines
Führungsdrahtes mit dem Durchmesser von 360 µm aus der Periodendauer eines Drehschwingver-
suches ermittelt [147]. Die freie Drehschwingung eines Rotationspendels wird durch
෍ܯ = −Π߮̈ − 1݊r ߮ = 0 (4.4)
beschrieben. Somit ergeben sich für die Drehkreisfrequenz ߱଴ und die Drehnachgiebigkeit ݊௥ des
Rotationspendels
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߱଴ = ඨ 1Π݊r (4.5)
݊r = 1Π߱଴ଶ (4.6)
Zur Ermittlung der Drehnachgiebigkeit wird die Zeitdauer für 10 Drehschwingungen bei unter-
schiedlichen Längen des Führungsdrahtes messtechnisch erfasst. Für jede Führungsdrahtlänge
werden 3 Messungen durchgeführt und die Ergebnisse gemittelt. Untersucht werden mehrere
Führungsdrähte, die nahezu die gleichen Messerergebnisse liefern. Die Messzeitabweichungen
betragen im Mittel lediglich 1 s bei Messdauern größer 1 min. In Abbildung 4.5 werden die Mess-
ergebnisse für die Führungsdrähte Magnum 14 von Boston Scientific und MIRACLEbros von Asahi
dargestellt. Die Ergebnisse zeigen ähnliche Werte für die Nachgiebigkeiten der beiden vergliche-
nen Führungsdrähte. Der lineare Zusammenhang zwischen der Drehnachgiebigkeit pro Längen-
einheit (normiert auf 1 m) und der Länge des Drahtes kann in den Messungen nachgewiesen
werden.
Abb. 4.5: Gemessene Drehnachgiebigkeit der Führungsdrähte MIRACLEbros und Magnum [147].
Bei der Annahme einer Drehnachgiebigkeit je Längeneinheit von 104 rad/Nm/m müsste der Füh-
rungsdraht 10,2 Umdrehungen um die eigene Achse vollführen, um das gewünschte Drehmoment
von 100 mN über eine Länge von 50 mm (vgl. Abs. 4.1) zu übertragen. Durch die Rotation des
Drahtes würde allerdings auch die Führungsdrahtspitze diese Bewegung nachvollziehen. Die
Drahtspitze würde von der Gefäßwand weggedreht, wodurch die Kontaktkräfte an der Spitze bis
zum vollständigen Kontaktverlust reduziert würden. Dies könnte zu einem instabilen Verhalten
des haptischen Assistenzsystems und in Folge zu einem Prellen der Führungsdrahtspitze führen.
Ein Drehmoment von lediglich 1 mN führt bereits zu einer Rotation der Drahtspitze um mehr als
1°. Die Betrachtung zeigt, dass das gewünschte Drehmoment von 100 mN nicht erreicht werden
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kann. Zudem stellt die Gefahr eines instabilen Verhaltens in Folge der hohen Drehnachgiebigkeit
des Führungsdrahtes ein enormes Risiko für den Patienten dar. Die Bereitstellung eines rotatori-
schen Freiheitsgrades für das haptische Assistenzsystem wird daher in dieser Arbeit nicht weiter
verfolgt. Für die Nutzung in einem Simulator ist die zusätzliche Bereitstellung eines rotatorischen
Freiheitsgrades möglich. Entwürfe für haptische Bedieneinheiten mit translatorischem und rotato-
rischen Freiheitsgrad sind in [145] und [147] entstanden.
Fazit
Die Untersuchungen zu den mechanischen Eigenschaften von Führungsdrähten zeigen, dass Füh-
rungsdrähte  geeignet  sind  eine  Kraft  von  1  N  über  eine  Länge  von  50  mm  zu  leiten.  Der  Füh-
rungsdraht kann sowohl auf Druck als auch Zug belastet werden. Das Verhalten kann näherungs-
weise als ideal angenommen werden. Drehmomente können aufgrund der hohen Drehnachgiebig-
keit nicht ohne erhebliche Verformungen übertragen werden. Die hohe Drehnachgiebigkeit kann
zudem zu einem Prellen der Führungsdrahtspitze führen und stellt ein großes Risiko für den Pati-
enten dar. Angesichts dieser Gründe wird die Bereitstellung eines rotatorischen Freiheitsgrades für
das Assistenzsystem nicht umgesetzt. Für das haptische Assistenzsystem wird daher ausschließlich
ein translatorischer Freiheitsgrad für die haptische Kraftrückmeldung festgelegt.
4.4 Einleitungsstelle der haptischen Kraftrückmeldung
Abb. 4.6: Positionierung der haptischen Bedieneinheit.
links: Position der haptischen Bedieneinheit hinter dem Angriffspunkt des Kardiologen.
rechts: Position der haptischen Bedieneinheit vor dem Angriffspunkt des Kardiologen.
Es können zwei grundsätzlich verschiedene Varianten zur Einleitungsstelle der haptischen Kraft-
rückmeldung unterschieden werden (Abb. 4.6). Einerseits ist eine Positionierung der haptischen
Bedieneinheit vor dem Kraftangriffspunkt des Kardiologen (Handstück des Nutzers, Torquer) in
Richtung des hämostatischen Ventils, also des Zugangs zum Patienten, denkbar. Hierbei wird das
haptische Feedback durch eine Druckbelastung auf den Führungsdraht auf den Kardiologen über-
tragen. Andererseits ist eine Krafteinkopplung hinter dem Kraftangriffspunkt des Kardiologen
möglich. Die Kraft wird in diesem Fall durch eine Zugbelastung des Drahtes auf den Kardiologen
übertragen. Durch ein „ziehendes“ haptisches Interface lassen sich prinzipiell größere Kräfte als
bei einem „drückenden“ Interface erzeugen, da im letzteren Fall das Knicken des Drahtes die
maximal übertragbare Kraft limitiert (vgl Abs. 4.3). Allerdings ist ein ziehendes Display auch mit
signifikanten Nachteilen behaftetet. Durch die Zugbelastung, welche auf den Führungsdraht wirkt,
wird  das  Handstück  in  eine  Richtung  zwischen  dem  Zugang  des  Patienten  und  der  haptischen
Bedieneinheit ähnlich einer gespannten Gitarrensaite gezogen. Hierdurch ist das freie Führen des
Handstücks im Raum unterbunden. Manipuliert nun der Kardiologe über das Handstück, wird er
zusätzlich zum gewünschten haptischen Feedback eine Kraft spüren, die das Handstück hin zur
Geraden zwischen Display und Zugang zieht. Die Variante einer ziehenden Bedieneinheit wird in
[108] bevorzugt, während in [129] eine drückende Kraftrückmeldung empfohlen wird. Die Knick-
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versuche in Abschnitt 4.3 zeigen, dass die drückende Bedieneinheit prinzipiell ebenso wie die
ziehende zur Darstellung eines haptischen Feedbacks von maximal 1 N geeignet ist. Die maximale
Distanz zwischen haptischer Bedieneinheit und Handstück darf hierbei je nach Steifigkeit des
Drahtes maximal (50 bis 60) mm betragen.
Die Betrachtung zeigt, dass prinzipiell sowohl eine ziehende als auch drückende haptische Bedien-
einheit denkbar ist. Eine ziehende Bedieneinheit ermöglicht das Einkoppeln größerer Kräfte, da
hier nicht die maximale Knicklast des Führungsdrahtes berücksichtigt werden muss. Allerdings
werden hierdurch der Bewegungsraum des Kardiologen und auch die Qualität des haptischen
Feedbacks durch parasitäre Kraftkomponenten eingeschränkt. Eine vorgelagerte drückende Bedie-
neinheit ermöglicht im Gegensatz hierzu eine intuitive Bedienung des haptischen Assistenzsys-
tems. Bewegungsabläufe und die Griffstellung des Kardiologen können beibehalten werden. Zu-
dem werden keine zusätzlichen, den haptischen Eindruck verfälschenden, Kraftkomponenten
erzeugt.
Aus vorgenannten Gründen wird daher eine Positionierung der haptischen Bedieneinheit vor dem
Kraftangriffspunkt des Kardiologen am hämostatischen Ventil angestrebt. Standardisierte Füh-
rungsdrähte weisen hierfür eine ausreichend hohe axiale Knicklastfestigkeit auf, um bei Nennlast
von 1 N und einem definierten Maximalabstand von 50 mm nicht zu knicken. Bei der Weiterent-
wicklung des Führungsdrahtes mit integrierter Kraftsensorik ist auf die Beibehaltung einer ausrei-
chend hohen Steifigkeit im Bereich der Krafteinkopplung zu achten.
4.5 Zusammenstellung der Anforderungen
Die Ableitung der Anforderungen an das haptische Assistenzsystem resultiert aus der haptischen
Wahrnehmung des Menschen, den anwendungsspezifischen typischen Gegebenheiten bei einer
endovaskulären Intervention und den Randbedingungen, welche durch die mechanischen Eigen-
schaften des Führungsdrahtes bestimmt werden. In der folgenden Tabelle 4.1 werden die wich-
tigsten Anforderungen an das haptische Assistenzsystem HapCath abschließend zusammengefasst.
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Tabelle 4.1: Übersicht der wichtigsten Anforderungen an das haptische Assistenzsystem.
Forderung/
Wunsch
Bezeichnung
Wert Randbedingungen/Quelle
F Kraftkopplung
auf den
Führungsdraht
Beibehaltung der gewohnten
Arbeitsabläufe
F Anzahl Freiheitsgrade 1
Translatorische Kraftrückmeldung
für das Assistenzsystem [53],
[113], [114], [115], [116]
F
Maximalkraft an der Spitze
des Führungsdrahtes
100 mN [53], [73], [113]
F
Maximalkraft des
haptischen Feedbacks
1 N
Verstärkungsfaktor: 10
[108], [114], [115], [116]
F
Minimaler translatorischer
Arbeitsweg
±2,5 cm
Besuch im Katheterlabor und
Interview
F
Minimaler rotatorischer
Arbeitsweg
unbegrenzt
Besuch im Katheterlabor und
Interview
F
Arbeitsfrequenzbereich
des haptischen
Assistenzsystems
DC  ′ f ′ 100 Hz
Erwartete Frequenzanteile [53],
[113],
W
Arbeitsfrequenzbereich
des haptischen
Assistenzsystems
DC ′ f ′ 1 kHz
Grenze der haptischen Wahrneh-
mung
F
Mechanische Fixierung der
haptischen Bedieneinheit
am hämostati-
schen Ventil
Befestigung am Patient oder
Behandlungstisch nicht möglich
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5. Konzeption des haptischen Assistenzsystems für
Herzkatheteruntersuchungen
Das folgende Kapitel dient der Konzeption des haptischen Assistenzsystems. Nach einer Betrach-
tung des Stands der Technik zu haptischen Systemen für Herzkatheterisierungen werden die Ei-
genschaften von haptischen Co-Manipulatoren beschrieben und eine Abschätzung über die resul-
tierende haptische Transparenz gegeben. Abschließend wird das Gesamtkonzept für das haptische
Assistenzsystem festgelegt.
5.1 Stand der Technik haptischer Systeme für Herzkatheterisierungen
Bestehende haptische Systeme für endovaskuläre Katheteruntersuchungen können in Telemanipu-
latoren und Trainingssysteme unterteilt werden. Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick
zu den betrachteten Systemen und deren Eigenschaften. Abschließend werden die hieraus gezo-
genen Erkenntnisse mit Bezug auf diese Arbeit eingeordnet.
5.1.1 Telemanipulationssysteme
Telemanipulatoren ermöglichen die räumlich getrennte Interaktion des Kardiologen mit dem
Patienten. Die existierenden Telemanipulatoren für endovaskuläre Interventionen werden im
Folgenden vorgestellt und deren Eigenschaften erläutert.
Niobe Magnetic Navigation System (NMNS) - Stereotaxis
Das Niobe Magnetic Navigation System von Stereotaxis ermöglicht die Navigation eines Führungs-
drahtes oder Katheters mittels extern aufgebrachter Magnetfelder. Das System entspricht dem
klassischen Aufbau eines Telemanipulators. Die Spitze eines Führungsdrahtes oder Katheters wird
Abb. 5.1: Axiom Artis dbC Magnetic Navigation System von Siemens für Herzkatheteruntersuchungen
[108].
Die Spitze des Führungsdrahtes wird mit extrakorporal aufgebrachten Magnetfeldern aktuiert.
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mit ferromagnetischem Material beschichtet. Durch extrakorporal aufgebrachte magnetische Fel-
der kann die magnetische Spitze intravaskulär im Raum ausgerichtet werden [95], [96]. Die Mag-
netfelder werden durch zwei Permanentmagnete mit einer Feldstärke von 0,1 T erzeugt. Durch
Aktoren werden die Magnete so ausgerichtet, dass sich die gewünschte Krümmung der Werkzeug-
spitze einstellt [91]. Der Vorschub des tubusförmigen Werkzeugs wird durch einen elektrodynami-
schen Antrieb realisiert. Eine rotatorische Bewegung ist nicht möglich und aufgrund der frei aus-
richtbaren Spitze auch nicht notwendig. Der Kardiologe sitzt vor der Röntgenstrahlung geschützt
in einem separaten Raum. Die Bedienung erfolgt über einen Joystick. Eine haptische Rückmeldung
ist nicht implementiert. Anwendung findet dieses System auch im Axiom Artis dbC Magnetic Navi-
gation System von Siemens [108] (Abb. 5.1). In [23] wird gezeigt, dass das System zur Navigation
und zur Durchführung einer Ballondilatation geeignet ist. Vorteile dieses Systems sind eine redu-
zierte Strahlenbelastung für den Kardiologen und eine reduzierte Kontrastmittelgabe für den
Patienten [54]. Eine Reduzierung der Behandlungsdauer konnte jedoch nicht nachgewiesen wer-
den. Darüber hinaus ist durch den vollständig geänderten Behandlungsablauf mit einem notwen-
digen Lernprozess des Behandlers zu rechnen. Aufgrund der Größe des Systems ist zudem mit
größerem Platzbedarf des Herzkatheterlabors und einem hohen  Investitionsbedarf zu rechnen.
Sensei X2 Robotic Catheter System – Hansen Medical
Hansen Medical vertreibt kommerziell das Telemanipulationssystem Sensei X2 Robotic Cathter
System zur Navigation von Kathetern in Herzkranzgefäßen (Abb. 5.2). Anders als bei dem System
von Stereotaxis wird hier die Krümmung der Katheterspitze nicht durch ein Magnetfeld, sondern
durch integrierte Seilzüge erzeugt [27]. Das System verfügt über zwei unabhängig voneinander
aktuierbare Katheter, die koaxial ineinander geschoben werden. Sowohl die Aktuierung der Seil-
züge als auch das Verfahren der Katheter erfolgt durch eine Slave-Einheit, welche den inneren und
äußeren Katheter ansteuern kann. Die Bedienung des Systems erfolgt über eine Master-Einheit mit
einem Joystick. Als Joystick wird der Manipualtor Omega 3 von Force Dimension eingesetzt [26].
In [51] wird gezeigt, dass bei Nutzung des Telemanipulators die Strahlendosis reduziert werden
kann. Zusätzlich verfügt das System auch über eine haptische Rückmeldung der Interaktionskräf-
te. Allerdings werden die Kräfte extrakorporal in der Slave-Einheit gemessen [37]. Dies hat den
Abb. 5.2: Sensei X2 Robotic Cathter System von Hansen Medical zur Telemanipulation von Kathetern
[37].
Links: Extrakorporaler Vorschub der Katheter und seilzugbasierte Aktuierung der Katheter-
spitzen. Rechts: Manipulator Omega 3 von Force Dimensions als Bedienelement.
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Nachteil, dass nur ein Mischsignal aus Kontaktkräften an der Katheterspitze innerhalb des vaskulä-
ren Systems und den Reibkräften im Gefäßsystem erfasst wird. Das axiale Drehmoment des Kathe-
ters wird nicht erfasst.
CorPath 200 - Corindus
Das System CorPath 200 von Corindus in Abbildung 5.3 wurde für koronare und endovaskuläre
Interventionen  entwickelt  [31],  [52],  [110],  [14].  An  einem  Arm,  der  am  Patiententisch  ange-
bracht wird, ist die Slave-Einheit befestigt. Die Aktorik erlaubt translatorische als auch rotatorische
Bewegungen von Führungsdrähten oder Kathetern. Nähere Angaben zur Funktionsweise der Sla-
ve-Einheit können den Publikationen nicht entnommen werden. Im Gegensatz zu den beiden
zuvor genannten Systemen können mit dem System von Corindus konventionelle Führungsdrähte
und Katheter navigiert werden. Die Werkzeugspitze wird nicht aktuiert und eine Änderung des
Krümmungsradius an der Spitze kann nur extrakorporal händisch wie bei einer konventionellen
Herzkatheteruntersuchung vorgenommen werden. Dies bedeutet auch, dass ein häufiger Werk-
zeugwechsel notwendig werden kann. Die Bedienkonsole ist auf einem mobilen Tisch mit Strah-
lenschutz aufgebaut. Bedienkonsole und Kardiologe befinden sich während des Eingriffs im Herz-
katheterlabor. Bei Benutzung des Systems kann so die Strahlendosis für den Kardiologen um 95 %
gesenkt werden [128]. Die Rückmeldung, die der Kardiologe erhält ist rein optisch. Ein zusätzli-
ches haptisches Feedback wird nicht bereitgestellt.
Abb. 5.3: CorPath 200 von Corindus zur Navigation von konventionellen Führungsdrähten und Kathe-
tern [18].
Catheter operating robot system - CORS
In [34] wird ein Telemanipulator für die endovaskuläre Neurochirurgie vorgestellt. Die Sys-
temstruktur entspricht der klassischen Master-Slave-Architektur. Die Slave-Einheit kann sowohl
translatorische als auch rotatorische Bewegungen erzeugen. Die Ankopplung erfolgt über zwei
gegenüberliegende Reibräder. Als Mastereinheit wird der Force-Feedback-Controller PHANTOM
Omni von Sensable verwendet (Abb. 5.4). Zur Messung der Interaktionskräfte wird ein Kraftsensor
aus druckempfindlichem Gummi verwendet. Der Sensor mit den Dimensionen 1x1x0,5 mm³ wird
seitlich an dem Katheter angebracht und soll die Reibkräfte im Gefäßsystem erfassen. Es wird
nicht dargelegt, warum nur die Reibkräfte haptisch dargestellt werden, nicht aber die Interakti-
onskräfte an der Spitze des Katheters. Ein ähnliches System wird von [127] präsentiert. Als Senso-
relement wird hier an der Katheterspitze eine piezoelektrische Folie angebracht. Die Interaktions-
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kräfte werden mit einem Novint Falcon dargestellt, der zugleich auch als Eingabegerät dient. In
einem in-vitro-Versuch zeigt sich, dass die Behandlungszeit mit dem Telemanipulator mehr Zeit
beansprucht als bei manueller Navigation. Dies wird mit dem notwendigen Lernbedarf des Nutzers
begründet.
Abb. 5.4: Telemanipulator Catheter operating robot system (CORS) für die Neurochirurgie mit transla-
torischer und rotatorischer Aktuierung und haptischer Darstellung der Reibkräfte [34].
5.1.2 Trainingssysteme
Zur Verbesserung der Fingerfertigkeit des Arztes und zur Verinnerlichung der Abläufe einer Herz-
katheterisierung oder anderer endovaskulärer Eingriffe werden Trainingssysteme eingesetzt. Die
computergestützten Systeme stellen ein virtuelles Gefäßsystem zur Verfügung, innerhalb dessen
navigiert wird. Teilweise wird dies auch mit Patienten-Puppen kombiniert, um eine möglichst
realistische Umgebung zu schaffen. Auch die Gabe von Kontrastmittel und die Röntgenaufnahmen
können simuliert werden. Im Folgenden werden haptische Simulatoren bzw. Trainingssysteme
und deren Funktionsweise vorgestellt. Der Fokus der Betrachtung liegt auf den haptischen Eigen-
schaften der Systeme. Die Simulationstechnologie und die virtuelle Umgebung werden nicht in die
Betrachtung einbezogen.
CathI – Catheter Instruction System
Das Catheter Instruction System wurde an der Universität Mannheim entwickelt. Das System er-
möglicht die Simulation eines interventionellen Eingriffs in den Herzkranzgefäßen. Eine Patien-
tenattrappe ist auf einem Tisch positioniert. Über einen Zugang können Führungsdrähte und
Katheter eingeführt werden. Die Monitore und die Bedienelemente orientieren sich an den Gege-
benheiten in einem Katheterlabor (Abb. 5.5). Simulierte Röntgenbilder stellen den Verlauf von bis
zu 10 unterschiedlichen Gefäßsystemen dar. Eine optische Wegmessung detektiert die Bewegun-
gen, die mit einem Führungsdraht oder Katheter vollführt werden [86]. Ein haptisches Feedback
wird allerdings nicht bereitgestellt. Die Rückmeldung erfolgt rein visuell.
Catheter Simulation Device - Bertec Corporation
Das Unternehmen Bertec Corporation hat eine haptische Bedieneinheit für die Simulation von
Katheterisierungen entwickelt [97]. Das System ist für das Einführen von Kathetern und anderen
tubenförmigen Objekten geeignet. Durch einen punktförmigen Kontakt mit einer Kugel werden die
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Abb. 5.5: Trainingssystem Catheter Instruction System (CathI) mit virtueller Umgebung und visuellem
Feedback, aber keine haptische Rückmeldung [15].
translatorische und rotatorische Bewegung des Katheters auf zwei Walzen übertragen. An den
Walzen angebrachte Inkrementalgeber erfassen die Bewegung des Katheters. Das Messprinzip
entspricht prinzipiell dem einer elektromechanischen Computermaus. Durch einen Klemmmecha-
nismus und ein Federelement, das über eine Scheibe und ein elektrodynamischen Aktor aktuiert
wird, kann eine Bremswirkung auf den Katheter aufgebracht werden (Abb. 5.6). Die Stärke des
haptischen Feedbacks wird über strukturintegrierte Dehnungsmesstreifen in Vollbrückenanord-
nung gemessen und geregelt. Die Erzeugung eines haptischen Feedbacks durch Erhöhen der Rei-
bung ermöglicht einen einfachen Aufbau der haptischen Bedieneinheit. Allerdings kann ein hapti-
sches Signal nur bei aktiver Bewegung des Katheters durch den Nutzer erzeugt werden. Darüber
hinaus ist eine unabhängige Regelung des translatorischen und rotatorischen Feedbacks nicht
möglich.
Abb. 5.6: Prinzipskizze der haptischen Bedieneinheit des Catheter Simulation Device (Bertec Corpo-
ration) [97].
Passives haptisches Feedback durch reine Bremswirkung.
ICTS – Interventional Cardiology Training System
Ein weiterer Simulator ist das Interventional Cardiology Training System (ICTS), das von Mitsubishi
Electric in  Zusammenarbeit  mit  dem Center for Minimally Invasive Therapy (CIMIT) entwickelt
46 5 Konzeption des haptischen Assistenzsystems für Herzkatheteruntersuchungen
wurde [20], [19]. Der Simulator berechnet die Interaktion von Führungsdrähten und Kathetern in
einem virtuellen Gefäßsystem. Eine Rückmeldung erfolgt optisch und haptisch. Durch eine axiale
Aneinanderreihung von drei haptischen Bedieneinheiten können Kräfte und Momente auf zwei
Katheter und einen Führungsdraht aufgebracht werden. Die Einkopplung des haptischen Feed-
backs geschieht hierbei nicht direkt auf den Katheter bzw. Führungsdraht, sondern auf Teleskop-
rohre. Die Teleskoprohre besitzen unterschiedliche Durchmesser und werden mit den beiden
Katheter und dem Führungsdraht mechanisch fest gekoppelt. Zur Erzeugung des haptischen Feed-
backs wird die in Abbildung 5.7 dargestellte Bedieneinheit eingesetzt. Elektrodynamische Aktoren
erzeugen unabhängig voneinander für den translatorischen und rotatorischen Freiheitsgrad Kräfte
und koppeln diese über mehrere Getriebestufen und zwei gegenüberliegende Reibräder auf die
Teleskoprohre ein [101], [102]. Die Positionserfassung erfolgt in den elektrodynamischen Akto-
ren. Nachteilig an diesem Ansatz sind die großen bewegten Massen der Bedieneinheit und der
eingeschränkte Arbeitsraum durch das Hintereinanderschalten mehrerer Bedieneinheiten. Die
vorgesehene fixe Kopplung von Draht bzw. Katheter mit Teleskoprohren verhindert zudem einen
leichten Wechsel der Werkzeuge. Aus [55] geht hervor, dass im Betrieb Schlupf auftritt, wodurch
es zu Fehlmessungen der Position und einer ruckhaften Krafteinkopplung kommt.
Abb. 5.7: Haptische Bedieneinheit des ICTS von Mitsubishi Electric mit zwei Freiheitsgraden [101].
iCard
Beim System ICard wird das haptische Feedback durch einen Mechanismus, der zwei Bremsbacken
bewegt, erzeugt [126]. Der Führungsdraht wird fest mit der Mechanik der haptischen Bedienein-
heit verbunden. Über einen Schlitten, der an einem Seilgetriebe befestigt ist, wird ein lineares
Verfahren ermöglicht. Inkrementalgeber erfassen die translatorische und rotatorische Bewegung
des Führungsdrahtes. Die Aktuierung der Bremsbacken erfolgt über einen Schrittmotor (Abb. 5.8).
Kraft und Moment werden nicht messtechnisch erfasst. Da das haptische Feedback nur passiv
durch Bremsen erzeugt wird, bestehen hier die gleichen Nachteile wie bei der haptischen Bedien-
einheit der Bertec Corporation. Durch den gesteuerten Betrieb der Bremse ist die Größe des hapti-
schen Feedbacks vom Reibkoeffizienten der Gleitpaarung Katheter-Bremsbacke abhängig. Eine
präzise Kraftsteuerung ist so nicht möglich. Nachteilig ist außerdem, dass kein Werkzeugwechsel
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vorgenommen werden kann und der Arbeitsweg auf 500 mm begrenzt ist. Aufgrund der im Ver-
gleich zu Kathetern und Führungsdrähten großen Masse der bewegten Komponenten der Bedien-
einheit ist zudem zu erwarten, dass diese vom Nutzer deutlich zu spüren sind. Im Rahmen des
Projektes NeuroCath wird  der  Ansatz  von ICard auf das Anwendungsfeld der interventionellen
Neuroradiologie erweitert [133], [62]. Der Aufbau der haptischen Bedieneinheit und dessen An-
steuerung bleiben aber prinzipiell unverändert.
Abb. 5.8: Funktionsprinzip der Bedieneinheit des ICard-Projekts [126].
Die haptische Rückmeldung wird durch eine Bremse erzeugt.
HERMES System – HEmatology Research virtual MEdical System
In [5], [6] wird ein Simulator zum Implantieren von Stents in Herzkranzgefäßen vorgestellt. Zur
Erzeugung des haptischen Feedbacks wird ein zur Aktorik des Projekts ICard ähnlicher Ansatz
umgesetzt (Abb. 5.9). Allerdings wird hier das haptische Feedback nicht passiv mit einer Bremse,
sondern aktiv mit zwei elektrodynamischen Aktoren erzeugt. Die Nachteile einer passiven hapti-
schen Rückmeldung können somit vermieden werden.
Abb. 5.9: Funktionsprinzip der Bedieneinheit des HERMES-Systems [5].
Die haptische Rückmeldung wird durch Elektromotoren in zwei Freiheitsgraden erzeugt.
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AccuTouch - Immersion
Die Firma Immersion hat den Simulator AccuTouch für endovaskuläre Eingriffe entwickelt. So ist
das Navigieren als auch das Setzen von Stents simulierbar. Allerdings sind bis auf zwei Patente
[98] und [100] keine weiteren Veröffentlichungen auffindbar. Die haptische Rückmeldung wird
über elektrodynamisch angetriebene gegenüberliegende Reibräder eingekoppelt. Die Bewegungen
werden durch zwei optische Inkrementalgeber detektiert (Abb. 5.10). Durch die beiden um 90
Grad zueinander versetzten Aktoren mit Reibrädern ist mit einer hohen Reibung beim Bewegen
des Katheters zu rechnen. Offen bleibt, wie der Katheter zwischen den beiden Reibrädern für den
rotatorischen Freiheitsgrad geführt wird. Ohne weitere konstruktive Vorkehrungen wird der Ka-
theter dazu tendieren, zwischen den beiden Reibrädern herauszurutschen.
Abb. 5.10: Aufbau der Bedieneinheit AccuTouch von Immersion mit elektrodynamischer Aktuierung
in zwei Freiheitsgraden [98].
Catheter Haptic Ports - Xitact
Der Catheter Haptic Ports ist eine haptische Bedieneinheit der Firma Xitact [99], [103]. Die Funk-
tionsweise ähnelt stark dem des Catheter Simulation Device und des ICard-Systems. Optische Sen-
soren erfassen die zweidimensionalen Bewegungen des Katheters. Das Feedback wird durch elekt-
romagnetisch angesteuerte Bremselemente erzeugt. Durch die Positionierung von zwei unabhän-
gig angeordneten Aktoren, soll eine unabhängige Ansteuerung beider Freiheitsgrade ermöglicht
werden [99]. Da durch die erhöhte Anpresskraft der Bremselemente aber auch eine Reibkraft in
der jeweiligen möglichst nicht zu beeinflussenden Bewegungsrichtung durch Lagerreaktionskräfte
erzeugt wird, muss dennoch mit einer gegenseitigen Beeinflussung der beiden Freiheitsgrade
gerechnet werden. Die Firma Xitact präsentiert kein vollständiges System, sieht aber den Verwen-
dungszweck der haptischen Bedieneinheit in Simulatoren.
5 Konzeption des haptischen Assistenzsystems für Herzkatheteruntersuchungen 49
Abb. 5.11: Funktionsprinzip des Catheter Haptic Ports Bedienelementes von Xitact mit passiver hapti-
scher Rückmeldung in zwei Freiheitsgraden [99].
5.1.3 Zusammenfassung und Fazit
Alle Telemanipulatoren entsprechen der klassischen Master-Slave-Anordnung. Der Nutzer gibt
über einen Joystick, mit oder ohne haptische Rückmeldung, eine Position vor. Die Slave-Einheit
setzt die Bewegung um. Die Mehrzahl der betrachteten Telemanipulatoren wird kommerziell
vertrieben. Das System von Stereotaxis ist das räumlich größte und mit dem höchsten Investitions-
aufwand verbundene System. Durch die Aktuierbarkeit der Führungsdraht- oder Katheterspitze
mit einem extrakorporalen Magnetfeld kann der Werkzeugwechsel entfallen. Das Gleiche gilt für
das System von Hansen Medical. Hierbei wird die Aktuierung der Katheterspitze aber mit mechani-
schen Seilzügen realisiert. Das System verfügt über ein haptisches Feedback. Allerdings werden
die Interaktionskräfte lediglich extrakorporal gemessen. Die für den Kardiologen interessanten
Interaktionskräfte an der Spitze des Werkzeugs sind somit mit der Reibung im Gefäßsystem und
dem Schleusenzugang zum Patienten überlagert. Das System von Corindus ermöglicht die Ver-
wendung konventioneller Führungsdrähte und Katheter. Mit der Slave-Einheit können sowohl
translatorische als auch rotatorische Bewegungen realisiert werden. Da die Werkzeugspitze in-vivo
nicht beeinflusst werden kann, sind die gewöhnlichen Werkzeugwechsel notwendig. Des Weiteren
verfügt das System über keine haptische Rückmeldung. Im Forschungsstadium befindet sich das
Projekt CORS mit haptischer Rückmeldung der Reibkräfte. Bisher wurden Laborversuche durchge-
führt und erste Funktionsmuster realisiert. Die Integration der entwickelten Kraftsensoren in den
Katheter steht aber noch aus.
Allen Telemanipulatoren ist gemein, dass sie kein haptisches Feedback der Interaktionskräfte an
der Instrumentenspitze darstellen können. Des Weiteren sind diese Systeme mit erheblichen Inves-
titionen verbunden. Die Verwendung eines Telemanipulators bedingt zudem einen Lernprozess,
da sich die Behandlungsabläufe teilweise oder vollständig ändern; dies gilt auch für die verwende-
ten Werkzeuge. Im Rahmen der Recherche konnten leider keine quantitativen Angaben zu den
Systemen mit haptischer Rückmeldung gefunden werden. Daher ist unklar, welche Kräfte mit
welcher Dynamik dargestellt werden können.
Es existiert mehrere Trainingssysteme. Allerdings befinden sich alle Systeme mit haptischer Rück-
meldung noch im Forschungsstadium. Ein konventionell vertriebenes Trainingssystem ohne hapti-
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sche Rückmeldung ist das CathI-System. Die Simulatoren verfügen überwiegend über ein hapti-
sches Feedback und optische Rückmeldung einer virtuellen Umgebung. Teilweise wird in den
Veröffentlichungen aber auch nur das Konzept einer haptischen Bedieneinheit ohne nähere Erläu-
terung der Systemstruktur präsentiert. Dies gilt z.B. für die haptische Bedieneinheit von Bertec
oder den Catheter Haptic Port. Unter haptischen Aspekten lassen sich die gefundenen haptischen
Simulatoren in passive, rein bremsende und aktive Systeme unterteilen. Die bremsenden Systeme
ermöglichen ein haptisches Feedback nur bei einer aktiven Bewegung durch den Nutzer. Die akti-
ven Systeme generieren auch im Stillstand ein Feedback, was deutlich realistischer ist. Die meisten
haptischen Bedieneinheiten weisen einen begrenzten Arbeitsweg auf. Das Hindurchführen von
Werkzeugen ist nicht möglich. Somit scheiden diese Bedieneinheiten für eine Nutzung in hapti-
schen Co-Manipulatoren für Katheterisierungen aus. Darüber hinaus ist die Mehrzahl der Bedien-
einheiten mit hohen parasitären Reibungen und Massen behaftet. Der Betrieb erfolgt zumeist
impedanzgesteuert und nicht impedanzgeregelt. Es lässt sich daher kein hochwertiges und dyna-
misches haptisches Feedback erwarten. Es fehlen auch hier quantitative Angaben zu Kräften und
dynamischen Eigenschaften.
Die Recherche des Stands der Technik gibt einen Überblick zu den existierenden Systemen für
intravaskuläre Interventionen. Die wichtigsten Erkenntnisse der Recherche mit Relevanz für die
Entwicklung eines haptischen Assistenzsystems für Herzkatheteruntersuchungen sind:
∂ Alle Systeme sind Telemanipulatoren oder Trainingssysteme (Simulatoren). Haptische Co-
Manipulatoren für intravaskuläre Eingriffe sind bisher nicht bekannt.
∂ Telemanipulatoren bedingen einen aufwendigen Lernprozess und hohe Investitionskosten.
Sie können nicht intuitiv bedient werden.
∂ Das haptische Feedback steht nicht im Fokus der bisherigen Forschungsaktivitäten auf dem
Gebiet der Telemanipulatoren und Trainingssysteme.
∂ Viele haptische Bedieneinheiten sind mit großen Massen und Reibungen behaftet, wodurch
die haptische Transparenz der Systeme stark limitiert ist. Zudem ist häufig der Arbeitsweg
eingeschränkt; ein Hindurchführen von Instrumenten meist nicht möglich. Sie sind daher
nicht für die Nutzung in einem Co-Manipulator für Katheterisierungen nutzbar.
∂ Die Systemstruktur von Telemanipulatoren und Simulatoren mit virtuellen Umgebungen
unterscheidet sich grundlegend von der von Co-Manipulatoren.
In Tabelle 5.1 werden die für ein haptisches System relevanten Informationen in übersichtlicher
Form zusammengefasst. Daraus folgt dass im Stand der Technik kein System gefunden werden
konnte, dass die Anforderungen an ein haptisches Co-Manipulationssystem für endovaskuläre
Interventionen erfüllt. Alle gefundenen Systeme unterscheiden sich deutlich hinsichtlich der An-
forderungen an die haptische Rückmeldung, das Bedienkonzept und die Systemstruktur. Es ist
daher notwendig ein eigenes Konzept sowohl für die Systemstruktur des Gesamtsystems als auch
die einzelnen Systemkomponenten zu erarbeiten.
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5.2 Haptische Transparenz von Co-Manipulatoren
In diesem Abschnitt wird die erwartbare haptische Transparenz von Co-Manipulatoren anhand der
Systemstruktur des haptischen Systems abgeleitet. Hierzu wird als Beschreibungsform die Netz-
werktheorie aus Abschnitt 3.3 verwendet.
Abb. 5.12: Darstellung der Interaktion eines Nutzers mit einem Co-Manipulator.
Abbildung 5.12 zeigt schematisch das prinzipielle Funktionsprinzip eines haptischen Co-
Manipulators. Der Nutzer mit der mechanischen Impedanz ݖୌ manipuliert direkt mit einem Werk-
zeug ein reales Objekt ݖ୉, z.B. Gewebe. Die Kontaktkräfte an der Werkzeugspitze ܨ୉ werden mess-
technisch erfasst und durch eine Signalverarbeitung zur Ansteuerung einer haptischen Bedienein-
heit genutzt, die ein zusätzliches haptisches Feedback ܨ୭୳୲ direkt auf das Werkzeug koppelt. Eine
Positionsvorgabe des Nutzers bewirkt somit eine zusätzliche aktive Kraftrückmeldung des hapti-
schen Assistenzsystems. Es ist somit den Impedanzsystemen (Force-Feedback-Systemen) zuzuord-
nen. Diese werden in Abhängigkeit der Ansteuerung der haptischen Bedieneinheit in impedanzge-
steuerte oder impedanzgeregelte Systeme unterschieden (vgl. Abs. 3.2.2). Aus den zugrundelie-
genden Systemstrukturen können die folgenden Merkmale zu Co-Manipulatoren mit aktiver hapti-
scher Rückmeldung angegeben werden:
∂ Der Nutzer manipuliert händisch mit dem Werkzeug ein Objekt. Die direkte Interaktion er-
folgt ohne zusätzliche Signalleitungen, Aktoren oder sonstige Komponenten zur Steuerung
der Werkzeugspitze.
∂ Die Kontaktkraft ܨ୉ zwischen Werkzeug und Umgebung wird messtechnisch erfasst.
∂ Das haptische Feedback wird in Form einer Kraft ܨ୭୳୲ direkt auf das Werkzeug gekoppelt.
∂ Das dynamische Übertragungsverhalten von Positions- bzw. Geschwindigkeitsvorgaben des
Nutzers an der Werkzeugspitze wird durch die mechanischen Eigenschaften des Werkzeugs
bestimmt.
∂ Durch eine haptische Kraftrückmeldung können Kräfte dem Nutzer skaliert dargestellt
werden. Eine Skalierung von Wegen und Geschwindigkeiten ist jedoch nicht möglich. Ein
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Co-Manipulator entspricht daher einem mechanischen Impedanzwandler. Die abgetastete
Umwelt kann dem Nutzer nachgiebiger oder steifer dargestellt werden.
Aufbauend auf den Methoden zur Beschreibung von haptischen Telemanipulatoren [36], [57]
werden im Folgenden Modelle für impedanzgesteuerte und impedanzgeregelte Co-Manipulatoren
aufgestellt und diese in die Zweitordarstellung überführt. Aus den sich ergebenden Hybridmatri-
zen werden anschließend Aussagen über die zu erwartende haptische Transparenz von impedanz-
gesteuerten und –geregelten Co-Manipulatoren abgeleitet.
5.2.1 Impedanzgesteuerter Co-Manipulator
In Abbildung 5.13 ist das Blockschaltbild eines impedanzgesteuerten Co-Manipulators dargestellt.
Die vom Nutzer wahrgenommene haptische Rückmeldung entspricht der Kraft ܨୌ. Sie ergibt sich
aus der Reaktionskraft ܨ୰ୣୟୡ୲, die direkt durch das Werkzeug auf den Nutzer wirkt, dem aktiven
haptischen Feedback ܨ୭୳୲, welches durch die haptische Bedieneinheit erzeugt wird und der ge-
schwindigkeitsabhängigen Trägheits-, Nachgiebigkeits- und Reibungskräfte ܨ୏୧୬, welche durch die
haptischen Bedieneinheit und das Werkzeug bestimmt werden. Somit gilt für die vom Nutzer
wahrgenommene Kraft ܨୌ:
ܨୌ = 	 ܨ୭୳୲ − ܨ୰ୣୟୡ୲ + 	ܨ୏୧୬. (5.1)
Abb. 5.13: Blockschaltbild des impedanzgesteuerten Co-Manipulators.
Die Ansteuerung der haptischen Bedieneinheit erfolgt in Abhängigkeit von der gemessenen Kon-
taktkraft ܨ୉ zwischen der Werkzeugspitze und der abgetasteten Umgebung ݖ୉. Ein Kraftsensor mit
dem Übertragungsverhalten ܩ୊,୉ erfasst die Kontaktkraft ܨ୉. Das gemessene Kraftsignal wird mit
dem Faktor ܸ verstärkt und dient zur Ansteuerung der Treiberelektronik ܩ୉୐. Der Aktor der hapti-
schen Bedieneinheit erzeugt somit eine skalierte Kraft ܨ୭୳୲, die der Kontaktkraft ܨ୉ entgegen wirkt.
Für das aktive haptische Feedback des Co-Manipulators gilt dann:
ܨ୭୳୲ = 	−ܸ ∙ ܩ୊,୉ ∙ ܩ୉୐ ∙ ܩ୅ ∙ ܨ୉ . (5.2)
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Die Reaktionskraft ܨ୰ୣୟୡ୲ entspricht der haptischen Rückmeldung, die der Nutzer bei alleiniger
Benutzung des Werkzeugs ܩ୘,୊ empfinden würde. Sie entspricht:
ܨ୰ୣୟୡ୲ = 	 ܩ୘,୊ ∙ ܨ୉ . (5.3)
Die Massen, Nachgiebigkeiten und Reibungen der haptischen Bedieneinheit und des Werkzeugs
werden in der mechanischen Impedanz ݖେ୭ zusammengefasst und erzeugen eine von der Nutzer-
geschwindigkeit ݒୌ abhängige Kraftkomponente ܨ୏୧୬ für die
ܨ୩୧୬ = ݖେ୭ ∙ ݒୌ (5.4)
gilt. Mit den Gleichungen (5.2) bis (5.4) und Einsetzen in (5.1) ergibt sich nun für die haptische
Rückmeldung ܨୌ, die der Nutzer spürt
ܨு = 	 −ܸ ∙ ܩ୊,୉ ∙ ܩ୉୐ ∙ ܩ୅ ∙ ܨ୉ − ܩ୘,୊ ∙ ܨ୉ + ݖେ୭ ∙ ݒୌ (5.5)
ܨு = 	 −(ܸ ∙ ܩ୊,୉ ∙ ܩ୉୐ ∙ ܩ୅ + ܩ୘,୊) ∙ ܨ୉ + ݖେ୭ ∙ ݒୌ . (5.6)
Das Geschwindigkeitsübertragungsfunktion ܩ୘,୴ vom Angriffspunkt des Nutzers zur Werkzeugspit-
ze und die Ausgangsadmittanz 1 ݖ୘୭⁄  werden durch die mechanischen Eigenschaften des Werk-
zeugs bestimmt. Für die Geschwindigkeit ݒ୉ an der Werkzeugspitze gilt daher:
ݒ୉ = 	 ܩ୘,୴ ∙ ݒୌ − 1 ݖ୘୭⁄ ∙ ܨ୉ . (5.7)
Mit (5.6) und (5.7) lässt sich nun das folgende lineare Gleichungssystem für die Zweitordarstel-
lung (vgl. Abs. 3.3.1) des gesteuerten Co-Manipulators aufstellen:
൥
ܨୌ
ݒ୉
൩ = ൥ ݖେ୭ 					ܸ ∙ ܩ୊,୉ ∙ ܩ୉୐ ∙ ܩ୅ + ܩ୘,୊
ܩ୘,୴ 1 ݖ୘୭⁄ ൩ ൥ ݒୌ−ܨ୉൩ (5.8)
Die übertragene Impedanz ݖ୘, die dem Nutzer durch den Co-Manipulator dargeboten wird, ent-
spricht somit:
ݖ୘ = −ݖେ୭ݒୌ + ൫ܸ ∙ ܩ୊,୉ ∙ ܩ୉୐ ∙ ܩ୅ + ܩ୘,୊൯ܨ୉ݒ୉ − ܨ୉ ݖ୘୭⁄
ܩ୘,୴
	 .	
.
(5.9)
Für ein vollkommen transparentes System muss
ݖ୘ = ݖ୉ = ܨ୉ݒ୉	. (5.10)
gelten (vgl. Abs. 3.3.2) und somit folgen für die einzelnen Parameter der Hybridmatrix die folgen-
den idealen Bedingungen:
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1. ℎଵଵ = 0
.
(5.11)
2. ℎଶଶ = 0
.
(5.12)
3. ℎଵଶ ∙ ℎଶଵ = 1 . (5.13)
Eine Betrachtung der Hybridmatrix des realen impedanzgesteuerten Co-Manipulators liefert:
1. ℎଵଵ = ݖେ୭ (5.14)
2.	ℎଶଶ = 1 ݖ୘୭⁄ (5.15)
3. ℎଵଶ ∙ ℎଶଵ = ܩ୘,୴ ∙ (ܸ ∙ ܩ୊,୉ ∙ ܩ୉୐ ∙ ܩ୅ + ܩ୘,୊) . (5.16)
Die mechanische Impedanz des Co-Manipulators ℎଵଵ = ݖେ୭ kann im gesteuerten Betrieb nicht null
werden (1. Bedingung). Der Nutzer spürt also bei der Bewegung des Werkzeugs zusätzlich zu der
gewünschten aktiven haptischen Rückmeldung die mechanische Impedanz des Werkzeugs und der
angekoppelten kinematischen Struktur des haptischen Systems. Die Rücktreibbarkeit des hapti-
schen Co-Manipulators ist daher begrenzt. Die 2. Bedingung bildet die Ausgangsadmittanz des Co-
Manipulators ab. Diese wird durch die kinematische Struktur des Werkzeugs bestimmt. Je steifer
das Werkzeug, desto höher ist die mechanische Impedanz ݖ୘୭, wodurch eine bessere haptische
Transparenz des Co-Manipulators erreicht wird. Die 3. Bedingung wird durch das Werkzeug als
auch das Übertragungsverhalten der aktiven Komponenten und des gewählten Kraftverstärkungs-
faktors des Co-Manipulators bestimmt. Durch die Überlagerung der Reaktionskraft ܨ୰ୣୟୡ୲ und der
aktiv erzeugten Kraft ܨ୭୳୲ ist eine Abstimmung des Co-Manipulators problematisch.
Die Betrachtung zeigt, dass die haptische Transparenz maßgeblich durch die mechanischen Eigen-
schaften des gesteuerten Co-Manipulators und des Werkzeugs eingeschränkt wird. Besonders die
an das Werkzeug angekoppelte kinematische Struktur des haptischen Systems muss hier kritisch
betrachtet werden.
Aus den Gleichungen (5.14) bis (5.16) können für die Entwurfsparameter eines impedanzgesteu-
erten Co-Manipulators die folgenden Ziele abgeleitet werden:
∂ Minimierung der Eingangsimpedanz ݖେ୭ zur Gewährleistung der Rücktreibbarkeit
∂ Maximierung der Ausgangsimpedanz ݖ୘୭,
∂ Kraftsensor ܩ୊,୉, Aktorelektronik ܩ୉୐ und Aktorik der haptischen Bedieneinheit ܩ୅ mit ei-
ner möglichst hohen Bandbreite zur Übertragung dynamischer Kraftsignale.
5.2.2 Impedanzgeregelter Co-Manipulator
Im Vergleich zu einem gesteuerten Co-Manipulator wird bei einem geregelten System zusätzlich
die dem Nutzer dargebotene Kraft gemessen und dieses Kraftsignal zur Regelung der haptischen
Bedieneinheit genutzt. Abbildung 5.14 zeigt die Systemstruktur eines impedanzgeregelten Co-
Manipulators. Das Übertragungsverhalten des Kraftsensors zur Messung der Nutzerkraft ܨୌ wird
durch ܩ୊,ୌ symbolisiert. Die Regelabweichung ∆ܵ୊ wird als Eingangsgröße des Reglers ܩୖ genutzt,
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der die Stellgröße für die haptische Bedieneinheit vorgibt. Die restlichen Systemkomponenten
entsprechen denen des gesteuerten Co-Manipulators. Im Gegensatz zu einem gesteuerten Co-
Manipulator ergibt sich die vom Aktor der haptischen Bedieneinheit erzeugte Kraft ܨ୭୳୲ nicht
direkt aus der gemessenen Kontaktkraft von Werkzeug und Umgebung, sondern aus der Regelab-
weichung
∆ܵ୊ = 	−ܸ ∙ ܩ୊,୉ ∙ ܨ୉ − ܩ୊,ୌ ∙ ܨୌ	. (5.17)
Es gilt somit für die Aktorkraft ܨ୭୳୲:
ܨ୭୳୲ = 	−൫ܸ ∙ ܩ୊,୉ ∙ ܨ୉ + ܩ୊,ୌ ∙ ܨୌ൯ ∙ ܩୖ ∙ ܩ୉୐ ∙ ܩ୅	. (5.18)
Abb. 5.14: Blockschaltbild eines impedanzgeregelten Co-Manipulators.
Mit (5.18) und unter Berücksichtigung von (5.1), (5.3) und (5.4) ergibt sich somit für die auf den
Nutzer eingekoppelte Kraft ܨୌ:
ܨୌ = 	−൫ܸ ∙ ܩ୊,୉ ∙ ܨ୉ + ܩ୊,ୌ ∙ ܨୌ൯ ∙ ܩୖ ∙ ܩ୉୐ ∙ ܩ୅ − ܩ୘,୊ ∙ ܨ୉ + ݖେ୭ ∙ ݒୌ
ܨு = 	 −ܩ୊,ୌ ∙ ܩୖ ∙ ܩ୉୐ ∙ ܩ୅ ∙ ܨୌ − ൫ܭ ∙ ܩ୊,୉ ∙ ܩୖ ∙ ܩ୉୐ ∙ ܩ୅ + ܩ୘,୊൯ ∙ ܨ୉ + ݖେ୭ ∙ ݒୌ
ܨு = 	 −ܸ ∙ ܩ୊,୉ ∙ ܩୖ ∙ ܩ୉୐ ∙ ܩ୅ + ܩ୘,୊1 + ܩ୊,ୌ ∙ ܩୖ ∙ ܩ୉୐ ∙ ܩ୅ ∙ ܨ୉ + ݖେ୭1 + ܩ୊,ୌ ∙ ܩୖ ∙ ܩ୉୐ ∙ ܩ୅ ∙ ݒୌ		. (5.19)
Mit (5.7) und (5.19) ergibt sich nun für die Hybridmatrix des geregelten Co-Manipulators
൥
ܨୌ
ݒ୉
൩ = ቎ ݖେ୭1 + ܩ୊,ୌ ∙ ܩୖ ∙ ܩ୉୐ ∙ ܩ୅						 				ܸ ∙ ܩ୊,୉ ∙ ܩୖ ∙ ܩ୉୐ ∙ ܩ୅ + ܩ୘,୊1 + ܩ୊,ୌ ∙ ܩୖ ∙ ܩ୉୐ ∙ ܩ୅
ܩ୘,୴						 1 ݖ୘୭⁄ ቏ ൥
ݒୌ
−ܨ୉
൩	. (5.20)
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Für die übertragene Impedanz ݖ୘ des impedanzgeregelten Co-Manipulators ergibt sich:
ݖ୘ = − ݖେ୭1 + ܩ୊,ୌ ∙ ܩୖ ∙ ܩ୉୐ ∙ ܩ୅ ݒୌ + ܸ ∙ ܩ୊,୉ ∙ ܩୖ ∙ ܩ୉୐ ∙ ܩ୅ + ܩ୘,୊1 + ܩ୊,ୌ ∙ ܩୖ ∙ ܩ୉୐ ∙ ܩ୅ ܨ୉ݒ୉ − ܨ୉ ݖ୘୭⁄
ܩ୘,୴
	 .	
.
(5.21)
Zur Beurteilung der haptischen Transparenz des impedanzgeregelten Co-Manipulators werden
erneut die drei Bedingungen für reale haptische Transparenz herangezogen. Für den impedanzge-
regelten Fall gilt:
1.		ℎଵଵ = ݖେ୭1 + ܩ୊,ୌ ∙ ܩୖ ∙ ܩ୉୐ ∙ ܩ୅ (5.22)
2.			ℎଶଶ = 1 ݖ୘୭⁄ (5.23)
3.		ℎଵଶℎଶଵ = ܩ୘,୴ ∙ ܸ ∙ ܩ୊,୉ ∙ ܩୖ ∙ ܩ୉୐ ∙ ܩ୅ + ܩ୘,୊1 + ܩ୊,ୌ ∙ ܩୖ ∙ ܩ୉୐ ∙ ܩ୅ (5.24)
Es zeigt sich, dass durch eine möglichst hohe Regelkreisverstärkung von ܩோ der Grenzwert von ℎଵଵ
gegen Null strebt und somit die 1. Bedingung nahezu erfüllt werden kann. Darüber hinaus nähert
sich auch der Wert der 3. Bedingung mit steigender Regelkreisverstärkung dem idealen Wert von
ℎଵଶℎଶଵ = 1 an. Auf die Ausgangsadmittanz 1 ݖ୘୭⁄  hat  die  Regelung  jedoch  keine  Wirkung.  Es  ist
daher anzustreben, dass das verwendete Werkzeug eine möglichst hohe mechanische Steifheit
aufweist.
Die Analyse zeigt, dass ein impedanzgeregelter Co-Manipulator eine deutlich höhere haptische
Transparenz im Vergleich zu einem impedanzgesteuerten aufweist. Im Besonderen die regelungs-
technische Kompensation der mechanischen Impedanz des Co-Manipulators stellt hierbei einen
großen Vorteil dar.
Aus den Gleichungen (5.22) bis (5.24) können für die Entwurfsparameter eines impedanzgeregel-
ten Co-Manipulators die folgenden Ziele abgeleitet werden:
∂ Maximierung der Regelkreisverstärkung ܩୖ und hierdurch reduzierte Anforderungen an
∂ die Minimierung der Eingangsimpedanz ݖେ୭ zur Gewährleistung der Rücktreibbarkeit,
∂ Maximierung der Ausgangsimpedanz ݖ୘୭,
∂ Regler ܩୖ, Kraftsensoren ܩ୊,୉ und ܩ୊,ୌ, Aktorelektronik ܩ୉୐ und Aktorik der haptischen Be-
dieneinheit ܩ୅ mit einer möglichst hohen Bandbreite zur Übertragung dynamischer Kraft-
signale.
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5.3 Fazit und Auswahl einer Systemstruktur
In Abschnitt 5.1 werden existierende haptische Systeme für Herzkatheteruntersuchungen betrach-
tet. Es wird festgestellt, dass für Herzkatheteruntersuchungen eine Reihe von Telemanipulatoren
und Trainingssystemen existiert, jedoch keine Co-Manipulator-Systeme. In Abschnitt 5.2 werden
Modelle für impedanzgesteuerte und –geregelte Co-Manipulatoren erarbeitet und hieraus deren
Beschreibung als Zweitor abgeleitet. Mit den Bedingungen für vollkommene haptische Transpa-
renz von Telemanipulatoren und der Zweitorbeschreibung der Co-Manipulatoren werden Aussa-
gen zur erwarteten haptischen Transparenz abgeleitet.
Die Betrachtung zeigt, dass impedanzgesteuerte Co-Manipulatoren, im Besonderen aufgrund der
mechanischen Impedanz des Co-Manipulators, nur eine sehr eingeschränkte haptische Transpa-
renz erzielen können. Im Gegensatz hierzu ermöglicht der impedanzgeregelte Betrieb die Kom-
pensation der mechanischen Eingangsimpedanz ݖେ୭. Darüber hinaus ermöglicht ein impedanzge-
regelter Co-Manipulator eine präzise Kraftrückmeldung ohne signifikante Sollwertabweichungen.
Es kann somit gezeigt werden, dass ein impedanzgeregeltes System eine deutlich bessere hapti-
sche Transparenz im Vergleich zu einem impedanzgesteuerten System erreichen kann.
Auswahl einer Systemstruktur
Aus den Vorarbeiten zum haptischen Katheter geht hervor, dass die Kontaktkräfte an der Spitze
des Führungsdrahtes 20 mN bis maximal 200 mN betragen [53], [73]. Die Reibkräfte in der
Schleuse zum Patienten und im Gefäßsystem summieren sich jedoch bereits zu ca. 300 mN auf
[129]. Diese im Vergleich zur interessierenden Kontaktkraft deutlich höheren Reibkräfte werden
in den präsentierten Modellen durch die Impedanz ݖେ୭ abgebildet. Hinzu kommen noch die Reib-
kräfte, die durch die Ankopplung einer haptischen Bedieneinheit erzeugt werden. Die uner-
wünschten Kraftkomponenten übersteigen daher bei weitem die eigentlich interessierenden Kon-
taktkräfte (bei einem Kraftverstärkungsfaktor ܸ = 1). Eine Impedanzregelung kann die auf den
Kardiologen wirkenden Reibkräfte deutlich reduzieren und somit ein haptisch transparenteres
Kraftsignal der Kontaktkräfte an der Drahtspitze darbieten. Das Ertasten von Stenosen und Gefäß-
abzweigungen wird hierdurch deutlich erleichtert. Es wird daher für das Assistenzsystem HapCath
ein impedanzgeregelter Aufbau festgelegt.
Abbildung 5.15 zeigt eine Übersicht der Systemkomponenten des haptischen Assistenzsystems.
Hieraus können die folgenden vier Forschungsschwerpunkte dieser Arbeit identifiziert werden:
∂ Entwurf einer miniaturisierten haptischen Bedieneinheit zur direkten Krafteinkopplung des
haptischen Feedbacks auf den Führungsdraht (Kapitel 6).
∂ Gewährleistung eines impedanzgeregelten Co-Manipulators durch Erfassung der Interakti-
onskraft am Torquer (Krafteinleitungsort des Kardiologen). Entwicklung des hierzu erfor-
derlichen extrakorporalen Kraftsensors, der sich in geeigneter Weise in das Gesamtsystem
einfügt (Kapitel 7).
∂ Entwurf der angepassten Sensorauswerteelektronik für den extrakorporalen Kraftsensor
und der Ansteuerelektronik der haptischen Bedieneinheit (Kapitel 8).
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∂ Entwurf eines geeigneten Reglers für den impedanzgeregelten Betrieb des haptischen Assis-
tenzsystems und dessen Parametrisierung (Kapitel 8).
Abb. 5.15: Übersicht der Systemkomponenten des impedanzgeregelten Assistenzsystems HapCath.
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6. Entwurf der haptischen Bedieneinheit
Im Folgenden werden die Konzeption und der Entwurf der haptischen Bedieneinheit präsentiert.
Die Bedieneinheit dient zur Einkopplung eines translatorischen Kraftsignals direkt auf den Füh-
rungsdraht, um dem Kardiologen eine haptische Rückmeldung der Interaktionskräfte an der Füh-
rungsdrahtspitze darzubieten.
Die maximale zu erwartende Kontaktkraft an der Führungsdrahtspitze beträgt 100 mN. Mit einem
angestrebten Verstärkungsfaktor von maximal 10 ergibt sich somit eine maximal zu erzeugende
Kraft von 1 N. Der Führungsdraht muss unbegrenzt und ohne diskrete Kraftsprünge bewegt wer-
den können. Darüber hinaus darf der Draht nicht plastisch verformt werden. Ebenso muss die
Beschichtung unbeschädigt bleiben. Somit werden formschlüssige Verbindungen für die Kraftein-
kopplung ausgeschlossen. Es sind daher Lösungskonzepte mit einer reibschlüssigen Krafteinkopp-
lung zu untersuchen. Die Kraftdarstellung muss statisch als auch dynamisch erfolgen. Die maxima-
le Arbeitsfrequenz muss mindestens 100 Hz sein; 1 kHz ist wünschenswert. Die wichtigsten An-
forderungen an die haptische Bedieneinheit sind in Tabelle 6.1 aufgelistet. Die Herleitung der
Anforderungen war Gegenstand von Kapitel 4.
Tabelle 6.1: Übersicht der wichtigsten Anforderungen an die haptische Bedieneinheit.
Forderung/
Wunsch
Bezeichnung
Wert
F Kraftkopplung
auf den
Führungsdraht
F Anzahl Freiheitsgrade 1
F Art des Kraftschlusses reibschlüssig
F
Maximalkraft des haptischen
Feedbacks
1 N
F
Minimaler translatorischer
Arbeitsweg
±2,5 cm
F
Minimaler rotatorischer
Arbeitsweg
unbegrenzt
F
Arbeitsfrequenzbereich der
haptischen Bedieneinheit
DC ′ f ′ 100 Hz
W
Arbeitsfrequenzbereich der
haptischen Bedieneinheit
DC ′ f ′ 1 kHz
F
Mechanische Fixierung der
haptischen Bedieneinheit
am hämostatischen
Ventil
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Abbildung 6.1 zeigt die relevanten Teilfunktionen der haptischen Bedieneinheit in der Form eines
Blockschaltbildes. Der Führungsdraht muss in die haptische Bedieneinheit eingebracht und hin-
durch geführt werden können. Das intrakorporal gemessene Kraftsignal muss elektrisch verstärkt
werden und durch einen geeigneten Aktor in eine mechanische Kraft gewandelt werden. Durch
eine geeignete Kopplung wird die erzeugte Kraft auf den Führungsdraht eingekoppelt und somit
dem Kardiologen ein haptisches Feedback der gemessenen Kräfte dargestellt. Das Gehäuse der
Bedieneinheit muss an das hämostatische Ventil angekoppelt und sicher befestigt werden.
Abb. 6.1: Blockschaltbild der haptischen Bedieneinheit mit den zu lösenden Teilfunktionen.
Im Folgenden werden die zu lösenden Teilprobleme beim Entwurf der haptischen Bedieneinheit
kurz erläutert. Die Reihenfolge entspricht der Priorisierung der einzelnen Teilfunktionen.
Kraft auf den Führungsdraht einkoppeln
Dieses Teilproblem umfasst die Kopplung der von der Aktorik erzeugten Kraft auf den  Führungs-
draht. Da der Draht nur einen sehr geringen Durchmesser von 360 µm besitzt und weder Drahtbe-
schichtung noch Draht beschädigt werden dürfen, muss die Kraft reibschlüssig aufgebracht wer-
den. Hierbei ist auf einen sehr geringen nicht spürbaren Schlupf zu achten. Des Weiteren muss die
Krafteinkopplung auch bei Verschmutzung oder Kontamination durch Flüssigkeiten (Blut) noch
gewährleistet sein. Bewährte Lösungen können dem Stand der Technik nicht entnommen werden.
Für die Qualität des haptischen Feedbacks ist die sichere und zuverlässige Einkopplung der Kraft
essentiell. Nicht-lineare Verzerrungen durch eine ungleichmäßige Krafteinkopplung oder ein
Schlupf des Drahtes sind zu vermeiden.
Kraft erzeugen und wandeln
Die elektrische Energie muss in eine mechanische Energie gewandelt werden. Zusätzlich ist unter
Umständen eine Umformung der mechanischen Energie mittels eines Getriebes notwendig. In
Abhängigkeit des ausgewählten physikalischen Wirkprinzips der elektro-mechanischen Wandlung
ergeben sich verschiedene Leistungskenngrößen hinsichtlich der erzielbaren Kräfte und der Band-
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breite des haptischen Feedbacks. Die Wahl einer geeigneten Aktorik bestimmt damit maßgeblich
die Leistungsdaten der haptischen Bedieneinheit.
Elektrisches Kraftsignal verstärken (Elektronik)
In Abhängigkeit vom Wirkprinzip der krafterzeugenden Aktorik ist eine Verstärkerelektronik zu
entwickeln. Der Verstärker muss den Aktor in Abhängigkeit von dem darzustellenden Kraftsignal
ansteuern. Welches Funktionsprinzip, welchen Spannungs- und Strombereich und welche Band-
breite der Verstärker aufweisen muss, ist vom gewählten physikalischen Wirkprinzip der Aktorik
abhängig. Hierfür kommen prinzipiell sowohl standardisierte als auch speziell angepasste Elektro-
niken in Frage.
Führungsdraht durch die Bedieneinheit führen
In Abhängigkeit von der Art der Krafteinkopplung und –erzeugung muss der Draht durch die
Bedieneinheit geführt werden. Aufgrund der niedrigen Biegesteifigkeit des Drahtes besteht die
Gefahr, dass der Draht zwischen den krafteinleitenden Komponenten herausrutscht. Eine sichere
Führung des Drahtes innerhalb der haptischen Bedieneinheit muss gewährleistet sein. Des Weite-
ren sind hierbei ergonomische Aspekte zu berücksichtigen. Es ist anzustreben, die gewohnten
Handgriffe des Kardiologen beizubehalten. Das Einlegen des Führungsdrahtes in die haptische
Bedieneinheit muss einfach und sicher gestaltet werden.
Bedieneinheit fixieren
Die Bedieneinheit muss am hämostatischen Ventil am Zugang zum Patienten angekoppelt und
sicher fixiert werden. Art und Weise des Kraftschlusses und ergonomische Aspekte, die sich aus
dem Anwendungsszenario im Herzkatheterlabor ergeben, müssen hierbei berücksichtigt werden.
Fazit
In Abschnitt 6.1 wird das Teilproblem der Krafteinkopplung auf den Führungsdraht detailliert
behandelt. Die Bewertung unterschiedlicher physikalischer Wirkprinzipien zur Krafterzeugung und
die Auswahl eines Aktorwirkprinzips wird in Abschnitt 6.2 betrachtet. Tabelle 6.2 gibt eine über-
sichtliche Darstellung der zu lösenden Teilprobleme und der Abschnitte, in denen diese thematisch
behandelt werden, wieder.
Tabelle 6.2: Übersicht der Teilprobleme beim Entwurf der haptischen Bedieneinheit
Teilproblem behandelt in
Kraft auf den Führungsdraht einkoppeln Abs. 6.1
Kraft erzeugen und wandeln Abs. 6.2
Bedieneinheit fixieren Abs. 6.4
Führungsdraht durch die Bedieneinheit führen Abs. 6.4
Elektrisches Kraftsignal verstärken (Elektronik) Abs. 8.1
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6.1 Krafteinkopplung auf den Führungsdraht
Die zuverlässige Einkopplung einer Kraft auf den Führungsdraht stellt das Kernproblem bei der
Entwicklung der haptischen Bedieneinheit dar. Im Folgenden werden zunächst die relevanten
Bewertungskriterien zur Auswahl einer geeigneten Mechanismus herausgearbeitet und erläutert.
Im Anschluss werden ausgewählte Konzepte dargelegt und durchgeführte Vorversuche zur ab-
schließenden Beurteilung aufgeführt. Der Abschnitt schließt mit der Auswahl eines Mechanismus
zur Krafteinkopplung.
6.1.1 Bewertungskriterien
Die Bewertungskriterien zur Auswahl eines Prinzips zur Krafteinkopplung werden aus den Anfor-
derungen an das haptische Assistenzsystem abgeleitet. Zusätzliche Kriterien werden aus dem
Wunsch einer fertigungsgerechten Konstruktion abgeleitet. Ebenso werden ergonomische Aspekte
hierbei berücksichtigt. In Tabelle 6.3 werden die aufgestellten Bewertungskriterien, die Bewer-
tungsskala und deren Gewichtung dargestellt. Die Gewichtung resultiert aus einem Paarvergleich
und kann in Anhang B eingesehen werden. Es folgt nun die Erläuterung der einzelnen Bewer-
tungskriterien.
Geringe Abrasivität
Die Nutzung der haptischen Bedieneinheit darf nur einen minimalen Verschleiß an der Beschich-
tung des Führungsdrahtes verursachen. Abgeriebene Partikel der Beschichtung könnten in den
Blutkreislauf des Patienten geraten und zu schwerwiegenden Komplikationen führen. Zwar wer-
den Maßnahmen ergriffen, um das Eindringen von Partikeln zu verhindern (Silikonlippe am Zu-
gang des hämostatischen Ventils), jedoch ist die Entstehung solcher Partikel im Vorhinein zu
vermeiden. Wird das haptische Feedback flächig bzw. linienförmig auf den Führungsdraht einge-
koppelt ist von einem minimalen Verschleiß auszugehen. Mechanismen mit einer solchen
Krafteinkopplung werden daher am besten bewertet. Lösungen, bei denen die Kraftkopplung
punktuell erfolgt, erzeugen hohe mechanische Druckbeanspruchungen. Hierdurch ist von einer
hohen Abrasivität auszugehen. Sie werden daher am schlechtesten bewertet.
Gute Miniaturisierbarkeit
Aus der Anforderung einer einfachen Integration in den Behandlungsablauf geht hervor, dass die
haptische Bedieneinheit am hämostatischen Ventil am Zugang zum Patienten angebracht werden
soll. Daher wird eine gute Miniaturisierbarkeit der Bedieneinheit angestrebt. Wird die Miniaturi-
sierbarkeit eines Lösungsansatzes durch den Bewegungsraum des Kardiologen beschränkt, so ist
mit einem entsprechend großem Aufbau der haptischen Bedieneinheit zu rechnen. Beschränken
die Leistungsparameter des Antriebs und die Eigenschaften des Drahtes (z.B. minimale Biegeradi-
en) das Miniaturisierungspotential, so kann die haptische Bedieneinheit deutlich kleiner gestaltet
werden. Lösungen deren Miniaturisierbarkeit lediglich von den Leistungsparametern der Aktorik
beschränkt werden, bieten das höchste Miniaturisierungspotential und werden somit am besten
bewertet.
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Tabelle 6.3: Bewertungskriterien zur Auswahl eine Mechanismus zur Krafteinkopplung.
Kriterium/
Bewertungsskala
0 1 2
Gewich-
tung
Geringe Abrasivität
der
Krafteinkopplung
Punktuelle
Krafteinkopplung
- Flächige bzw.
linienförmige
Krafteinkopplung
23 %
Gute
Miniaturisierbarkeit
Abhängigkeit
vom minimalen
Bewegungsspiel-
raum
Abhängigkeit von
Leistungsparame-
tern und mecha-
nischen Eigen-
schaften des
Drahtes
Ausschließliche
Abhängigkeit von
Leistungsparame-
tern
19 %
Positionsunabhän-
gige Kraftdarstel-
lung
Prinzipbedingt
unstetiger Kraft-
verlauf
- Bedingt durch
Fertigungstole-
ranzen
14 %
Geringe Anzahl von
Lagern und Gelen-
ken
> 6   6   3 14 %
Geringer Abstand
zwischen Kraftein-
leitung und Nutzer
> 80 mm   80 mm   60 mm 14 %
Niedrige
Reibung
Gleitreibung Rollreibung,
zusätzliche Reib-
kontakte
Rollreibung  10 %
Einfache Führungs-
drahtankopplung
Geänderte Vor-
gehensweise;
> 5 Handgriffe
Geänderte Vor-
gehensweise;
  5 Handgriffe
Keine Anpassung
der bisherigen
Vorgehensweise
6 %
Niedrige Reibung
Das Kriterium der niedrigen Reibung umfasst die Reibung, die der Bewegung des Führungsdrahtes
entgegen wirkt. Sie bestimmt somit zusammen mit den Massen der Bedieneinheit die Eingangsim-
pedanz des Co-Manipulators. Des Weiteren begünstigt eine niedrige Reibung einen niedrigen
Verschleiß, als auch geringe Hystereseeffekte. Darüber hinaus können so Stick-Slip-Effekte ver-
mieden werden. Tritt beim Führen des Drahtes ein Gleitreibkontakt auf, so muss mit einer hohen
Reibung gerechnet werden. Treten neben einer Rollreibung nur unvermeidbare Lagerreibungen
auf, so ergeben sich insgesamt minimale Reibungsverluste. Treten neben der Roll- und Lagerrei-
bung zusätzliche Reibkontakte im Kraftfluss auf, so muss von leicht erhöhten Reibungsverlusten
ausgegangen werden.
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Positionsunabhängige Kraftdarstellung
Für ein möglichst realistisches haptisches Feedback ist eine positionsunabhängige Kraftdarstellung
beim Bewegen des Drahtes notwendig. Ergibt sich durch den gewählten Mechanismus ein positi-
onsabhängiger unstetiger Kraftverlauf, so ist dies für den Nutzer beim Bewegen des Drahtes ähn-
lich einer überlagerten Kraft spürbar. Lösungsansätze bei denen eine positionsabhängige Kraftdar-
stellung prinzipbedingt zu erwarten ist, werden daher am schlechtesten bewertet. Lösungen, die
lediglich aufgrund nicht vermeidbarer Fertigungstoleranzen eine Positionsabhängigkeit aufweisen,
werden am höchsten bewertet.
Geringe Anzahl von Lagern und Gelenken
Je mehr Lagerreaktionen in der haptischen Bedieneinheit auftreten, desto größer wird das kumu-
lierte Lagerspiel in den kraftführenden Komponenten. Ein signifikantes Lagerspiel ist deutlich zu
spüren und führt somit zu einer deutlichen Beeinträchtigung der haptischen Rückmeldung. Es ist
daher zu vermeiden. Es wird erwartet, dass mit einer Zunahme der Anzahl der Lagerreaktionen im
Kraftfluss das gesamte Spiel zunimmt. Lösungen mit einer möglichst geringen Anzahl an Lagerre-
aktionen werden daher am besten bewertet.
Geringer Abstand zwischen Krafteinleitung und Nutzer
In Abschnitt 4.4 werden die Vorteile einer Positionierung der haptischen Bedieneinheit am hä-
mostatischen Ventil aufgezeigt und diese Position für die haptische Bedieneinheit festgelegt. Daher
wird der Führungsdraht bei der Einkopplung einer Kraft auf Druck beansprucht. Damit die gefor-
derte Kraft auf den Draht eingekoppelt werden kann, ist daher ein möglichst geringer Abstand
zwischen dem Krafteinleitungspunkt und dem Handstück, welches der Kardiologe führt anzustre-
ben. Je geringer der Abstand, umso größere Kräfte können übertragen werden, bevor der Draht zu
Knicken beginnt. Lösungen bei denen der Abstand zwischen Krafteinleitung und Nutzer unter
60 mm beträgt, können sicher eine Kraft von 1 N übertragen (vgl. Abs. 4.3) und werden daher am
besten bewertet. Mechanismen mit Abständen über 80 mm erlauben mit hoher Wahrscheinlichkeit
nicht die Übertragung der geforderten Maximalkraft und werden daher am schlechtesten bewer-
tet.
Einfache Führungsdrahtankopplung
Für die Akzeptanz des haptischen Assistenzsystems in einem medizinischen Umfeld ist eine einfa-
che Integration in den bestehenden Behandlungsablauf wichtig. Daher wird angestrebt, das in
Abschnitt 2.2 vorgestellte gewohnte Vorgehen bei einer Herzkatheterisierungen möglichst nicht
oder nur geringfügig zu ändern. Kann das bisherige Vorgehen beim Einführen des Drahtes mit
einer Einführhilfe beibehalten werden, so wird dies mit der höchsten Punktzahl bewertet. Mit
zunehmender Abweichung vom üblichen Vorgehen und der Anzahl der zusätzlich benötigten
Handgriffe, führt zu einer schlechteren Bewertung.
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6.1.2 Bewertung ausgewählter Mechanismen
Insgesamt werden elf unterschiedliche Lösungsansätze zur Einkopplung eines haptischen Feed-
backs auf den Draht untersucht und bewertet. Im Folgenden werden die fünf erfolgversprechends-
ten Konzepte näher betrachtet.
Zwei Reibräder
Der Ansatz in Abbildung 6.2 mit zwei gegeneinandergedrückten Reibrädern eine Kraft auf einen
Draht oder Katheter einzukoppeln wurde bereits in [53], [101], [98], [100] aufgegriffen. Hierbei
wird der Draht zwischen zwei Rollen hindurch geführt. Die beiden Rollen werden zur Einkopp-
lung der auszugebenden Kraft gegeneinander gedrückt um eine ausreichend hohe Haftung zwi-
schen Antriebsrad und Führungsdraht zu erzielen und somit eine haptische Rückmeldung zu er-
möglichen. Das andere Reibrad wird nicht angetrieben und dient lediglich der Erzeugung der
notwendigen Anpresskraft. Zur Gewährleistung einer ausreichend hohen Haftung müssen die
Rollen mit einem elastischen Material beschichtet werden – vorzugsweise einem Polymer. Vorteil-
haft an diesem Mechanismus sind die gute Miniaturisierbarkeit, die geringe Anzahl von bewegten
Komponenten und somit von Lagerstellen und die geringe Abrasivität bei entsprechender Be-
schichtung der Reibräder. Die Reibung ist aufgrund des Aufeinanderpressens der beiden Rollen
und der daraus resultierenden Umformarbeit in der Beschichtung erhöht.
Abb. 6.2: Mechanismus mit zwei gegeneinandergepressten Reibrädern.
Beide Reibräder werden zur Kraftkopplung gegeneinander gepresst.
Drei Reibräder
Der in Abbildung 6.3 gezeigte Mechanismus mit drei Reibrädern ähnelt auf den ersten Blick stark
dem vorangegangen Konzept mit zwei Reibrädern. Im Gegensatz zu dem vorgenannten wird hier
aber der Führungsdraht nicht punktuell auf die antreibende Rolle gepresst, sondern durch zwei
passive Rollen über einen größeren Bereich linienförmig angepresst. Hierdurch wird die Haftung
zwischen Führungsdraht und Antriebsrad erhöht. Hierdurch kann bei gleichbleibender Anpress-
kraft eine größere Kraft auf den Draht eingekoppelt werden. Im Gegensatz zu einem Mechanismus
mit zwei Reibrädern berühren sich die Rollen nicht gegenseitig, wodurch Reibungsverluste durch
die Umformarbeit in der Rollenbeschichtung entfallen. Allerdings lässt sich dieses Konzept auf-
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grund des zusätzlichen Reibrades und der Beachtung des minimalen Biegeradius des Drahtes nicht
im gleichen Maße miniaturisieren wie ein Mechanismus mit zwei Reibrädern.
Abb. 6.3: Mechanismus mit drei Reibrädern.
Zwei nicht angetriebene Reibräder spannen den Führungsdraht über das antreibende Reibrad.
Riemenantrieb
Abbildung 6.4 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines Riemenantriebs. Hierbei wird ein Riemen um
zwei Räder geführt. Ein Rad wird hierbei aktiv angetrieben. Zur Erzeugung einer ausreichenden
Haftung des Drahtes an dem antreibenden Riemen wird ein zweiter nicht angetriebener Riemen
verwendet. Alternativ sind auch mehrere passive Rollen denkbar. Mittels dieses Konzeptes wird
eine weitere Erhöhung der Kontaktfläche zwischen Draht und den antreibenden Komponenten
erreicht. Nachteilig ist, dass deutlich mehr Lager als bei den beiden zuvor genannten Lösungsan-
sätzen benötigt werden. Durch Fluchtungsfehler der aktiven und passiven Seite kann es zudem zu
einem seitlichen Weglaufen des Drahtes in der Bedieneinheit kommen. Darüber hinaus ist auf-
grund der vergrößerten Haftreibung auch mit einem größeren Reibmoment beim Aufbringen eines
axialen Momentes zu rechnen.
Abb. 6.4: Mechanismus mit Riemen zur Krafteinkopplung.
Zwei Riemen werden zur Krafteinkopplung gegeneinander gedrückt.
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Klemmaktorik
Bei Verwendung von einer Klemmaktorik zur Krafteinkopplung wird der Führungsdraht entspre-
chend Abbildung 6.5 zwischen zwei Greifbacken, welche auf einem Schlitten fixiert sind, ge-
klemmt. Der Schlitten wird dann linear aktuiert, um eine Kraft auf den Draht zu übertragen. Die-
ser Ansatz ermöglicht eine sichere Fixierung des Drahtes. Ein Schlupf ist nahezu ausgeschlossen.
Die Miniaturisierung ist jedoch stark eingeschränkt, da der Schlitten den gesamten Arbeitsraum
durchfahren können muss. Denkbar ist die Nutzung zweier Schlitten mit Klemmaktorik, welche in
einem alternierenden Betrieb die Kraft auf den Draht übertragen. Eine in diesem Fall notwendige
Regelung und die Notwendigkeit von zusätzlichen Aktoren zur Erzeugung der Klemmkraft führen
zu einem deutlich komplexeren Aufbau. Ein großer Nachteil eines Mechanismus mit Klemmaktorik
ist, dass ein Drehen des Führungsdrahtes unterbunden wird. Ein Drehen durch den Kardiologen ist
somit nur bei geöffneten Greifbacken möglich. Haptische Rückmeldung und gleichzeitiges Drehen
schließen sich somit gegenseitig aus.
Abb. 6.5: Mechanismus mit Klemmaktorik.
Der Führungsdraht wird zwischen zwei Greifbacken geklemmt. Ein Drehen des Drahtes ist nicht
mehr möglich.
Krafteinkopplung mit Resonator
In Abbildung 6.6 ist exemplarisch der Aufbau eines Resonatorantriebs zur Krafteinkopplung dar-
gestellt. Mit Hilfe eines meist piezoelektrischen oder magnetostriktiven Aktors wird ein Resonator
in Schwingung versetzt. In Folge vollführt die Spitze eine elliptische Bewegung, welche genutzt
werden kann, um den Führungsdraht direkt zu aktuieren. Vorteile eines solchen Konzepts sind die
sehr gute Miniaturisierbarkeit und das Entfallen von Lagerstellen. Nachteilig ist im Besonderen die
hohe Abrasivität des Verfahrens, da durch die punktuelle Krafteinkopplung hohe mechanische
Druckbeanspruchungen auftreten, die den Führungsdraht und dessen Beschichtung beschädigen
können. Zudem entstehen durch die hohen Flächendrücke auch hohe Reibungen. In [108] zeigt
sich, dass eine sichere Einkopplung der Aktorkraft problematisch ist. Außerdem sprechen die hohe
Abrasivität und Reibung gegen einen Einsatz als haptische Bedieneinheit.
Diskussion der Bewertungsergebnisse
Die Bewertungsergebnisse der fünf Vorzugsvarianten sind übersichtlich in Tabelle 6.4 aufgeführt.
In Anhang B kann die ausführliche Bewertung eingesehen werden.
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Abb. 6.6: Mechanismus mit Resonanzantrieb.
Punktförmige Aktuierung des Führungsdrahtes und somit hohe Druckbeanspruchung der
Drahtbeschichtung.
Die Analyse zeigt, dass Mechanismen mit Reibrädern die besten Ergebnisse erzielen. Dies ist be-
sonders auf die gute Miniaturisierbarkeit, die geringe Abrasivität und niedrige Reibung zurückzu-
führen.
Riemenantriebe weisen ähnliche Eigenschaften wie Reibräder auf. Allerdings ist hier mit einer im
Vergleich höheren Reibung und geringeren Miniaturisierbarkeit zu rechnen.
Mechanismen mit Klemmaktoren haben den großen Nachteil, dass ein Drehen des Führungsdrah-
tes bei gleichzeitiger Klemmung nicht möglich ist. Ein haptisches Feedback und simultanes Navi-
gieren sind somit nicht möglich.
Eine punktförmige Einkopplung des haptischen Feedbacks bietet prinzipiell das höchste Miniaturi-
sierungspotential. Allerdings stehen diesem Vorteil eine sehr hohe Reibung und Abrasivität gegen-
über. Die Nachteile überwiegen bei dieser Art der Krafteinkopplung deutlich.
Tabelle 6.4: Bewertungsergebnisse ausgewählter Mechanismen.
Aufgrund der Bewertungsergebnisse werden für den Entwurf der haptischen Bedieneinheit nur
Mechanismen mit Reibrädern betrachtet. Da die Unterschiede der Bewertungsergebnisse für Kon-
zepte mit zwei bzw. drei Reibrädern sehr gering sind, werden zur endgültigen Auswahl eines
Mechanismus zusätzliche Vorversuche durchgeführt.
Mechanismus
Zwei
Reibräder
Drei
Reibräder
Riemen-
antrieb
Klemm-
aktorik
Resonator
Gesamtbewertung 1,65 1,56 1,33 1,23 1,21
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6.1.3 Vorversuche zur Haftkraft
Im Rahmen der Vorversuche werden Mechanismen mit zwei und drei Reibrädern miteinander
verglichen. Hierbei werden unterschiedliche Materialien zur Rollenbeschichtung getestet und die
benötigte Anpresskraft zur Übertragung einer Kraft von 1 N auf den Führungsdraht untersucht.
Abb. 6.7: Reibkontakt zwischen Führungsdraht und antreibenden Reibrad.
Damit mit einem Reibrad eine tangentiale Kraft auf den Führungsdraht übertragen werden kann,
muss die Haftreibung ܨୌୟ୤୲ zwischen antreibender Rolle und Führungsdraht größer als die axiale
Kraft des haptischen Feedbacks im Führungsdraht ܨୌ sein (Abb. 6.7). Es muss also gelten:
ܨୌୟ୤୲ > ܨୌ	. (6.1)
Die maximale Haftkraft ܨୌୟ୤୲,୩୰୧୲ wiederum ist von der Normalkraft ܨ୔୰ୣୱୱund dem Haftreibungsko-
effizient μୌ abhängig und lässt sich für zwei aufeinander reibende Objekte durch
ܨୌୟ୤୲,୩୰୧୲ = μୌ ∙ ܨ୔୰ୣୱୱ	 (6.2)
beschreiben. Der Koeffizient der Haftkraft μୌ ist größer als der Reibkoeffizient beim Gleiten μୋ.
μୌ ≥ μୋ	. (6.3)
Überschreitet die tangentiale Kraft ܨୌ die maximale Haftkraft ܨୌୟ୤୲,୩୰୧୲, so beginnt der Draht auf
der Rolle zu gleiten; Schlupf tritt ein. Eine kontrollierte Krafteinleitung ist nicht mehr möglich und
ohne eine Erhöhung der Anpresskraft oder Reduzierung der Tangentialkraft, kann eine Haftung
des Drahtes auf dem Reibrad nicht mehr gesichert werden.
Der oben aufgezeigt Zusammenhang gestattet eine gute analytische Abschätzung der Haftkräfte
zwischen Festkörpern. Die entsprechenden Reibkoeffizienten können der Literatur entnommen
werden. Da als Beschichtung der Reibräder Elastomere verwendet werden, ist eine analytische
Beschreibung der resultierenden maximalen Haftkräfte hierbei nicht zufriedenstellend möglich. So
ist der Reibkoeffizient μୌ in diesem Fall abhängig von der Normalkraft ܨ୒, der Kontaktfläche als
auch der Gleitgeschwindigkeit [83]. Meist ist dieser Zusammenhang auch stark nichtlinear [93].
Ursachen hierfür sind eine elastische Verformung der Walzenbeschichtung, wodurch es vermehrt
zu Mikroformschlüssen und erhöhten Adhäsionskräften entsprechend Abbildung 6.8 kommt [83].
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Die Haftreibung einer Materialpaarung von Elastomer und Festkörper wird somit in erster Linie
von den Volumeneigenschaften des Elastomers beeinflusst, die aus den elastischen Verformungen
resultieren [83]. In [8] wird aufgeführt, dass die Mechanismen bei einer Reibpaarung noch nicht
abschließend geklärt sind. Nach [85] sind daher praktische Versuche unerlässlich, um eine Reib-
paarung beurteilen zu können.
Abb. 6.8: Reibkontakt zwischen einem Elastomer und einem Festkörper [83].
Versuchsdurchführung
Zur Versuchsdurchführung wird der in Abbildung 6.9 abgebildete Versuchsstand entwickelt und
aufgebaut. Der Versuchsstand ermöglicht die Bestimmung der notwendigen Normalkraft in Ab-
hängigkeit von der zu übertragenden Kraft des haptischen Feedbacks. Am Fundament ist das
antreibende Reibrad angebracht. Das nicht angetriebene, also das anpressende Reibrad bzw. die
anpressenden Reibräder werden über einen Hebel auf die antreibende Rolle gedrückt. Die An-
presskraft wird über Gewichte vorgegeben und auf maximal 20 N begrenzt.
Abb. 6.9: Aufgebauter Versuchsstand zur Bestimmung der notwendigen Anpresskraft.
Versuchsstand ist geeignet für die Erprobung von Mechanismen mit zwei oder drei Reibrädern.
Anpresskraft wird mit Massen eingestellt.
Neben dem Vergleich von Mechanismen mit zwei oder drei Reibrädern werden unterschiedlichen
Beschichtungsmaterialien (Polyurethane und Silikone) mit variierenden Shore-Härten auf Rollen
mit gleicher Geometrie aufgebracht und anschließend im Versuchsstand erprobt [147]. Insgesamt
werden acht unterschiedliche Materialien mit Shore-A-Härten von 25 bis 80 untersucht. Jedes
Beschichtungsmaterial wird mit beiden Mechanismen erprobt. Als Versuchsdraht wird ein konven-
tioneller PTFE-beschichteter Führungsdraht zwischen den Reibrädern eingelegt. Eine Zugkraft ܨୌ
wird mit einer Masse von 0,1 kg auf den Draht aufgebracht und stellt somit eine statische Kraftbe-
lastung von ca. 1 N dar. Der Motor wird mechanisch festgebremst, damit sich das antreibende
Reibrad nicht bewegen kann. Anschließend wird die Anpresskraft der passiven Rollen auf den
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Draht schrittweise durch Auflegen von Massen erhöht bis kein Gleiten des Drahtes zwischen den
Reibrädern mehr auftritt.
Versuchsergebnisse
Die Versuchsreihe mit zwei aufeinander gepressten Reibrädern zeigt, dass zum Aufbringen einer
tangentialen Kraft von 1 N auf einen teflonbeschichteten Führungsdraht relativ hohe Anpresskräf-
te notwendig sind. Je nach Material der Rollenbeschichtung kann eine Krafteinkopplung ohne ein
Gleiten des Drahtes erst ab 13,5 N erreicht werden. Bei den übrigen Proben kann selbst bei einer
Anpresskraft von 20 N keine statische Kraft von 1 N aufgekoppelt werden. Beschichtungen mit
einer niedrigen Shore-A-Härte werden durch die hohen Anpresskräfte sogar zerstört. Des Weiteren
kann eine starke Abplattung der Rollenbeschichtungen ab einer Anpresskraft von etwa 10 N beo-
bachtet werden; ein Abrollen der Rollen gegeneinander ist nicht mehr möglich. Dagegen kann bei
Nutzung eines unbeschichteten Edelstahldrahtes eine tangentiale Kraft von 1 N schon bei der
niedrigsten einstellbaren Anpresskraft von 0,66 N (Eigengewicht der Wippe und der Anpressrol-
len) aufgebracht werden. Da sich bereits bei trockenen Reibrädern zeigt, dass keine sichere Haf-
tung des beschichteten Führungsdrahtes erzielt werden kann, wird die Haftung bei nassen Rollen
nicht weiter betrachtet. Die Versuchsergebnisse für den Mechanismus mit zwei Reibrädern sind
übersichtlich in Tabelle 6.5 aufgeführt.
Tabelle 6.5: Versuchsergebnisse mit der Anordnung mit zwei Reibrädern.
Reibradbeschichtung
Härte
Shore-A
Anpresskraft (trocken)
in N
Elastosil RT604 25 Zerstörung
Elastosil RT601 45 Haftung ab 13,5 N
Sylgard 184 50 ohne Haftung bis 20 N
Albisil A-7160 60 ohne Haftung bis 20 N
Vytaflex 30 30 Haftung ab 13,5 N
Vytaflex 40 40 ohne Haftung bis 20 N
Vytaflex 60 60 ohne Haftung bis 20 N
PMC 780 80 ohne Haftung bis 20 N
Die Ergebnisse der Versuche mit einem aus drei Reibrädern basierenden Mechanismus sind in
Tabelle 6.6 dargestellt. Die Versuche zeigen, dass mit einer Anpresskraft von ca. 5,5 bis 7,5 N
zuverlässig eine statische Tangentialkraft von 1 N auf einen beschichteten Führungsdraht einge-
koppelt werden kann. Zur Untersuchung der Haftungseigenschaften bei fluidischer Verschmut-
zung wird Wasser verwendet. Es zeigt sich, dass die benötigten Anpresskräfte sich durch die Ver-
schmutzung  nicht  signifikant  erhöhen.  Dieses  Ergebnis  bestätigt  die  Aussage  aus  [83],  dass  die
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Haftreibung bei Elastomeren in erster Linie durch die Volumeneigenschaften, also der resultieren-
den Mikroformschlüsse durch Verformung und des hierfür notwendigen Energieeintrags, bestimmt
wird. Ein weiteres Ergebnis ist, dass keine signifikanten Abhängigkeiten der Haftreibung von den
unterschiedlichen Shore-A-Härten der Beschichtungen festgestellt werden konnte. Beschichtungen
mit Shore-A-Härten kleiner A25, bei denen die Beschichtung zerstört wird, werden nicht verwen-
det. Ein zusätzlicher Vorteil dieses Mechanismus ist, dass die passiven Reibräder zum Aufbringen
der Anpresskraft nicht das antreibende Reibrad berühren müssen. Aufgrund der Biegesteifigkeit
des Führungsdrahtes wird der Draht ähnlich einer Blattfeder gegen das antreibende Rad gepresst.
Hierdurch entfallen die Reibungsverluste, die durch ein direktes Berühren der Reibräder und der
daraus resultierenden Verformung entstehen würden. Die Reibung beim translatorischen Bewegen
des Drahtes wird nicht messtechnisch bestimmt. Trotzdem kann festgestellt werden, dass die
Reibung beim Mechanismus mit drei Reibrädern niedriger ist als mit zwei Reibrädern.
Tabelle 6.6: Versuchsergebnisse mit der Anordnung mit drei Reibrädern.
Reibradbeschichtung
Härte
Shore-A
Anpresskraft (trocken)
in N
Anpresskraft (nass)
in N
Elastosil RT604 25 Zerstörung Zerstörung
Elastosil RT601 45 Haftung ab 5,67 N Haftung ab 7,17 N
Sylgard 184 50 Haftung ab 5,67 N Haftung ab 5,67 N
Albisil A-7160 60 Haftung ab 7,17 N Haftung ab 7,17 N
Vytaflex 30 30 Haftung ab 7,17 N Haftung ab 7,17 N
Vytaflex 40 40 Haftung ab 7,17 N Haftung ab 7,17 N
Vytaflex 60 60 Haftung ab 5,67 N Haftung ab 7,17 N
PMC 780 80 Haftung ab 5,67 N Haftung ab 7,17 N
6.1.4 Auswahl des günstigsten Vorzugsmechanismus
Im Folgenden werden die wichtigsten Erkenntnisse der Vorversuche zur Haftreibungsbestimmung
zusammengefasst:
1. Der Mechanismus mit zwei aufeinandergepressten Reibrädern ist nicht geeignet eine stati-
sche tangentiale Kraft von 1 N auf einen teflonbeschichteten Draht ohne Schlupf einzukoppeln.
2. Der Mechanismus mit drei Reibrädern gewährleistet eine schlupffreie Krafteinkopplung von
1 N sowohl im trockenen als auch im nassen Zustand.
3. Das Aufbringen der Anpresskraft bedingt hierbei kein gegenseitiges Berühren der einzelnen
Rollen und vermeidet somit ungewollte zusätzliche Verformungsarbeit der Rollenbeschich-
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tung. Die Reibung bei einer translatorischen Bewegung des Drahtes ist somit geringer als
bei einem Mechanismus mit zwei Reibrädern.
4. Es kann keine signifikante Abhängigkeit von Shore-A-Härte und Haftreibung festgestellt
werden. Durch präzisere Messmittel lässt sich eventuell eine solche Korrelation nachwei-
sen. Für den Entwurf der haptischen Bedieneinheit kann abgeleitet werden, dass das här-
teste Elastomer zur Beschichtung der Rollen genutzt werden sollte. Die niedrigere Nach-
giebigkeit kommt den dynamischen Eigenschaften der Bedieneinheit zugute.
Die Vorversuche haben gezeigt, dass Mechanismen mit drei Rollen, denen mit zwei Rollen deut-
lich überlegen sind. Ersterer kann alle Anforderungen an die haptische Bedieneinheit erfüllen,
während der zweite nur bedingt und mit großen Abstrichen zur Einkopplung einer Kraft auf einen
Führungsdraht geeignet ist. Aufgrund der Summe von Vorteilen wird daher ein Mechanismus mit
einem antreibenden Reibrad und zwei passiven Reibrädern für den Entwurf der haptischen Bedie-
neinheit ausgewählt.
6.2 Aktorauswahl
Die Auswahl der Aktoren orientiert sich an den geforderten Leistungsdaten (Kraft, Bandbreite),
der Art der Ansteuerung und der kinematischen Struktur zur Ankopplung der Kraft an den in
Abschnitt 6.1 festgelegten Mechanismus.
In Abbildung 6.10 werden exemplarisch sechs möglichen Varianten zur Ankopplung eines mecha-
nischen Momentes auf das antreibende Reibrad schematisch dargestellt.
Bei Verwendung einer rotatorischen Kraftquelle kann das antreibende Rad entweder direkt ange-
trieben (Abb. 6.10 a) oder über ein Getriebe angekoppelt werden (Abb. 6.10 b). Diese Getriebe
können sowohl formschlüssig (z.B. Zahnrad-, Zahnriemen-, Kettengetriebe) als auch kraftschlüssig
(z.B. Reibrad-, Flachriemen-, Kegelringgetriebe) realisiert werden und ermöglichen über das Über-
setzungsverhältnis eine Anpassung von Antrieb und Abtrieb [32]. Getriebearten mit einer un-
gleichförmigen Kraftübertagung werden in dieser Arbeit nicht näher betrachtet. Der Vorteil eines
Direktantriebes ist das Entfallen zusätzlicher Getriebestufen. Hierdurch können die bewegten
Massen und Reibungen reduziert werden, was der Bandbreite der Kraftausgabe zu Gute kommt.
Bei Einsatz eines Resonanzantriebs wird die Kraft über ein stabförmiges Element auf das anzutrei-
bende Rad übertragen. Die Umformung der translatorischen in eine rotatorische Bewegung stellt
ebenfalls ein Getriebe dar. Hierbei kann grundsätzlich zwischen monomodalen Antrieben, die nur
in einer Raumrichtung Bewegungen erzeugen (Abb. 6.10 c) und multimodalen Antrieben mit
mehreren Bewegungsrichtungen (Abb. 6.10 d) unterschieden werden.
Linearantriebe mit translatorischen Bewegungsrichtung bedingen eine Getriebestufe zur Umfor-
mung der translatorischen Bewegung in eine rotatorische. Möglich Getriebe hierfür sind die be-
reits erwähnten Umlaufgetriebe, aber auch Zahnstangengetriebe. Aufgrund des linearen Verfahr-
weges wird jedoch der Arbeitsraum beschränkt. Die Vorteile eines Mechanismus basierend auf
Reibrädern, würden nicht zum Tragen kommen. Antriebe mit einem linearen Verfahrweg werden
daher aus der weiteren Betrachtung ausgeschlossen.
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Abb. 6.10: Exemplarische Darstellung möglicher kinematischer Strukturen zur Ankopplung eines
Aktors.
Abb. 6.11: Darstellung technischer Einsatzgebiete von Aktorprinzipien in Bezug auf Kraft und Dy-
namik [53].
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Diese kurze Analyse zeigt, dass sowohl rotatorische Antriebe als auch Resonanzantriebe als mögli-
che Aktoren für die haptische Bedieneinheit betrachtet werden müssen.
Die wichtigsten Kriterien zur Auswahl eines Aktor-Wirkprinzips für die haptische Bedieneinheit
sind die erzeugbare Kraft und deren Bandbreite. Abbildung 6.11 zeigt übersichtlich die Einsatzge-
biete von aktorischen Wirkprinzipien hinsichtlich ihrer erzeugbaren Kraft und der Bandbreite der
Krafterzeugung. Hierbei wird als Randbedingung ein Aktorvolumen gängiger Kleinantriebe von
1 dm³ angenommen. Aktoren, die zur Nutzung als Kraftquelle einer Regelung bedürfen sind un-
terstrichen. Zusätzlich ist der Bereich von Aktoren markiert, welche prinzipiell die Anforderungen
an die haptische Bedieneinheit erfüllen. Die Übersicht beruht auf den Erkenntnissen in [41] und
[53], welche sich auf die Analyse in [46] zurückführen lassen. Die Darstellung zeigt, dass nur
Aktoren nach dem elektrodynamischen oder piezoelektrischen Wirkprinzip die Anforderungen an
die haptische Bedieneinheit erfüllen. Daher werden diese beiden Prinzipien näher betrachtet.
6.2.1 Elektrodynamisches Wirkprinzip
Das elektrodynamische Wirkprinzip beruht auf der Lorentzkraft. Fließt durch einen sich in einem
Magnetfeld ܤ befindlichen Leiter mit der „aktiven Länge“ ݈⃗ ein elektrischer Strom ݅ so wirkt eine
Kraft ܨ auf den Leiter, welche senkrecht zur Stromrichtung und Magnetfeldlinienrichtung ܤሬ⃗  steht
[75]. Somit gilt:
⃗ܨ = ݅൫݈⃗ × ܤሬ⃗ ൯	. (6.4)
Für einen Motor wie in Abbildung 6.12 gezeigt mit rotatorischer Bewegungsrichtung und mehre-
ren Wicklungen N gilt für die auf eine Leiterschleife wirkende Lorentzkraft [75]:
⃗ܨ୒ = ߠ൫݈⃗ × ܤሬ⃗ ൯	 (6.5)
mit der Durchflutung
ߠ = ܰ ∙ ݅	. (6.6)
Abb. 6.12: Darstellung der Lorentzkraft am Beispiel eines Gleichstromelektromotors mit einer Leiter-
schleife.
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Das hieraus resultierende „innere“ Moment ܯ des Elektromotors ergibt sich über den Hebelarm ݎ
und mit der Nutzahl ݖ zu:
ܯ = ෍൫⃗ݎ୧ × ⃗ܨ୒൯
௭
	. (6.7)
Da bei permanenterregten Gleichstrommotoren die magnetischen Flussdichte ܤሬ⃗ , die Windungszahl
ܰ und die wirksame Länge ݈⃗ einer Leiterschleife lediglich in der Entwurfsphase eines Motors be-
einflusst werden können, ist ersichtlich, dass der Strom ݅ die verbleibende Stellgröße im Betrieb
zur Steuerung der Kraft ⃗ܨே bzw. des Momentes ܯ ist. Es ergibt sich ein linearer Zusammenhang
von Strom und angegebenen Moment. Insgesamt besteht eine sehr große Vielfalt an elektrodyna-
mischen Aktoren.
Drehfeld-Motoren werden mit Wechselstrom betrieben und können je nach Aufbau in Asynchron-,
Synchronmaschinen, Hystereseläufer und Reluktanzläufer unterschieden werden. Durch das Dreh-
feld wandert das Magnetfeld stetig um die Drehachse des Läufers und zieht diesen in Folge mit.
Bei Gleichstrom-Kommutator-Motoren wird der Stromfluss in den Leiterschleifen aktiv umgeschal-
tet. Dies kann sowohl mechanisch über Schleifkontakte (Bürsten) oder elektronisch geschehen. Im
Bereich der Kleinmotoren werden in der Regel Permanentmagnete verwendet, um das benötigte
Magnetfeld zur erzeugen. Die magnetische Flussdichte ܤ liegt hierbei im Bereich 1 bis 1,5 T [75].
Abbildung 6.13 gibt eine Übersicht zu den unterschiedlichen Funktionsprinzipien wieder.
Neben dem Funktionsprinzip lassen sich elektrodynamische Aktoren auch nach dem konstruktiven
Aufbau unterteilen. Je nachdem welche Anforderungen an den Aktor gestellt werden (z.B. Bau-
raum, Bewegungsrichtung, Dynamik), bieten sich verschiedene konstruktive Lösungen an. Abbil-
dung 6.14 zeigt einen Überblick der häufigsten Konstruktionsvarianten. Hierbei sind sowohl rota-
torische als auch translatorische Antriebe dargestellt.
Da eine Miniaturisierung der haptischen Bedieneinheit angestrebt wird, liegt der Fokus der weite-
ren Betrachtung auf permanenterregten Kommutator-Motoren. Diese stellen das dominierende
Funktionsprinzip bei den Kleinstmotoren dar.
Hierbei werden grundsätzlich die mechanische und elektrische Kommutierung (lat. commutare:
verändern, umwandeln) unterschieden. Häufig angewandte konstruktive Varianten für mecha-
nisch kommutierte Motoren sind der Innenläufermotor, der Glockenankerläufermotor und der
Scheibenläufermotor. In der Kategorie der elektronisch kommutierten Motoren sind der Innenläu-
fermotor, der Außenläufermotor und der Scheibenläufermotor häufig verwendete Konstruktions-
varianten. Des Weiteren werden Direkt-Linearantriebe in der Regel elektronisch kommutiert.
Prinzipiell kann fast jedes Funktionsprinzip aus Abbildung 6.13 mit einer Konstruktionsvariante
aus Abbildung 6.14 kombiniert werden.
In Abbildung 6.15 soll dies am Beispiel eines mechanisch kommutierten Innenläufers (links) und
elektronisch kommutierten Innenläufers (rechts) verdeutlicht werden. Der mechanisch kommu-
tierte Motor trägt die Kupferwicklungen im Rotor; die Permanentmagnete sind im Stator unterge-
bracht. Die Kommutierung erfolgt mechanisch mit Schleifkontakten. Im Gegensatz hierzu sind
beim elektronisch kommutierten Motor die Wicklungen mitsamt der Ansteuerelektronik im Stator
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untergebracht. Der Rotor trägt die Permanentmagneten. Die Betriebsspannungen sind bei beiden
Bauformen vergleichbar und liegen in der Regel im Bereich 1,5 V bis 24 V.
Abb. 6.13: Übersicht der Funktionsprinzipien der wichtigsten Kleinmotoren nach [75].
Fazit
Elektrodynamische Aktoren existieren in vielen Variationen und sind durch die Bauart an unter-
schiedlichste Betriebsspannungen anpassbar. Die Betriebsspannungen bei Gleichstrommotoren
sind mit (1,5 bis 24) V relativ gering. Die meisten Ausführungsformen erzeugen rotatorische Be-
wegungen. Elektromotoren kommen in fast allen technischen Bereichen zum Einsatz, z.B. in der
Antriebstechnik, Consumer-Elektronik oder auch im Anlagenbau. Zudem können sie auch im
Generatorbetrieb eingesetzt werden. Elektrodynamische Aktoren weisen einen linearen Zusam-
menhang von Kraft bzw. Drehmoment und Strom auf. Sie sichern daher eine einfache Ansteue-
rung für impedanzgesteuerte und impedanzgeregelte haptische Systeme.
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Abb. 6.14: Konstruktiver Aufbau von Kleinstmotoren nach [75].
a) Innenläufermotor, b) Glockenläufermotor, c) Scheibenläufermotor,
d) Außenläufermotor, e) Linearmotor mit Langstator, f) Linearmotor mit Kurzstator
Abb. 6.15: Gegenüberstellung eines mechanisch und elektronisch kommutierten Innenläufer-
Kleinstmotors.
a) Kupferwicklungen befinden sich im Rotor, Permanentmagnete im Rotor. Schleifkontakte
werden zur Kommutierung genutzt.
b) Permanentmagnete befinden sich im Rotor, Kupferwicklungen und Elektronik im Stator.
Kommutierung durch Schalten des Stromflusses in Statorwicklungen.
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6.2.2 Piezoelektrisches Wirkprinzip
Der piezoelektrische Effekt tritt in bestimmten Kristallen (Quarz) und Keramiken (PZT: Blei-
Zirkonat-Titanat) auf. Wird ein piezoelektrisches Material einem mechanischen Druck ausgesetzt,
so werden die Ionen in der Kristallstruktur elastisch gegeneinander verschoben. Hierdurch kommt
es zu einer elektrischen Ladungstrennung, die an der Oberfläche des Werkstoffs nachgewiesen
werden kann. Dieser Effekt kann sensorisch genutzt werden und wurde erstmals 1880 durch die
Brüder Jaques und Pierre Curie nachgewiesen. Der inverse (auch: reziproke) piezoelektrische
Effekt tritt beim Anlegen einer elektrischen Spannung auf. Durch die elektrische Feldstärke ver-
formt sich die Kristallstruktur und das piezoelektrische Material erfährt in Folge eine Dehnung.
Dieser Effekt kann zur Konstruktion von piezoelektrischen Aktoren genutzt werden [50]. Häufig
verwendete Werkstoffe zur Herstellung von piezoelektrischen Aktoren sind wegen ihren hohen
Kopplungsfaktors k bis etwa 0,7 PZT-Keramiken. Die Ausgangssubstanzen werden zunächst zu
einer homogenen Masse gemischt und anschließend in die gewünschte Form gepresst oder gegos-
sen. Zum Sintern werden die Keramiken in einen Ofen bei einer Temperatur von ca. 1300 °C
gebracht. Nach dem Sinterprozess besitzt die Keramik noch keine piezoelektrischen Eigenschaften,
da die Bereiche mit einheitlicher Dipolausrichtung (Weisssche Bezirke) statistisch verteilt sind. Zur
Polarisierung wird die PZT-Keramik einem starken Gleichfeld (> 3 kV/mm) ausgesetzt, um die
gewünschte Polarisation zu erzielen [48].
Je nach Raumrichtung der Dehnung werden 3 prinzipiell unterschiedliche Effekte in Abhängigkeit
des angelegten elektrischen Feldes und der Polarisation des piezoelektrischen Werkstoffs unter-
schieden. Eine Dehnung, die in Richtung der elektrischen Polarisation und der angelegten elektri-
schen Spannung auftritt, wird als Längseffekt (Longitudinaleffekt) bezeichnet (Abb. 6.16 a). Eine
Dehnung orthogonal zur elektrischen Polarisation und dem elektrischen Feld, entspricht dem
Quereffekt (Transversaleffekt) (Abb. 6.16 b). Ist das elektrische Feld orthogonal zur Polarisation
ausgerichtet, so tritt der Schereffekt auf (Abb. 6.16 c).
Abb. 6.16: Piezoelektrische richtungsabhängige Teileffekte nach [50].
a) Längseffekt, b) Quereffekt, c) Schereffekt
Den Zusammenhang der einzelnen piezoelektrischen Teileffekte, der mechanischen und elektri-
schen Größen beschreiben die folgenden Zustandsgleichungen.
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ܦ୬ = ߝ୫୬ୗ ∙ ܧ୫ + ݁୬୨ ∙ ୨ܵ  mit n = 1…3, m = 1…3, j = 1…6    (6.8)
୧ܶ = ܿ୧୨୉ ∙ ୨ܵ + ݁୫୧ ∙ ܧ୫   mit i = 1…6, m = 1…3, j = 1…6     (6.9)
Das Gleichungssystem verkoppelt die elektrische Flussdichte ܦ und die mechanische Spannung ܶ
mit der elektrischen Feldstärke ܧ und der mechanischen Dehnung ܵ. Die Koeffizienten des linea-
ren Gleichungssystems sind die dielektrische Konstante ߝ୫୬ୗ , die piezoelektrische Kraftkonstanten
݁୬୨ und ݁୫୧ als auch die elastische Konstante ܿ୧୨
୉.
In Abbildung 6.17 sind die wichtigsten Piezowandler-Bauformen und deren typische Kennwerte
abgebildet. Stapelaktoren nutzen den Längseffekt. Hierbei werden mehrere piezoelektrische Ke-
ramiken übereinander gestapelt. Es lassen sich sehr große Stellkräfte im kN-Bereich realisieren.
Aktoren, die den Quereffekt nutzen, sind streifen- oder tubenförmig oder als Biegewandler ausge-
führt. Die erzielbaren Stellkräfte sind niedriger als bei Stapelaktoren, die Stellwege aber meist
größer. Die elektrischen Spannungen, welche zur Ansteuerung benötigt werden, sind im Vergleich
zu elektrodynamischen Aktoren sehr hoch und können je nach Bauform bis zu einem Kilovolt
betragen. Sie stellen somit entsprechende Anforderungen an die Ansteuerelektronik.
Abb. 6.17: Übersicht der häufigsten piezoelektrischen Aktoren und Kennwerte nach [50].
Piezoelektrische Aktoren sind besonders für Anwendungen mit geringen Stellwegen im µm-
Bereich und im Vergleich hierzu großen Kräften bis zu einigen Kilonewton geeignet. Darüber
hinaus gewährleisten Piezoaktoren geringe Reaktionszeiten [50]. Eine Besonderheit von piezoe-
lektrischen Aktoren ist die Selbsthemmung. Durch den Reibkontakt zwischen Piezoaktor und
angetriebenen Rotor wird dieser auch ohne Ansteuerung in seiner Position gehalten. Oft ist die
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Haltekraft sogar größer als die Schubkraft. Zwei Piezomotoren, die eine rotatorische Bewegung
erzeugen und den Resonanzmotoren zugeordnet werden, sind der Elliptec Motor X15G der Pantec
Engineering AG und der Shinsei-Wanderwellenmotor USR-60-4-100 der Shinsei Corporation (Abb.
6.18).
Der Elliptec-Motor schwingt in einer longitudinalen und transversalen Mode, wodurch die Spitze
eine elliptische Bahnbewegung durchläuft. Wird die Spitze gegen ein Reibrad (Rotor) gepresst, so
kann eine rotatorische Bewegung erzeugt werden. Durch Umschalten der Betriebsfrequenz, wel-
che im kHz-Bereich liegt, kann zwischen einem Vorwärts- und Rückwärtslauf umgeschaltet wer-
den.
Der Shinsei-Motor gehört zu den Wanderwellenmotoren und erzeugt direkt eine rotatorische
Bewegung. In zwei Anregungsregionen werden Piezosegmente mit wechselnder Polarisationsrich-
tung angesteuert. Durch die Phasenverschiebung der Ansteuerspannung der beiden Anregungsre-
gionen kann die Drehrichtung geändert werden [48].
Abb. 6.18: Auswahl piezoelektrischer Motoren zur Erzeugung einer rotatorischen Bewegung.
a) Elliptec Motor X15G: Multimodale Schwingform der Resonatorspitze, Vorwärts- und Rück-
wärtslauf [22].
b) Shinsei Motor USR 60-4-100: Piezosegmente mit wechselnder Polarisationsrichtung, Vor-
wärts- und Rückwärtslauf [107].
Fazit
Piezoelektrische Aktoren können aus unterschiedlichen Werkstoffen in verschiedensten Formen
aufgebaut werden. Die realisierbaren Kräfte sind sehr hoch, die Stellwege jedoch gering. Die Be-
triebsspannungen sind sehr hoch (Kilovolt-Bereich) und der Großteil der technischen Ausführun-
gen sind lineare Schwinger. Piezoaktoren eignen sich besonders für hochpräzise Positionieraufga-
ben oder miniaturisierte Stellantriebe [48]. Sie werden daher häufig in Kameraobjektiven, Mikro-
dosierern in der Medizintechnik oder auch in Braille-Displays eingesetzt. Da sich Wege und Ge-
schwindigkeit einfach steuern lassen, eignen sie sich gut zum Aufbau von Admittanzsystemen. Zur
Nutzung als Impedanzsystem in einem haptischen System ist die Regelung der Kraft zwingend.
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6.2.3 Auswahl eines Aktor-Wirkprinzips
Die vorangegangene Betrachtung des elektrodynamischen und piezoelektrischen Antriebsprinzips
hat einen Überblick über deren Eigenschaften gegeben. Die haptische Bedieneinheit des Assistenz-
systems HapCath soll extrakorporal eine Kraft darstellen und ist somit nach Abschnitt 3.2.2 den
Impedanzsystemen zuzuordnen. Insgesamt überwiegen bei Einsatz in Impedanzsystemen die
Vorteile der elektrodynamischen Aktoren. Die erzeugte Kraft verhält sich proportional zum elektri-
schen Strom. Daher kann der Elektromotor auch als gesteuerte Kraftquelle betrieben werden.
Weitere Vorteile des elektrodynamischen Prinzips sind zudem die niedrigen Betriebsspannungen
bei gleichstrombetriebenen Kleinstmotoren als auch die längere Markteinführung im Vergleich zu
Aktoren nach dem piezoelektrischen Wirkprinzip und die damit einhergehende größere Vielfalt
von Aktoren. Darüber hinaus erzeugen die meisten Elektromotoren direkt eine rotatorische Bewe-
gungsrichtung. Die Umformung einer translatorischen Bewegungsrichtung in eine rotatorische
mittels eines Reibkontakts oder Getriebes wie bei der Mehrzahl der piezoelektrischen Aktoren ist
nicht notwendig. Dies kommt der Bandbreite der haptischen Bedieneinheit zugute. Aus den vor-
genannten Gründen wird für die haptische Bedieneinheit das elektrodynamische Aktor-
Wirkprinzip verwendet.
6.2.4 Auswahl eines Gleichstrom-Kommutator-Motors
Prinzipiell kommen bei einer Einschränkung auf Kleinstmotoren mechanisch als auch elektrisch
kommutierte Motoren in Frage. In diesem Abschnitt werden die konstruktiven Eigenschaften
dieser beiden Motor-Varianten vorgestellt und Vor- und Nachteile aufgezeigt. Die Ausführungen
beruhen auf [69], [70], [71], [75]. Abschließend erfolgt die Auswahl eines Motors für die hapti-
sche Bedieneinheit.
Gleichstrommotor (DC-Motor)
Abb. 6.19: Aufbau eines mechanisch kommutierten Glockenläufermotors [68].
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Bei der Auswahl eines mechanisch kommutierten DC-Motors werden ausschließlich eisenlose
Glockenläufermotoren betrachtet. Im Gegensatz zu klassischen DC-Motoren mit eisenbehaftetem
Läufer weisen Glockenläufermotoren keine Rastmomente auf. Die Läuferwicklung wird freitra-
gend gewickelt und mit Kunstharz verklebt, um die notwendige mechanische Stabilität zu errei-
chen (Abb. 6.19).
Des Weiteren entstehen aufgrund des eisenlosen Rotors keine Eisenverluste und das Bürstenfeuer
fällt geringer aus als bei eisenbehafteten Rotoren. Zudem sind sie leicht zu Entstören. Aufgrund
des eisenlosen Rotors weisen sie im Vergleich ein zu eisenbehafteten ein geringeres Trägheitsmo-
ment auf und sind besonders für hochdynamische Anwendungen geeignet. Bei der Ansteuerung ist
zu beachten, dass aufgrund der niedrigen Induktivität und Massenträgheit eine Ansteuerung mit-
tels Pulsweitenmodulation (PWM) ungeeignet ist. Das Rauschen als auch die Reibung können
durch Einsatz von Edelmetallbürsten im Vergleich zu Kohlebürsten reduziert werden. Der Wir-
kungsgrad kann Werte über 90 % erreichen.
Bürstenloser Gleichstrommotor (EC-Motor)
EC-Motoren sind aus einem rotierenden Rotor mit Permanentmagneten und in den Stator einge-
brachten Erregerwicklungen aufgebaut (Abb. 6.20). Das elektrisch erzeugte Magnetfeld rotiert um
den Rotor, der mitgezogen wird. Bei einer glockenförmigen Wicklung ohne Polschuhe treten keine
Rastmomente auf. Aufgrund der elektrischen Kommutierung tritt kein Bürstenfeuer auf. EC-
Motoren können höhere Drehzahlen als mechanisch kommutierte Motoren erreichen, da die im
Stator befindlichen Wicklungen nicht der Zentrifugalkraft ausgesetzt werden. Da keine mechani-
schen Bürsten notwendig sind, ist die Lebensdauer im Vergleich zu DC-Motoren auch höher. Der
Wirkungsgrad ist im Vergleich zu Glockenläufermotoren niedriger, da durch die rotierenden Per-
manentmagnete Eisenverluste im Rückschluss auftreten.
Abb. 6.20: Aufbau eines elektronisch kommutierten Gleichstrommotors [68].
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Zum Erreichen eines hohen Gleichlaufs bei niedrigen Drehzahlen, wie sie in einer haptischen
Bedieneinheit auftreten, empfiehlt sich die Sinus-Kommutierung. Hierfür ist eine präzise Kenntnis
der Lage des Rotors notwendig. Der Anforderungen an die Ansteuerelektronik ist für einen EC-
Motor höher als bei DC-Motoren.
Überblick und Auswahl
Die wichtigsten Merkmale von DC- und EC-Motoren werden in Tabelle 6.7 wiedergegeben. Die
Übersicht zeigt, dass prinzipiell DC als auch EC-Motoren für haptische Systeme geeignet sind.
Nach Rücksprache mit der Entwicklungsabteilung des Herstellers ist eine moderate Überlastung
des Motors zulässig. Zusätzlich verfügt der ausgewählte Motor über einen Inkrementalgeber mit
2048 Impulsen je Umdrehung. Hierdurch können weitere Informationen zur Regelung des Ge-
samtsystems zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt werden 23 unterschiedliche Motoren un-
tersucht. Eine Übersicht aller betrachteten Elektromotoren wird im Anhang C angegeben. Die
wichtigsten technischen Daten des ausgewählten Motors bei Nenndrehzahl sind in Tabelle 6.8
dargestellt.
Exakte Angaben zum Betriebsverhalten und der Haltbarkeit des Motors bei sehr niedrigen Dreh-
zahlen und hohen Drehmomenten kann der Hersteller nicht machen. In eigenen Tests kann jedoch
gezeigt werden, dass der Motor eine Überlastung mit der 1,5-fachen Nennspannung (18 V) und
festgebremstem Rotor schadlos über 1 Stunde übersteht. Die Gehäusetemperatur steigt hierbei auf
68 °C an. Kurzzeitige Überlastungen mit der doppelten Nennspannung (24 V) bewirken ebenfalls
keine Zerstörung des Motors. Die Versuche zeigen, dass der Motor moderat überlastet werden
kann ohne zerstört zu werden. Zudem muss die haptische Bedieneinheit die Maximalkraft nicht
statisch über eine lange Zeitdauer ausgegeben. Somit kann eine thermische Zerstörung selbst bei
kurzzeitiger Überlastung ausgeschlossen werden.
Tabelle 6.7: Gegenüberstellung der Eigenschaften von mechanisch und elektronisch kommutierten
Gleichstrommotoren nach [69], [70], [71], [75].
DC-Motor (Glockenläufer) EC-Motor (keine Polschuhe)
Keine Eisenverluste Eisenverluste
Geringes Bürstenfeuer Kein Bürstenfeuer
Linearverstärker zur Ansteuerung 3-Phasen-Ansteuerung
Keine elektronischen Komponen-
ten im Motor
Elektronische Komponenten im
Motor (Hallsensoren, Encoder)
Für hochdynamische Anwendun-
gen geeignet
Präzise Ansteuerung bei niedrigen
Drehzahlen notwendig
Für Anwendungen mit sehr
hohen Drehzahlen und Strömen
geeignet
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Tabelle 6.8: Übersicht der wichtigsten Kenndaten des ausgewählten Motors Faulhaber 1724 012SR
[25].
Nennspannung ܷ୒ in V 12
Anschlusswiderstand ܴ୛ in ς 16,2
Abgabeleistung ୭ܲ୳୲	in W 2,17
Drehmomentkonstante ݇୑ in mNm/A 14,4 √ 10-3
Rotorträgheitsmoment ߠ୑୓୘ in gcm2 1
Durchmesser in mm 17
Länge in mm 24
6.3 Entwurf der haptischen Bedieneinheit
In diesem Abschnitt werden Netzwerkmodelle und Berechnungen zur Dimensionierung der hapti-
schen Bedieneinheit präsentiert. Zunächst wird die kinematische Struktur der Bedieneinheit prä-
sentiert. Dem folgend wird der statische Betriebsfall untersucht. Im Anschluss wird ein Netzwerk-
modell mit konzentrierten Parametern zur Beschreibung der haptischen Bedieneinheit abgeleitet.
Hierbei wird der an die Bedieneinheit angekoppelte Nutzer berücksichtigt und sein Einfluss auf
das dynamische Verhalten der Bedieneinheit mit dem Netzwerkmodell abgeschätzt.
Abb. 6.21: Kinematische Struktur der haptischen Bedieneinheit.
Die kinematische Struktur der haptischen Bedieneinheit ist in Abbildung 6.21 dargestellt. Der
Führungsdraht wird zwischen zwei Anpressrädern und dem Antriebsrad hindurchgeführt. Die
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nicht angetriebenen passiven Anpressrollen sind auf einem linear beweglich gelagerten Schlitten
fixiert und drücken den Führungsdraht mit einer definierten Kraft gegen die Rolle der Antriebs-
einheit. Der Führungsdraht verformt sich hierdurch elastisch und liegt flächig auf der Antriebsrolle
auf.
Maximale Kraftausgabe
Die maximale Kraft ܨ୫ୟ୶, welche die haptische Bedieneinheit auf den Führungsdraht einkoppeln
kann, ergibt sich aus dem maximalen Motormoment ܯ୑୭୲,୫ୟ୶ und dem Radius ݀୅ 2⁄  des Antriebs-
rades zu
ܨ୫ୟ୶ = 2 ∙ ܯ୭୳୲,୫ୟ୶݀୅ 	.	 (6.10)
Der Motorstrom ܫ im Stillstand kann mit dem ohmschen Gesetzt aus der Versorgungsspannung ܷ
und dem Wicklungswiderstand ܴ୛ berechnet werden.
ܫ = ܷ
ܴ୛
	
(6.11)
Die Annahme den Motor im Stillstand zu betreiben ist hier zulässig, da die haptische Bedienein-
heit als Kraftquelle bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten betrieben wird. Das Motormoment ܯ୑୓୘
wird aus dem Motorstrom ܫ und der Drehmomentkonstante ݇୑ des Motors ermittelt. Es gilt:
ܯ୑୓୘ = ݇୑ ∙ ܫ	.	 (6.12)
Somit ergibt sich für die maximale Kraft ܨ୫ୟ୶ der haptischen Bedieneinheit:
ܨ୫ୟ୶ = 2 ∙ ݇୑ ∙ ܫ୫ୟ୶݀୅ = 2 ∙ ݇୑ ∙ ܷ୫ୟ୶݀୅ ∙ ܴ୛ 	 (6.13)
Mit den technischen Angaben zum verwendeten Elektromotor ergibt sich bei Nennspannung ܷ୒
von 12 V und einem definierten Durchmesser des Antriebsrads ݀୅ von 25 mm
ܨ୫ୟ୶ = 2 ∙ 14,4	mNmA ∙ 12	V0,025	m ∙ 16,2	ς	 = 0,85	N	.	 (6.14)
Zum Erreichen der geforderten Kraftausgabe von 1 N muss die Motorspannung
ܷ୫ୟ୶ = 0,025	m ∙ 16,2	ς	2 ∙ 14,4	mNmA ∙ 1	N	 = 14,1	V	 (6.15)
betragen. Die Nennspannung des Motors wird somit um 17 % überschritten.
Netzwerkmodell der haptischen Bedieneinheit
Zur Beschreibung der dynamischen Eigenschaften der haptischen Bedieneinheit mit seinen Kom-
ponenten werden die Isomorphien der Netzwerktheorie verwendet. Die Netzwerktheorie ermög-
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licht die Beschreibung von mechanischen und akustischen Systemen mit den Methoden der Elekt-
rotechnik. Dies ermöglicht eine anschauliche Betrachtung komplexer elektromechanischer Syste-
me und die Identifizierung der wesentlichen Effekte, die das Systemverhalten bestimmen. Mittels
der Netzwerktheorie wird das elektromechanische Gesamtsystem der haptischen Bedieneinheit in
Form einer gemeinsamen schaltungstechnischen Darstellung der elektrischen und mechanischen
Teilsysteme beschrieben [141], [142]. Die Netzwerkkoordinaten u(t), i(t), v(t) und F(t) werden
bei der Schaltungsdarstellung als komplexe Größen u, i, v, F verwendet, d.h. die Beschreibung
erfolgt statt im Zeitbereich jetzt im Frequenzbereich mit ߱ = 2ߨ݂ als Kreisfrequenz. In Tabelle 6.9
wird eine Übersicht zu den Isomorphien zwischen elektrischen und mechanischen Teilsystemen
gegeben. Eine ausführliche Einführung in die Beschreibung von elektromechanischen Systemen
mit Hilfe der Netzwerktheorie wird in [7] gegeben.
Tabelle 6.9: Verwendete Netzwerkelemente mit Definition der Isomorphien zwischen elektrischen und
mechanischen Teilsystemen.
Netzwerkelement Elektrisch
Mechanisch
(translatorisch)
Mechanisch
(rotatorisch)
el. Widerstand Reibung Reibung
ݑ = ܴ ∙ ݅ ݒ = 1
ݎ௧
∙ ܨ ς = 1
ݎ௥
∙ ܯ
Kapazität Masse Massenträgheit
ݑ = 1j߱ܮ ∙ ݅ ݒ = 1j߱݉ ∙ ܨ ς = 1j߱ߠ ∙ ܯ
Induktivität Nachgiebigkeit Drehnachgiebigkeit
ݑ = j߱ܥ ∙ ݅ ݒ = j߱݊௧ ∙ ܨ ς = j߱݊௥ ∙ ܯ
Das dynamische Übertragungsverhalten der haptischen Bedieneinheit wird durch die Eigenschaf-
ten des Motors, die Geometrie der Bauteile, deren Werkstoffeigenschaften und die Lagerreaktio-
nen bestimmt. In Abbildung 6.22 ist das vollständige Netzwerkmodell der Bedieneinheit darge-
stellt.
Die Antriebseinheit besteht aus einem Elektromotor mit direkt angetriebenem Antriebsrad. Die
elektrische Seite des Motors wird durch die Kupferwicklungen des Motors charakterisiert. Diese
werden durch ihre Induktivität ܮ୛ und den ohmschen Widerstand ܴ୛ beschrieben. Die Wandler-
spannung ݑ୛ und das Wandlermoment ܯ୭୳୲ sind transformatorisch über einen Vierpol gekoppelt.
Auf der mechanischen Seite der Antriebseinheit sind Lagerreibungen ݎ୑୓୘, ݎ୅ୖ, Massenträgheitsef-
fekte des Rotors Π୑୓୘, des Antriebsrades mit Beschichtung Π୅ୖା୅ୖ୆ und die Nachgiebigkeit der
Rollenbeschichtung ݊୅ୖ୆ zu berücksichtigen.
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Die passiven Anpressräder werden durch den an die Antriebseinheit angedrückten Führungsdraht
mitbewegt und werden durch ihre Massenträgheit Π୔ୖା୔ୖ୆, die Lagerreibungen ݎ୔ୖ und wiederum
die Nachgiebigkeiten der Beschichtungen ݊୔ୖ charakterisiert.
Das Drahtstück zwischen der haptischen Bedieneinheit und dem Handstück des Kardiologen (Tor-
quer) entspricht einer Nachgiebigkeit ݊ୈ und der Masse des Drahtes ݉ୈ. Der Torquer wird durch
seine Masse ݉୘୭୰୯୳ୣ୰ charakterisiert. Der Nutzer stellt mit seinem Handgriff eine komplexe Impe-
danz für das System dar. Die Nutzerimpedanz wird von KERN in [53] für die Griffsituation des
Kardiologen bestimmt und an dieser Stelle verwendet. Da der Nutzer nur in der Lage ist Kraftsig-
nale bis zu einer Frequenz von ca. 10 Hz aktiv aufzubringen, kann er in dem elektromechanischen
Netzwerk als rein passives Netzwerk ohne aktive Quelle betrachtet werden [45].
Die Beschreibung der haptischen Bedieneinheit als elektromechanisches Netzwerk zeigt, dass sie
prinzipiell das Verhalten eines Mehrmassenschwingers aufweist.
Einfluss der Nutzerimpedanz auf das Motormoment
Zur Abschätzung des Einflusses der Nutzerimpedanz auf das dynamische Verhalten der haptischen
Bedieneinheit wird das eingeführte Netzwerkmodell herangezogen. Die Werte der Nutzerimpe-
danz nach KERN sind in Tabelle 6.10 angegeben.
Tabelle 6.10: Werte der Nutzerimpedanz nach KERN [53].
Parameter Wert
n1 2,984√10-4 m/N
n2 2,656√10-4 m/N
n3 2,148√10-5 m/N
m1 8,26√10-3 kg
m1 2,17√10-3 kg
r1 22,47 Ns/m
r1 63,55 Ns/m
r1 25,72 Ns/m
Die Induktivität des Elektromotors ܮ୛ bildet mit dem ohmschen Widerstand der Motorwicklung
ܴ୛ einen Tiefpass 1. Ordnung. Die Grenzfrequenz ୥݂ des Tiefpasses berechnet sich aus
୥݂ = 12ߨ ܴܮ	.	 (6.16)
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Für den verwendeten Motor Faulhaber 1724 012SR ergibt sich
୥݂ = 12ߨ 16,2	ς360	μH = 7,16	kHz	. (6.17)
Die Analyse zeigt, dass das Tiefpassverhalten der elektrischen Seite erst bei Frequenzen im Kilo-
hertzbereich einen Einfluss auf das dynamische Verhalten hat. Für das haptische Feedback rele-
vant  ist  jedoch der  Bereich  DC bis  100 Hz.  Wünschenswert  sind  maximal  1  kHz (siehe  Anforde-
rungen in Abs. 4.5). Somit kann der Einfluss der elektrischen Induktivität vernachlässigt werden.
Dieses Ergebnis deckt sich auch mit den Erkenntnissen in [7].
Die Nachgiebigkeit des Drahtes ݊ୈ kann unter der Annahme einer elastischen Verformung mit
݊ୈ = ݈ܧܣ	 (6.18)
abgeschätzt werden [65]. Für einen Edelstahldraht mit einem Durchmesser von 360 µm und ei-
nem maximalen Abstand von 50 mm zwischen der haptischen Bedieneinheit und dem Torquer
ergibt sich somit
݊ୈ = 0,05	m210	kN/mmଶ ∙ π ∙ (180	μm)ଶ ≈ 2,34 ∙ 10ି଺	m/N	.	 (6.19)
Die Nachgiebigkeit des Führungsdrahtes kann daher bei der Betrachtung der Krafteinkopplung im
Vergleich zur Nachgiebigkeit des Nutzers vernachlässigt werden. Diese Annahme ist nur gültig, so
lange der Führungsdraht nicht knickt. Eine ausführliche Betrachtung der Knicklast wird in Ab-
schnitt 4.3 gegeben.
Die Nachgiebigkeit der Rollenbeschichtung lässt sich im Voraus nicht aus den Herstellerangaben
für die Shore-A-Härte ableiten. Zur Ermittlung der Shore-Härte wird eine Materialprobe mit einer
Mindeststärke von 6 mm in Normalrichtung mit einem Messdorn belastet. Die Eindringtiefe ist ein
Maß für die Härte des Werkstoffs. Da zur Beschichtung der Rollen nur sehr dünne Schichten mit
einer Dicke kleiner 1 mm aufgebracht werden, kann im Vorhinein keine Aussage über die resultie-
rende Nachgiebigkeit getroffen werden. Aus diesem Grund werden die Nachgiebigkeiten der Rol-
lenbeschichtung vernachlässigt.
Die Reibungsverluste durch Lagerreaktionen können ebenso wie die Nachgiebigkeiten nicht zu-
friedenstellend abgeschätzt werden. Zudem sind sie abhängig von der Anpresskraft der passiven
Reibräder auf den Führungsdraht. Sie werden daher ebenfalls in dem elektromechanischen Modell
vernachlässigt.
Die Parameter für die Massen und Trägheitsmomente werden anhand eines CAD-Modells eines
Funktionsmusters der haptischen Bedieneinheit bestimmt. Die Masse des Torquers wird messtech-
nisch ermittelt. Angaben zum Elektromotor werden dem Datenblatt entnommen. Es ergeben sich
die in Tabelle 6.11 aufgeführten Werte.
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Tabelle 6.11: Parameter der Massen und Massenträgheitsmomente.
Parameter Bauteil Masse m in kg Massenträgheits-
moment Π in kgm2
ΠAR Antriebsrad 5,24√10-3 3,38√10-7
ΠARB Beschichtung des
Antriebsrads
1,18√10-3 2,26√10-7
ΠPR Anpressrad 4,13√10-3 9,99√10-8
ΠPRB Beschichtung des
Anpressrads
1,20√10-3 7,50√10-8
ΠMOT Motor 1724 - 1,00√10-7
mTorquer Torquer 1,93√10-3 -
mDraht Führungsdraht 1,25√10-3 -
Das resultierende vereinfachte Netzwerkmodell ist in Abbildung 6.23 dargestellt. Für die Übertra-
gungsfunktion im Kleinsignalbetrieb ergibt sich:
ܨୌ
ܯ୑୓୘
= ݖୌ ∙ 4݀୅ଶ2݀
୅
൬(ߠ୑୓୘ + ߠ୅ୖା୅ୖ୆) + 2 ∙ ߠ୔ୖା୔ୖ୆ ∙ ݀୅ଶ݀୔ଶ + ݉ୈ ∙ ݀୅ଶ4 ൰ j߱ + ݖୌ ∙ 4݀୅ଶ 	.	 (6.20)
Aus (6.20) wird für den Entwurf abgeleitet, dass zur Sicherung einer hohen Bandbreite der Kraft-
darstellung
∂ die Massen m und Trägheitsmomente ߠ der haptischen Bedieneinheit minimiert und
∂ eine Minimierung des Durchmessers des angetriebenen Reibrades ݀୅ anzustreben ist.
Abb. 6.23: Netzwerkdarstellung des vereinfachten Modells der haptischen Bedieneinheit.
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Die Berechnungen mit dem vereinfachten Netzwerkmodell in Abbildung 6.24 zeigen, dass sich die
Nutzerimpedanz bei niedrigen Frequenzen bis ca. 30 Hz wie eine Nachgiebigkeit verhält. Bei
Frequenzen darüber weist sie das Verhalten einer viskosen Reibung auf. Das Drehmoment, das der
Motor der Bedieneinheit aufbringen muss, um eine Kraft von 1 N in den Nutzer einzukoppeln
steigt mit der Frequenz. Bei einer Frequenz von 100 Hz steigt das benötigte Drehmoment um
moderate 1,8 dB. Die Berechnungen zeigen somit, dass die Bedieneinheit auch unter Berücksichti-
gung der Nutzerimpedanz des Kardiologen und des gewählten Motors das Einkoppeln der gefor-
derten maximalen Kraft bis zu einer Frequenz von 100 Hz ermöglicht. Bei 1 kHz ist der Anstieg
mit 13 dB (Faktor 4,5) deutlich größer und würde den Motor überlasten. In der Praxis ist jedoch
nicht davon auszugehen, dass hochdynamische Kraftsignale im Großsignalbetrieb erzeugt werden
müssen. Es ist davon auszugehen, dass statische Kräfte mit hoher Kraftamplitude mit hochdynami-
schen Signalen kleiner Amplitude (Kleinsignalbetrieb) überlagert sind.
Abb. 6.24: Einfluss der Nutzerimpedanz auf das notwendige Motormoment zur Krafteinkopplung
von 1 N auf den Nutzer [147].
6.4 Realisierung der haptischen Bedieneinheit
Der prinzipielle Aufbau der Antriebseinheit ist nach Auswahl der Aktorik und Ableitung der Ent-
wurfsparameter in Abbildung 6.25 dargestellt. Auf der Achse des Elektromotors wird das Antriebs-
rad fixiert. Zur Gewährleistung einer ausreichenden Haftung des Führungsdrahtes zur Kraftein-
kopplung wird das Antriebsrad mit einem Elastomer beschichtet. Die passiven Anpressräder wer-
den ähnlich dem Antriebsrad mit einem Elastomer beschichtet und auf eine Drehachse gepresst.
Die Anpressrollen werden reibungsarm mit Gleitlagern des Unternehmens Igus vom Typ Iglidur J
gelagert. Gleitlager weisen zwar eine höhere Reibung als Wälzlager auf, allerdings ist der Lauf
eines Wälzlagers aufgrund der einzelnen Wälzkörper haptisch wahrnehmbar. Es wird daher in
[41] empfohlen Gleitlager für haptische Systeme zu nutzen. Die Antriebsrolle als auch die An-
pressrollen werden mit Polyurethan PMC-780 Dry der Firma Smooth-On mit einer Shore-A-Härte
von 80 beschichtet. Die Schichtdicke des Polymers im Bereich der Drahtführung beträgt 1 mm.
Das Polyurethan ist ein zweikomponentiges Polymer und wird mittels eines Vergussvorgangs auf
die Felgen der Räder aufgebracht (Abb. 6.26).
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Abb. 6.25: Prinzipieller Aufbau von Antriebseinheit und Anpresswalze.
Abb. 6.26: Gussform für den Beschichtungsvorgang der Reibräder.
Abbildung 6.27 und 6.28 zeigen den fertiggestellten Aufbau eines ersten Funktionsmusters der
haptischen Bedieneinheit. Die Antriebseinheit ist auf einer Basisplatte fixiert. Das Antriebsrad ist
topfförmig ausgeführt und kann dadurch über den Motor gestülpt werden. Hierdurch wird die
Gesamtlänge von Motor und Antriebsrad reduziert. Dies kommt der angestrebten Miniaturisierung
zugute. Die passiven Rollen sind auf einem Schlitten befestigt, der durch eine Schwalbenschwanz-
führung verschiebbar gelagert ist. Die Anpresskraft der Anpressrollen auf den eingelegten Draht
erzeugt eine Blattfeder.
Abb. 6.27: Erstes Muster zur Funktionsprüfung und modular austauschbaren Baugruppen [147] .
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Das 2. Funktionsmuster der haptischen Bedieneinheit folgt nach Miniaturisierung des 1. Funkti-
onsmusters. Ziel ist dabei die möglichst günstige Integration der Bedieneinheit in den üblichen
Behandlungsablauf. Die Funktionsbaugruppe der miniaturisierten haptischen Bedieneinheit in
Abbildung 6.29 besteht aus einer Grundplatte auf der alle weiteren Komponenten angebracht
werden. Der Motor wird gemeinsam mit dem montierten Antriebsrad mit der Grundplatte gekop-
Abb. 6.28: Gehäustes 1. Funktionsmuster der haptischen Bedieneinheit [147].
Abb. 6.29: Konstruktion und Photographie der miniaturisierten haptischen Bedieneinheit.
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pelt und fixiert. Der Schlitten mit den darauf montierten Anpressrädern ist in Messing ausgeführt,
um eine niedrige Reibung der Schwalbenschwanzführung zu erreichen. Durch vier Bohrungen in
der Grundplatte wird die Funktionsbaugruppe mit dem Gehäuse verschraubt. Das Gehäuse der
miniaturisierten haptischen Bedieneinheit wird in einem 3D-Druck-Verfahren hergestellt und
gewährleistet die geforderte sichere Anbindung an das hämostatische Ventil am Patientenzugang
(Abb. 6.30). Das Gesamtgewicht der Bedieneinheit beträgt 83 gr.. Die Außenmaße mit Gehäuse
sind 51x38x41 mm3. Die Ankopplung an das hämostatische Ventil erfolgt mit einem Exzenter-
spanner.
Abb. 6.30: Gehäuse der miniaturisierte haptische Bedieneinheit und Ankopplung an das
hämostatische Ventil.
6.5 Messtechnische Charakterisierung der haptischen Bedieneinheit
Zur Ansteuerung der haptischen Bedieneinheit wird eine angepasste Motorelektronik entworfen
(Abs. 8.1.1). Die Elektronik ist eine spannungsgesteuerte Stromquelle mit einer -3 dB Grenzfre-
quenz von 50 kHz. Im für haptische Systeme interessanten Frequenzbereich bis 1 kHz kann die
Elektronik daher als idealer Verstärker mit reinem Proportionalverhalten betrachtet werden. Zur
Messung des dynamischen Verhaltens wird der Versuchsstand aus Abschnitt 9.1 verwendet.
Die Messergebnisse in Abbildung 6.31 zeigen die normierte Kraftausgabe auf einen Führungsdraht
mit einer Länge von 50 mm und einer Nennmesskraft von 100 mN (Kleinsignalbetrieb). Die -3 dB
Grenzfrequenz beträgt 940 Hz und überfüllt somit die Forderung von 100 Hz. Allerdings weist die
haptische Bedieneinheit auch das erwartete ausgeprägte Resonanzverhalten eines Zwei-Massen-
Schwingers  auf.  Die  Resonanzüberhöhungen bei  500 Hz und 810 Hz betragen 14 dB und 21 dB.
Bei einer Phasenverschiebung von 180 ° ist die Amplitude um 11 dB erhöht. Dieses Verhalten führt
zu instabilen Verhalten bei impedanzgesteuerten Betrieb des haptischen Assistenzsystems (vgl.
Abs. 9.2) und muss daher kritisch bewertet werden. Maßnahmen zur Dämpfung der Resonanzen
kann eine Erhöhung der Reibung der haptischen Bedieneinheit oder das Einbringen eines domi-
nanten Pols sein. Gegen eine Erhöhung der Dämpfung spricht die hierdurch auftretende Ver-
schlechterung der haptischen Transparenz durch die Erhöhung der mechanischen Eingangsimpe-
danz (vgl. Abs. 5.2). Ein dominanter Pol entspricht einem Tiefpass 1. Ordnung, der eine deutlich
niedrigere obere Grenzfrequenz als die übrigen Pole des Systems aufweist. Hierdurch kann das
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Abb. 6.31: Messergebnisse der Frequenzgangmessung der haptischen Bedieneinheit.
Gemittelte Messergebnisse aus sieben Messreihen. Die Bedieneinheit weist das Verhalten
eines Zwei-Massen-Schwingers auf. Resonanzüberhöhungen bei 500 Hz (14 dB) und 810 Hz
(21 dB).
Systemverhalten stabilisiert und durch das Verhalten des dominanten Pols näherungsweise be-
schrieben werden. In Abbildung 6.32 sind die Messergebnisse für die haptische Bedieneinheit mit
Kompensation des Frequenzgangs abgebildet. Die normierten Amplituden im Bereich der Reso-
nanzstellen liegen unter 0 dB. Allerdings ist der Amplitudenrand minimal. Die -3 dB Grenzfre-
quenz beträgt nur noch 75 Hz.
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Abb. 6.32: Messergebnisse der Frequenzgangmessung der haptischen Bedieneinheit mit eingefügtem
dominantem Pol.
Gemittelte Messergebnisse aus sieben Messreihen. Dämpfung der Resonanzüberhöhungen bei
500 Hz (-2,8 dB) und 810 Hz (-0,5 dB).
Fazit
Die Ergebnisse zeigen, dass die haptische Bedieneinheit die Anforderungen einer Krafterzeugung
bis mindestens 100 Hz erfüllt. Ausgeprägte Resonanzen erlauben allerdings keinen stabilen impe-
danzgesteuerten Betrieb des haptischen Assistenzsystems und limitieren zudem die Bandbreite des
auszulegenden Reglers. Durch die Implementierung eines dominanten Pols können die Resonanz-
überhöhungen ausreichend gedämpft werden. Jedoch tritt hierdurch auch ein deutlicher Abfall
der oberen Grenzfrequenz von 940 Hz auf 75 Hz der haptischen Rückmeldung ein. Maßnahmen
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zur stabilen Erhöhung des Arbeitsfrequenzbereichs des haptischen Assistenzsystems und zur Erhö-
hung der haptischen Transparenz werden durch den impedanzgeregelten Betrieb des Assistenzsys-
tems in Abschnitt 9.3 erzielt. Hierfür muss der in Kapitel 7 zu entwerfende Kraftsensor in das
System eingefügt werden.
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7. Entwurf des extrakorporalen Kraftsensors
Der Kraftsensor dient zur Impedanzregelung des haptischen Assistenzsystems. In diesem Kapitel
wird der Entwurf des extrakorporalen Kraftsensors zur Messung der Interaktionskräfte des Kardio-
logen während einer Herzkatheteruntersuchung dargestellt. Der Kraftsensor soll die axiale Kraft-
komponente ܨୌ erfassen, welche der Kardiologe durch Nutzung des Torquers auf den Führungs-
draht aufbringt (Abb. 7.1). Es wird daher wird eine Integration des Kraftsensors in den Torquer
angestrebt.
Abb. 7.1: Griffposition des Kardiologen bei Steuerung des Führungsdrahtes.
Aus den Anforderungen an das Gesamtsystem und der angestrebten Integration des Kraftsensors
in den Torquer werden die wichtigsten Anforderungen an den extrakorporalen Kraftsensor abge-
leitet. Die zu messende Maximalkraft beträgt 1 N. Zur Sicherung einer ausreichenden Überlastsi-
cherheit bei Stoßbelastungen wird ein 10-fach höherer Nennmessbereich von 10 N festgelegt.
Erfasst werden sollen quasistatische als auch dynamische Kraftkomponenten. Damit der Krafts-
ensor in den Torquer integriert werden kann, darf der Außendurchmesser des Verformungskör-
pers maximal 5 mm betragen. Darüber hinaus ist in axialer Richtung ein Kanal mit einem Durch-
messer von 1 mm vorzusehen, damit der Führungsdraht durch den Sensor hindurch geführt wer-
den kann. Aufgrund des beschränkten Bauraums und zur Erfassung dynamischer Kraftkomponen-
ten mit Frequenzen oberhalb 100 Hz wird als Methode der Kraftmessung die Ausschlagsmethode
festgelegt. Da während einer Katheterisierung Blut aus der Zugangsschleuse austreten und den
extrakorporalen Sensor verschmutzen kann, muss der Sensor eine ausreichende Resistenz gegen-
über Verschmutzungen und Flüssigkeiten aufweisen. Die wichtigsten Anforderungen an den extra-
korporalen Kraftsensor werden zusammenfassend in Tabelle 7.1 aufgeführt.
In den folgenden Abschnitten wird zunächst die Auswahl des physikalischen Messprinzips darge-
legt (Abs. 7.1). Darauf folgend wird der Entwurf des Verformungskörpers (Abs. 7.2) erläutert.
Abschließend werden die mit dem Kraftsensor im Labor erzielten Messergebnisse präsentiert (Abs.
7.3).
7.1 Auswahl des physikalischen Messprinzips
Die Signalverarbeitungsstruktur des Kraftsensors nach der Ausschlagsmethode ist in Abbildung 7.2
aufgeführt.
Die zu messende Kraft ܨ wird über eine Krafteinleitung auf einen nachgiebigen Verformungskör-
per – Federelement - übertragen. Die Kraft ܨᇱ bewirkt in Folge eine Dehnung ܵ bzw. einen Aus-
schlag ω des Verformungskörpers, welche mit Messelementen erfasst werden. Die Komponenten
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Tabelle 7.1: Übersicht der wichtigsten Anforderungen an den Kraftsensor.
Forderung/
Wunsch
Bezeichnung
Wert
F Nennmesskraft 10 N
F Anzahl Freiheitsgrade 1
F Arbeitsfrequenzbereich DC bis 100 Hz
W Arbeitsfrequenzbereich DC bis 1 kHz
F Messunsicherheit < 5 %
F Außendurchmesser 5 mm
F Länge < 25 mm
F
Durchgangsbohrung für
Führungsdraht
1 mm
Abb. 7.2: Signalverarbeitungsstruktur Kraftsensors nach der Ausschlagsmethode, in Anlehnung an
[131].
Krafteinleitung, Verformungskörper und Messelement bilden zusammen den Primärsensor. Die
Bereitstellung der benötigten Hilfsenergie und die Auswertung der Messelemente erfolgt durch
eine Primärelektronik. Eine weiterführende Sensorsignalverarbeitung kann in einer Sekundär-
elektronik erfolgen, welche an dieser Stelle nicht näher betrachtet wird. Exemplarische Funktio-
nen einer Sekundärelektronik können nach der Analog-Digital-Umsetzung eine Filterung, Fehler-
korrektur oder spezielle Bewertung des Sensorsignals in einem Mikrocontroller sein [131].
Zur Erfassung der Dehnung ܵ, der mechanischen Spannung ܶ oder des Ausschlags ω	 werden
(piezo-)resistive, kapazitive, induktive und optische Messprinzipien betrachtet und Vor- und Nach-
teile aufgezeigt. Messprinzipien, die ausschließlich zur Erfassung dynamischer Größen geeignet
sind, werden nicht betrachtet.
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Resistives Messprinzip
Beim resistiven Messprinzip wird die Dehnung auf dem Verformungskörper mit Dehnungsmes-
selementen (DMS) erfasst. Metallische DMS bestehen aus einem mäanderförmigen Messgitter,
welches zwischen zwei Trägerfolien fixiert ist Bei piezoresistiven Messelementen werden dotierte
Siliziumelemente verwendet. Wird der DMS gedehnt oder gestaucht kommt es zu einer Änderung
des elektrischen Widerstands, welche durch die folgende Gleichung beschrieben wird:
ܴ଴ = ߩ଴ ݈଴ܣ଴ 	,										∆ܴܴ଴ = ݎ = ∆ߩߩ଴ + ∆݈݈଴ − ∆ܣܣ଴ 		. (7.1)
Bei metallischen Messelementen dominiert der Gestaltänderungseffekt (Länge ݈, Querschnittsflä-
che der Leiters ܣ), wohingegen bei piezoresistiven Sensoren die Änderung des spezifischen Wider-
stands θ maßgeblich zum Messeffekt beiträgt. Piezoresistive Messelemente weisen eine höhere
Empfindlichkeit (K-Faktor ≡ 80) gegenüber metallischen (K-Faktor ≡ 2) auf [73], [131]. Die Aus-
wertung der Messelemente erfolgt mit einer spannungs- oder stromgespeisten Wheatstone-
Brücken-Schaltung. Die Brückenausgangsspannung wird nachfolgend mit einem Präzisionsinstru-
mentationsverstärker verstärkt. Vorteilhaft sind die einfache Auswertemöglichkeit des Sensors,
sowie der lineare Zusammenhang zwischen Dehnung ܵ und der Widerstandsänderung ܴ. Die
Empfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen ist aufgrund des gekapselten Aufbaus der DMS
gering. Niederohmige Messelemente (< 1000 ς) weisen zudem nur eine geringe Empfindlichkeit
gegenüber elektromagnetischen Feldern auf. Nachteilig sind der relativ hohe Energieverbrauch der
Messelemente und die hieraus resultierende Eigenerwärmung. Bei Anordnung in einer Vollbrü-
ckenschaltung mit 4 Messelementen werden Temperaturänderungseffekte des Grundwiderstands
kompensiert, sofern auf alle Messelemente die gleiche Temperatur einwirkt [131].
Abb. 7.3: Resistive Dehnmesselemente zur Erfassung der Dehnung ܵ.
Kapazitives Messprinzip
Das kapazitive Messprinzip erfasst den Ausschlag, den der Verformungskörper durch die Kraftein-
wirkung erfährt. Hierdurch verändert sich die elektrische Kapazität zwischen zwei Elektroden.
Exemplarisch wird dies hier durch die Betrachtung eines Plattenkondensators beschrieben. Die
Kapazität berechnet sich aus
ܥ଴ = ߝ଴ߝr ܣ଴݀଴ 		,										∆ܥܥ଴ = ∆ߝߝ଴ + ∆ܣܣ଴ − ∆݀݀଴ 		. (7.2)
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Eine Kapazitätsänderung kann durch eine Änderung des Plattenabstandes ݀, der effektiven Fläche
ܣ und des Dielektrikums ߝ erzielt werden (Abb. 7.4). Als Primärelektronik werden Strom-
Spannungs-Wandler (Transimpedanzverstärker), Umladeverfahren mit Ladezeitmessung und
Kapazitätsbrückenschaltungen eingesetzt [80], [131]. Das kapazitive Messprinzip ist ein kontakt-
loses Messprinzip. Negative Einflüsse von Klebungen, die zu einem Kriechen des Messsignals füh-
ren können, sind hierdurch ausgeschlossen. Des Weiteren eignet es sich gut für Temperaturen
oberhalb von 150°C; der Einsatzbereich wird hier durch das Elektrodenmaterial begrenzt [121].
Problematisch ist die Empfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen und Änderungen der Umge-
bungsfeuchtigkeit. Beides beeinflusst das Dielektrikum zwischen den Elektroden, was zu einer
unerwünschten Kapazitätsänderung führt. Zudem kann dies auch zu einem Kurzschließen der
Elektroden führen. Die Miniaturisierung wird maßgeblich durch die resultierenden geringen
Grundkapazitäten begrenzt. Durch sehr geringe Grundkapazitäten wird das Messergebnis zuneh-
mend von der parasitären Kapazität der Messleitungen dominiert. Daher muss in solchen Fällen
die Sensorelektronik möglichst nah am Primärsensor positioniert werden [131].
Abb. 7.4: Kapazitive Messelemente zur Erfassung eines Ausschlags ω.
Induktives Messprinzip
Der Messeffekt induktiver Sensoren basiert auf der Induktivitätsänderung einer Spule. Bei übli-
chen Sensoren nach dem induktiven Messprinzip wird die Induktivitätsänderung der Spule durch
das Verschieben des weichmagnetischen Kernes erreicht (Abb. 7.4). Es wird somit auch hier der
Ausschlag eines Verformungskörpers unter Belastung erfasst. Die Induktivität einer Zylinderspule
ergibt sich aus
ܮ଴ = ݓଶߤ଴ߤ୰ ܣ଴݈୩ ൬ 11 + ߤ୰(݈୪ ݈୩⁄ )൰	,										∆ܮܮ଴ = ∆ߤߤ଴ + ∆ܣܣ଴ − ∆݈୩݈୩଴ 		. (7.3)
Hierbei wird nach der Art der Beeinflussungsmöglichkeit der Spuleninduktivität zwischen zwei
grundsätzlich unterschiedlichen Bauformen unterschieden. Bei Sensoren nach dem Tauchanker-
prinzip wird der weichmagnetische Kern innerhalb der Zylinderspule axial verschoben, um eine
Änderung der wirksamen Kernabmessungen ݈୏ und somit eine Induktivitätsänderung zu erreichen.
Sensoren nach dem Querankerprinzip erzielen die Induktivitätsänderung durch eine Verschiebung
des Kernes in einem Luftspalt, woraus eine Änderung der Luftspaltabmessungen ݈୐ folgt.  Eine
weitere Möglichkeit zur Induktivitätsbeeinflussung ist der magnetoelastische Effekt (Villari-
Effekt). Hierbei wird der ferromagnetische Kern einer mechanischen Spannung ausgesetzt. Dies
7 Entwurf des extrakorporalen Kraftsensors 105
führt  zu  einer  Änderung der  Spuleninduktivität  (ܮ~ߤ୰, ߤ୰ = f(ܶ)) [131]. Die Auswertung erfolgt
vorwiegend mit einer Oszillatorschaltung. Das induktive Messprinzip arbeitet wie das kapazitive
berührungslos. Weitere Vorteile sind eine hohe Robustheit des Messprinzips und eine hohe ent-
nehmbare Ausgangsleistung. Allerdings ist der Grad der Miniaturisierung aufgrund der Spulen-
größe beschränkt. Des Weiteren können elektromagnetische Felder zu Störungen des Messsignals
führen.
Abb. 7.5: Induktive Messelemente zur Erfassung eines Ausschlags ω oder einer mechanischen Span-
nung T.
Optische Messprinzipien
Die Gruppe der optischen Messprinzipien umfasst eine Reihe unterschiedlicher Messverfahren. Bei
laserbasierten Verfahren wird der Ausschlag eines Verformungskörpers erfasst. Hierzu wird ein
Laserstrahl auf den Verformungskörper gerichtet und das reflektierte Licht mit einem positions-
sensitiven Detektor erfasst. Bei faseroptischen Verfahren werden Lichtwellenleiter als Messelemen-
te genutzt. Wird ein Lichtwellenleiter gekrümmt, so kommt es zu einer Erhöhung der Übertra-
gungsverluste. Über eine Messung der Beleuchtungsstärke kann auf die wirkende Kraft rückge-
schlossen werden. Eine weitere Möglichkeit der Nutzung von Lichtwellenleitern zur Kraftmessung
ist das Einbringen von Interferenzfiltern in den Lichtwellenleiter (Faser-Bragg-Gitter). Bei einer
Dehnung des Lichtwellenleiters kommt es Verschiebung der Wellenlänge des Lichtes, welche
detektiert wird. Weitere Möglichkeiten zur optischen Kraftmessung sind bildverarbeitende Verfah-
ren und die Erfassung der mechanischen Spannung mit einem Raman-Spektrometer [24]. Mess-
prinzipien nach dem optischen Messverfahren gewährleisten eine hohe Messauflösung und kön-
nen je nach Messprinzip auch kontaktlos erfolgen. Eine Beeinflussung durch elektromagnetische
Felder ist nicht gegeben. Eine Miniaturisierung ist jedoch nur eingeschränkt möglich. Dies ist dem
teils benötigten hohen Aufwand an Komponenten als auch der Einhaltung minimaler Krümmungs-
radien bei Lichtwellenleitern geschuldet. Außerdem sind optische Messverfahren empfindlich
gegenüber Verschmutzungen.
Auswahl eines Messprinzips
Tabelle 7.2 zeigt die Bewertungskriterien und die Bewertung der betrachteten Messprinzipien zur
Kraftmessung. Die Bewertungskriterien leiten sich aus den Anforderungen an den extrakorporalen
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Kraftsensor ab. Zur Gewährleistung einer ausreichenden Empfindlichkeit des Sensors wird die
Auflösung der Kraftmessung betrachtet. Die Bewertung der Messauflösung beruht auf den Kennt-
nissen zur Mess- und Sensortechnik [121], [131] und in Anlehnung an [73], [24].
Tabelle 7.2: Bewertung der betrachteten Messprinzipien.
Resistiv
Piezoresistiv
Kapazitiv Induktiv Optisch
Erreichbare
Messauflösung
+ + 0 +
Hohes Miniatu-
risierungspotential
+ 0 - 0
Geringer Aufwand der
Sensorsignalauswertung
+ 0 0 -
Resistenz gegenüber
Verschmutzung
+ - + -
Niedrige
Störempfindlichkeit
0 - - +
Die Bewertung zeigt, dass das resistive bzw. piezoresistive Messprinzip am besten zur Kraftmes-
sung im Torquer geeignet ist. So lässt sich mit diesem Prinzip eine gute Messauflösung erreichen.
Darüber hinaus sichert die gute Miniaturisierbarkeit resistiver Sensoren die Integration des Pri-
märsensors in den Torquer. Weitere Vorteile sind die gute Resistenz gegenüber Verschmutzungen
und Flüssigkeiten, sowie die etablierte und somit mit hoher Zuverlässigkeit realisierbare Sensorel-
ektronik. Je nach Umfeld müssen gegebenenfalls Maßnahmen zur Abschirmung elektromagneti-
scher Felder vorgenommen werden. Ein weiterer Vorteil dieses Messprinzips ist, dass bei der Deh-
nungsmessung gegenüber der Ausschlagsmessung kein Referenzpunkt benötigt wird.
Die Verwendung kapazitiver Sensoren oder optischer Sensoren ist ebenfalls möglich. Allerdings
stellt die hohe Empfindlichkeit beider Messprinzipien gegenüber Verschmutzungen für diese An-
wendung einen signifikanten Nachteil dar. Dementsprechend müssen weitere Maßnahmen ergrif-
fen werden, um die Sensorelemente zu schützen. Hierdurch steigt wiederum der benötige Bau-
raum für das Sensorelement. Ein kapazitiver Sensor würde zudem mit hoher Wahrscheinlichkeit
eine aufwändige Integration der Primärelektronik in den Torquer bedingen.
Induktive Sensoren scheiden aufgrund Ihrer schlechten Miniaturisierbarkeit vollständig aus.
Aufgrund der erfolgten Betrachtung der Messprinzipien und der abschließenden Bewertung wird
das resistive Messprinzip ausgewählt.
Weiterführende Informationen zu Kraftmessungen im Bereich der Mikrokraftsensoren können
[73], [24], [121], [131] entnommen werden.
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7.2 Entwurf des Verformungskörpers
In diesem Abschnitt wird der Entwurf des Primärsensors präsentiert. Zunächst wird die Wider-
standsänderung eines DMS bei Dehnung erläutert. Dem folgend werden die Geometrie des ent-
worfenen Verformungskörpers, das zugrundeliegende analytische Modell sowie Simulationsergeb-
nisse dargelegt. Abschließend wird der konstruktive Aufbau des extrakorporalen Sensors präsen-
tiert.
Widerstandsänderung eines Dehnungsmessstreifens (DMS)
In Abbildung 7.6 ist das Grundmodell eines resistiven Dehnungssensors dargestellt. Für ein Wider-
standselement ∆ܴ mit der Länge ∆ݔଵ, der Breite b und Höhe h ergibt sich der Grundwiderstand ܴ଴
im spannungsfreien Zustand (ܵଵ = ܵଶ = ܵଷ = 0) aus
∆ܴ଴ = ߩ଴∆ݔଵܾℎ 		. (7.4)
Abb. 7.6: Widerstandsmodell eines resistiven Dehnungssensors nach [131].
Wird der Verformungskörper mit einer Kraft ܨ belastet, so entsteht eine Verformung, welche eine
Änderung des Spannungs- und Dehnungszustandes erzeugt. Der Widerstand ∆ܴ des Widerstandse-
lements berechnet sich dann in Abhängigkeit der Dehnungen zu
∆ܴ = ∆ܴ଴ + d∆ܴ(ܵଵ, ܵଶ,ܵଷ)	. (7.5)
Der Änderungsterm d∆ܴ(ܵଵ,ܵଶ, ܵଷ) ergibt sich durch partielle Ableitung von Gleichung (7.5) nach
∆ݔଵ,ܾ, ℎ und ρ.
d∆ܴ = ߲∆ܴ
߲∆ݔଵ
d∆ݔଵ + ߲∆ܴ߲ܾ dܾ + ߲∆ܴ߲ℎ dℎ + ߲∆ܴ߲ߩ dߩ	 (7.6)
d∆ܴ = ߩ଴
ܾℎ
d∆ݔଵ − ߩ଴∆௫భܾଶℎ dܾ − ߩ଴∆௫భܾℎଶ dℎ + ∆ݔଵܾℎ dߩ (7.7)
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d∆ܴ = ߩ଴∆ݔଵ
ܾℎ
ฬ
ௌiୀ଴ ∙ ൬
d∆ݔଵ
∆ݔଵ
−
dܾ
ܾ
−
dℎ
ℎ
+ dߩ
ߩ଴
൰	 (7.8)
Die Dehnung entspricht der relativen Längenänderung und somit gilt für die Dehnungen iܵ mit i ={1, 2, 3}
ܵଵ = d∆ݔଵ∆ݔଵ , 	ܵଶ = − dܾܾ , 	ܵଷ = − dℎℎ 	. (7.9)
Für linear-elastische isotrope Werkstoffe lassen sich die Dehnungen orthogonal zur Krafteinwir-
kungsrichtung ܵଶ, 	ܵଷ in Abhängigkeit der Dehnung ܵଵ mit der Querkontraktionszahl (Poisson-
zahl) µ berechnen. Durch das Elastizitätsmodul ܧ wird die mechanische Spannung ܶ mit der Deh-
nung ܵ gekoppelt. Für ܵଵ, ܵଶ, 	ܵଷ gilt somit:
ܵଵ = ଵா ଵܶ, ܵଶ = ܵଷ = − µா ଵܶ = −µ ଵܵ	. (7.10)
Durch Einsetzen von (7.10) in (7.8) lässt sich die absolute Änderung des Widerstandselements
d∆ܴ in Abhängigkeit der Ortskoordinate	∆ݔଵ mit
d∆ܴ = ∆ܴ଴ܵଵ(∆ݔଵ) ൬1 + 2µ + 1ܵ
ଵ
dߩ
ߩ଴
൰ (7.11)
beschreiben. Somit ergibt sich für die relative Widerstandsänderung	ݎ(ݔଵ) = ௗ∆ோ∆ோబ  :
ݎ(ݔଵ) = ݀∆ܴ∆ܴ଴ = ܵଵ(ݔଵ) ൬1 + 2µ + 1ܵଵ dߩߩ଴൰	. (7.12)
Ist die Dehnung ܵଵ unabhängig von der Ortskoordinate ݔଵ, gilt für die relative Widerstandsände-
rung ݎ des resistiven Messelements:
ݎ = ܴ݀
ܴ଴
= ܵଵ ൬1 + 2µ + 1ܵ
ଵ
dߩ
ߩ଴
൰ = ܭଵܵଵ	. (7.13)
Die Widerstandsschicht kann in Folien-, Dünnfilm-oder Dickfilmtechnologie hergestellt werden.
Auf diesen Technologien basierende Sensoren werden den resistiven zugeordnet. In Halbleiter
eindotierte Widerstandsregionen nutzen den piezoresistiven Effekt. Bei resistiven Sensoren wird
die Widerstandsänderung durch den Gestaltänderungseffekt dominiert. Bei piezoresistiven Senso-
ren dominiert die Änderung des spezifischen Widerstands die Widerstandsänderung. Der Faktor
ܭ = ቀ1 + 2µ + ଵ
ௌభ
dఘ
ఘబ
ቁ wird in der Messtechnik als K-Faktor bezeichnet und ist eine materialabhän-
gige Konstante. Für Folien-DMS liegt der K-Faktor im Bereich 2,0…2,2. Mit der Dünnfilm- und
Dickfilmtechnologie können K-Faktoren von 1,9 bis 10 erzielt werden. Piezoresistive Silizium-
Planar-Widerstände ermöglichen K-Faktoren von 50 bis 100 [131].
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Grundmodell des Verformungskörpers
Der Entwurf des Verformungskörpers ist in Abbildung 7.7 dargestellt. Die Kraft ܨN wird  axial  in
den Verformungskörper eingeleitet und durch zwei C-förmige Biegebalkenstrukturen abgeleitet.
Die DMS werden im Teilstück II des Biegebalkens sowohl auf der Innen- als auch Außenseite
angebracht.
Abb. 7.7: Geometrie des entworfenen Verformungskörpers.
Zur Ermittlung des Sensorausgangssignals ݑa werden die mechanischen Spannungen in den Bie-
gebalkenstrukturen ermittelt. Die mechanische Spannung ܶ über den Balkenquerschnitt ݖ in ei-
nem Balken mit der Querschnittsbreite ܾ und der Querschnittshöhe ℎ ergibt sich aus
ܶ(ݔ, ݖ) = ܰ(ݔ)
ܣ(ݔ) + ܯ௬(ݔ)ܫ௬(ݔ) ݖ	. (7.14)
Somit sind die Schnittgrößen in den Biegebalken zu ermitteln. In Abbildung 7.8 ist das mechani-
sche Modell für einen Biegebalken des Sensors dargestellt. Es entsteht durch eine symmetrische
Teilung des Verformungskörpers in vertikaler Richtung. Die untere Einspannung stellt die Befesti-
gung des Kraftsensors dar. Die obere Einspannung ist parallelverschiebbar und entspricht der
Krafteinleitung an der die Kraft ܨ = ܨN 2⁄  auf den Verformungskörper wirkt. Da das System zwei-
fach statisch unbestimmt ist, wird das Prinzip der virtuellen Kräfte angewendet, um die benötigten
Schnittgrößen ܰ(ݔ), ܳ(ݔ) und ܯ(ݔ) zu ermitteln [65]. Hierzu wird das statisch unbestimmte
System durch Wegstreichen zweier Lagerreaktionen in ein statisch bestimmtes überführt. Die
aufgelösten Lagerreaktionen werden durch zwei virtuelle Kräfte bzw. Momente ersetzt. Für die
tatsächliche Belastung durch die Kraft ܨ und die beiden virtuellen Momente ܺ୅, ܺ୆ werden  die
Schnittgrößen in der Biegebalkenstruktur berechnet. Durch die aufgebrochenen Lagerreaktionen
leisten die Kräfte Verformungsarbeit an den Stellen der entfernten Lagerreaktionen. Über ein
lineares Gleichungssystem wird die Verformungsarbeit der realen und virtuellen Kräfte miteinan-
der gekoppelt. Mit den Zwangsbedingungen des ursprünglichen unbestimmten Systems werden
abschließend alle Lagerreaktionen bestimmt und die realen Schnittgrößen ermittelt. Für die me-
chanische Spannung ܶ in Teilstück II gilt ergibt sich:
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ܶ(ܨ, ݈, ݖ) = − ܨ
ܾℎ
− 12ݖ ܨܽ	 −	
3ܨℎଶ݈ଶ ∙ (ܽଶ + ݈ܽ)ቌ12 ቀܽ + 13 ݈ቁ − 2ܽℎଶ + 4݈ܽଶ ቍ
2݈ଶ ൬36 ቀܽ + 13 ݈ቁଶ − ܽଶ൰ + ℎଶ ቀ24ܽ ቀܽ + 13 ݈ቁ + 4ܽଶቁ
ܾℎଷ
	. (7.15)
und für die Dehnung folgt somit:
ܵ(ܨ, ݈, ݖ) = − ܨ
ܧܾℎ
− 12ݖ ܨܽ	 −	
3ܨℎଶ݈ଶ ∙ (ܽଶ + ݈ܽ)ቌ12 ቀܽ + 13 ݈ቁ − 2ܽℎଶ + 4݈ܽଶ ቍ
2݈ଶ ൬36 ቀܽ + 13 ݈ቁଶ − ܽଶ൰ + ℎଶ ቀ24ܽ ቀܽ + 13 ݈ቁ + 4ܽଶቁ
ܧܾℎଷ
	. (7.16)
Abb. 7.8: Mechanisches Modell des entworfenen Verformungskörpers.
Spannungsgespeiste Vollbrücke
Als Messelemente werden Folien-DMS vom Typ 1-LY11-0.3/120 von  der  Firma HBM eingesetzt.
Konstantanfolie bildet den Werkstoff für das Messgitter. Die Träger- und Abdeckfolie besteht aus
Polyamid. Die Abmessungen betragen 2,0 x 1,2 mm². Der K-Faktor beträgt nach Datenblattangaben
2. Der Kraftsensor wird mit vier Dehnmesselementen (DMS) bestückt, welche zu einer Vollbrücke
verschaltet werden. Je Messschenkel wird ein DMS an der Oberseite und an der Unterseite ange-
bracht. Die Verschaltung der einzelnen Messelemente zu einer spannungsgespeisten Vollbrücke ist
in Abbildung 7.9 dargestellt. Für die Brückenspannung ݑa gilt:
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ݑୟ = ܴଶܴସ − ܴଵܴଷ(ܴଵ + ܴଶ)(ܴଷ + ܴସ) ଴ܷ	. (7.17)
Für ein Messelemente ܴi folgt durch Einsetzen von (7.13) in (7.5)
ܴi = ܴ଴(1 + ݇ iܵ) (7.18)
und somit ergibt sich für die Brückenausgangsspannung ݑa in Abhängigkeit von den Dehnungen iܵ
ݑୟ = ((1 + ݇ܵଶ)(1 + ݇ܵସ) − (1 + ݇ܵଵ)(1 + ݇ܵଷ)((1 + ݇ܵଵ) + (1 + ݇ܵଶ))((1 + ݇ܵଷ) + (1 + ݇ܵସ)) ଴ܷ	. (7.19)
Für den entworfenen Verformungskörper gilt aufgrund der Anordnung der DMS:
ܵଵ = ܵଷ , ܵଶ = ܵସ	. (7.20)
Somit folgt mit (7.18) und (7.19) für die Brückenausgangsspannung ݑ௔ des Kraftsensors
ݑa = (1 + ݇ܵଶ)ଶ − (1 + ݇ܵଵ)ଶ
൫(1 + ݇ܵଵ) + (1 + ݇ܵଶ)൯ଶ ∙ ଴ܷ	. (7.21)
Abb. 7.9: Spannungsgespeiste Vollbrücke.
Simulationsergebnisse
Der Entwurf des Verformungskörpers wird mit der Finite-Elemente-Methode (FEM) optimiert
[148]. Die FEM-Methode eignet sich zur Überprüfung der Validität des analytischen Ansatzes
hinsichtlich der Dehnung. Des Weiteren können hierdurch Spannungsspitzen im Verformungskör-
per erkannt und durch konstruktive Anpassungen reduziert werden. Eine analytische Beschrei-
bung der Spannungszustände für alle Variationen eines Verformungskörpers ist sehr aufwendig
und wird daher nicht durchgeführt. Abbildung 7.10 zeigt die Gegenüberstellung von erstem Ent-
wurf und optimiertem Modell des Verformungskörpers. In Abbildung 7.11 ist die technische
Zeichnung des optimierten Verformungskörpers abgebildet.
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Abb. 7.10: Gegenüberstellung der ersten Variante des Verformungskörpers (links) und des mit FEM
optimierten Verformungskörpers (rechts).
Abb. 7.11: Technische Zeichnung des gefertigten Verformungskörpers.
Die Biegeformen für Druck- und Zugbeanspruchung des Verformungskörpers sind in Abbildung
7.12 dargestellt. Die maximale Spannung bei einer Nennkraft von 10 N beträgt 98 MPa. Die ma-
ximale Streckgrenze beträgt 275 MPa. Der Sensor ist somit bis 28 N überlastfest.
Abb. 7.12: Darstellung der Simulationsergebnisse der mechanischen Spannungen unter Druck-
(links) und Zugbelastung (rechts).
Belastung mit 10 N, Mechanische Spannung nimmt farblich von Blau zu Rot zu.
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Ein Vergleich der analytisch berechneten und simulierten Dehnungswerte an den Applikationsstel-
len zeigt eine sehr geringe Abweichung der simulierten Werte von den analytisch berechneten von
2,01 % auf der Innenseite und -3,60 % auf der Außenseite. Durch die gegensätzlichen Vorzeichen
der Abweichungen der Dehnungen ergibt sich für die berechnete und simulierte Empfindlichkeit
eine Abweichung von lediglich 0,35 %.
Aufbau des extrakorporalen Kraftsensors
Der aufgebaute Torquer mit integriertem Kraftsensor ist in Abbildung 7.13 dargestellt. Die
Krafteinleitung erfolgt über eine Spannzange, welche den Führungsdraht mittels Reibschluss
fixiert. Die Griffhülse wird durch eine Gleithülse aus Teflon geführt und ist gegen Verdrehen gesi-
chert, um parasitäre Einflüsse von Querkräften und Momenten zu reduzieren.
Abb. 7.13: Konstruktiver Aufbau des entworfenen Kraftsensors (links) und Größenvergleich von
konventionellem Torquer und entworfenem Torquer mit integrierter Kraftsensorik
(rechts).
7.3 Messtechnische Charakterisierung des Kraftsensors
Die statische Kennlinie des Kraftsensors wird mit einem am Institut EMK (TU Darmstadt) entwi-
ckelten [86] und für die Messung konstruktiv angepassten Kraftmessstand in Abbildung 7.14
ermittelt. Die Messunsicherheit des Messstandes beträgt 0,5 %. Die Krafteinleitung erfolgt, wie im
Anwendungsfall über einen Draht. Hierzu wird ein Edelstahldraht mit dem Durchmesser eines
Führungsdrahtes von 360 µm verwendet. Der zweite Angriffspunkt erfolgt an der Griffhülse und
entspricht somit der Griffhaltung des Kardiologen. Als Sensorelektronik für die Referenzmessung
wird die Messverstärker-Steckkarte NI TB-4330 von National Instruments mit  einer  5  V  Span-
nungsspeisung eingesetzt. Die Regelung des Kraftmessstandes und die Aufnahme der Messdaten
erfolgt mit der Messsoftware LabVIEW. Es wird die statische Kennlinie für den Nennmessbereich -
10 N bis 10 N gemessen. Insgesamt werden nach einer Einlaufphase 20 Messdurchläufe mit 20
Kraftstufen ausgewertet. Auf jeder Kraftstufe werden nach dem Einschwingvorgang 10 Messwerte
aufgenommen. Es ergeben sich somit für jede Kraftstufe 200 Messwerte.
Die gemessene Kraftkennlinie in Abbildung 7.15 zeigt einen geringen Linearitätsfehler von 1,3 %
und eine geringe Hysterese von 2,8 %. Die ideale statische Kennlinie entspricht bei einer 5 V Span-
nungsspeisung
ݑ௔ = 9,92	mV + 75,2 μVN ∙ ܨ	. (7.22)
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Abb. 7.14: Messanordnung zur Bestimmung der statischen Kennlinie des entworfenen Kraftsensors.
Abb. 7.15: Statische Kennlinie des aufgebauten Kraftsensors.
Die Messunsicherheit liegt mit 3,9 % unterhalb des geforderten Wertes von 5 %. Die Empfindlich-
keit fällt geringer aus als aus den Berechnungen erwartet (vgl. Tabelle 7.3). Ursache hierfür sind
Fertigungstoleranzen bei der Herstellung des Verformungskörpers. Messungen zeigen, dass der
Verformungskörper mit einer Balkenhöhe von 420 µm eine signifikante Abweichung zu den be-
rechneten 300 µm aufweist. Weitere Fertigungsversuche zur Fertigung dünnerer Balkenstrukturen
sind fehlgeschlagen. Durch die Rotation des Fräskopfes während der Fertigung gerät die Biegebal-
kenstruktur in Schwingung und bricht. Die gesunkene Empfindlichkeit des Kraftsensors schränkt
die Nutzbarkeit im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht ein. Der geringere Signal-Rausch-Abstand
ist akzeptabel. Tabelle 7.4 fasst die aus den statischen Messungen resultierenden Eigenschaften
des Kraftsensors zusammen.
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Tabelle 7.3: Vergleich der Ergebnisse für Dehnung und Empfindlichkeit des Kraftsensors.
Mittlere Dehnung im
Biegebalken
Empfindlichkeit
in mV/V
Abweichung der
Empfindlichkeit
in %
Innenseite Außenseite
Analytisches Modell -1,99√10-4 -8,60√10-5 0,570 -
FEM Simulation
-2,03√10-4
(+2,01 %)
-8,29√10-5
(-3,60 %)
0,572 +0,35 %
Messergebnisse - - 0,301 -47,03 %
Tabelle 7.4: Zusammenfassung der Messergebnisse der statischen Messung.
Nennmessbereich in N -10 bis 10
Empfindlichkeit in mV/V 0,301
Linearitätsfehler in % 1,3
Hysteresefehler in % 2,8
Zufälliger Fehler in % 2,35
Messunsicherheit in % 3,88
Die Messung des dynamischen Verhaltens wird dem angepassten Messstand in Abbildung 7.16
durchgeführt. Der Torquer wird fixiert. Der Shaker B&K 4810 erzeugt eine dynamische Anregung
des Systems. Der Impedanzmesskopf B&K 8001 wird  mit  dem Shaker  gekoppelt  und  erfasst  die
vom Shaker erzeugte Kraft. Der Netzwerkanalysator Agilent 35670 erfasst die Messsignale vom
Impedanzmesskopf und extrakorporalem Kraftsensor und sendet die Messdaten zur Verarbeitung
an einen PC mit der Messsoftware LabVIEW. Es wird eine definierte Kraft von 100 mN im Fre-
quenzbereich von 1 Hz bis 1 kHz über einen Führungsdraht mit der Länge von 50 mm eingeleitet.
Die Messergebnisse zeigen einen konstanten Frequenzverlauf des Sensorsignals bis über 200 Hz
(Abb. 7.17). Bei 830 Hz liegt eine Resonanzstelle vor. Die -3 dB Grenzfrequenz liegt über 1 kHz.
Das dynamische Verhalten entspricht dem eines Feder-Masse-Systems. Dieses resultiert aus der
Nachgiebigkeit des Verformungskörpers und den angekoppelten Massen der Krafteinleitung, der
Spannzange und des Drahtes. Bei sehr hohen Frequenzen machen sich zudem die transversalen
Schwingungsmoden des verwendeten Drahtstücks bemerkbar.
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Fazit
Die messtechnische Charakterisierung des Kraftsensors zeigt, dass der entworfene und aufgebaute
Kraftsensor die Anforderungen zur extrakorporalen Messung der Interaktionskraft des Kardiologen
erfüllt und somit für die Anwendung im haptischen Assistenzsystem geeignet ist. Die Messunsi-
cherheit ist mit 3,9 % ausreichend gering. Des Weiteren ist das dynamische Verhalten gerade im
geforderten Arbeitsfrequenzbereich bis 100 Hz nahezu ideal. Abweichungen von Amplituden- und
Phasengang sind hier vernachlässigbar gering.
Abb. 7.16: Messaufbau zur Messung des dynamischen Übertragungsverhaltens des extrakorporalen
Kraftsensors.
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Abb. 7.17: Dynamisches Übertragungsverhalten des extrakorporalen Kraftsensors (Mittelung über
sieben Messreihen).
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8. Aufbau und Regelung des Gesamtsystems
Basierend auf dem festgelegten Konzept und Entwurf eines impedanzgeregelten Assistenzsystems
in Kapitel 5 und 6 ergibt sich die in Abbildung 8.1 dargestellte Struktur des Gesamtsystems. Der
Führungsdraht mit integriertem Mikrokraftsensor an der Drahtspitze wird durch die haptische
Bedieneinheit und die Schleuse des Patienten geführt. Die Navigation des Führungsdrahtes erfolgt
durch händische Manipulation des Handstücks mit integrierter Kraftsensorik. Die intra- als auch
extrakorporalen Kraftsensoren werden durch angepasste Sensorelektroniken ausgewertet. Die
Sensorsignale werden an ein echtzeitfähiges PXI-System weitergeleitet, welches zur Regelung des
Gesamtsystems eingesetzt wird. Die Ansteuerung der haptischen Bedieneinheit geschieht durch
eine speziell entwickelte Motortreiberelektronik. Zur Energieversorgung stehen zwei bipolare
Spannungsversorgungen mit °24 V und °5 V zur Verfügung.
Abb. 8.1: Übersicht der Systemkomponenten des HapCath-Systems.
Alle Elektronikkomponenten werden in einem selbst entworfenen Gehäuse (Abb. 8.2) integriert.
Zum Entwurf des Gehäuses sind weitere Informationen in Anhang D aufgeführt. Die Anbindung
der Leitungen zum Führungsdraht, haptischen Bedieneinheit und Handstück mit Kraftsensorik
erfolgt über medizinische Stecker vom Typ MEDI-SNAP des Unternehmens ODU. Stecker und
Buchsen sind farblich codiert und aufgrund ihrer Formgebung verwechslungssicher gestaltet. Zur
Ansteuerung des Systems wird eine Folientastatur eingesetzt. Informationen zum gewählten Be-
triebsmodus, des Kraftverstärkungsfaktors und dem Betriebszustand werden auf einem LCD-
Bildschirm angezeigt.
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Abb. 8.2: Entworfene Designstudie zur Gehäusegestaltung der Elektronik.
In den folgenden Abschnitten werden die grundsätzlichen Funktionsweisen der Motorelektronik
und Sensorauswerteelektronik erläutert. Danach wird ein geeigneter Regler für das haptische
Assistenzsystem ausgewählt und entworfen.
8.1 Entwicklung der Elektronikkomponenten
Für die Ansteuerung der haptischen Bedieneinheit und zur Auswertung des extrakorporalen Kraft-
sensors werden angepasste Elektroniken entworfen. Darüber hinaus wird ein Netzteil aufgebaut,
das die einzelnen Elektronikkomponenten mit Energie versorgt. Folgend wird der Entwurf von
Motorelektronik und Sensorelektronik erläutert.
8.1.1 Motor-Treiberelektronik
Die Motorelektronik dient zur Ansteuerung der haptischen Bedieneinheit. Da die Bedieneinheit als
Kraftquelle eingesetzt wird, ist es zweckmäßig eine Stromquelle zur Ansteuerung zu verwenden
und so den annähernd linearen Zusammenhang von Strom und Kraft beim elektrodynamischen
Prinzip zu nutzen [48], [75].
Bei Verstärkern werden je nach Funktionsweise unterschiedliche Typen unterschieden [105],
[120]. Zu den linearen Verstärkern werden die Eintaktverstärker der Klasse A und die Gegentakt-
verstärker der Klassen B und AB gezählt. Verstärker der Klasse C verzerren sehr stark das Aus-
gangssignal und werden hauptsächlich in der Hochfrequenztechnik eingesetzt. Verstärker der
Klasse D werden den schaltenden Typen zugeordnet und basieren prinzipiell auf einer Pulswei-
tenmodulation. Daneben existieren wenige hybride Varianten von linearen und schaltenden Ver-
stärkern, welche hier nicht näher betrachtet werden.
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Die signifikanten Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Klassen bestehen in der Signalqua-
lität, welche durch den Klirrfaktor beschrieben wird, dem Wirkungsgrad und der elektromagneti-
schen Verträglichkeit.
Ein Klasse-A-Verstärker weist den niedrigsten Klirrfaktor aller Verstärkerklassen auf, allerdings
besitzt er aufgrund seines Betriebs im Eintakt-Modus einen sehr niedrigen Wirkungsgrad. Klasse-
B-Verstärker bilden das Ausgangssignal mit zwei gekoppelten Schaltungsteilen. Ein Teil gibt die
positive Halbwelle des Signals aus, der andere die negative. Daher auch der Name Gegentaktver-
stärker. Aufgrund der Schwellspannung der Transistoren (≡ 0,65  V)  kommt  es  in  der  Nähe  des
Nulldurchgangs zu Übernahmeverzerrungen. Hieraus resultiert ein im Vergleich hoher Klirrfaktor.
Ein Verstärker der Klasse AB „spannt“ die Leistungstransistoren mit einer Vorspannung, die unge-
fähr der Schwellspannung entspricht vor. Hierdurch werden die Übernahmeverzerrungen gemin-
dert. Er bietet somit eine hohe Signalqualität bei zugleich ähnlich gutem Wirkungsgrad wie ein
Klasse-B-Verstärker. Verstärker der Klassen A, B, und AB gewährleisten eine gute elektromagneti-
sche Verträglichkeit. Der große Vorteil eines Klasse-D-Verstärkers ist sein hoher Wirkungsgrad.
Durch den schaltenden Betrieb, werden die Transistoren nicht im ineffizienten linearen Bereich
betrieben. Allerdings verursachen sie durch den schaltenden Betrieb signifikante elektromagneti-
sche Störungen. Zudem ist der Klirrfaktor meist sehr hoch.
Ein Verstärker der Klasse AB bietet insgesamt einen guten Kompromiss aus Signalqualität, Wir-
kungsgrad und EMV-Verträglichkeit und wird daher als Motortreiber für die haptische Bedienein-
heit ausgewählt.
Der integrierte Baustein LM 1875 ist ein Leistungsoperationsverstärker der Klasse AB und wird als
Verstärkerbaustein verwendet. Abbildung 8.3 zeigt die prinzipielle Beschaltung des Operationsver-
stärkers als spannungsgesteuerte Stromquelle. Der Operationsverstärker besitzt zwei Eingänge.
Der positive wird als Signaleingang genutzt, der negative als Anschluss für die Rückkopplung. Der
Verstärker arbeitet somit im nicht-invertierenden Betrieb. Der elektrodynamische Aktor der hapti-
schen Bedieneinheit wird an den Ausgang des Operationsverstärkers und den Messshunt ange-
schlossen. Der Motorstrom verursacht einen Spannungsabfall über den Messshunt ܴୗ୦୳୬୲, welcher
auf den invertierenden Eingang zurückgekoppelt wird. Für die differentielle Ausgangsspannung
∆ݑa des Operationsverstärkers gilt mit dem Differenzverstärkungsfaktor ܣୈ und der Differenzein-
gangsspannung ∆ݑD
∆ݑa = ܣୈ∆ݑD	. (8.1)
Durch das Rückkopplungsnetzwerk steuert der Operationsverstärker so lang den Ausgang aus, bis
die Differenzspannung ݑୈ zwischen  den  beiden  Eingängen  zu  Null  geworden  ist.  Dann  ist  ein
stationärer Arbeitspunkt erreicht. Im Fall der spannungsgesteuerten Stromquelle ergibt sich für
den Spannungsabfall über den Messshunt
ݑShunt = ܴୗ୦୳୬୲݅Mot	. (8.2)
Hieraus lässt sich der Stromverstärkungsfaktor der Stromquelle berechnen. Für den Motorstrom
݅Mot in Abhängigkeit der Eingangsspannung ݑ୧୬ gilt daher
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݅Mot = ݑ୧୬ܴୗ୦୳୬୲	. (8.3)
Über einen Spannungsteiler am Eingang des Operationsverstärkers wird das Übersetzungsverhält-
nis von Eingangsspannung zu Ausgangsstrom so angepasst, dass sich bei einer Eingangsspannung
von °5 V ein Motorstrom von ݅Mot von °1 A ergibt. Dies entspricht einer maximalen Ausgangskraft
von 1,18 N an der haptischen Bedieneinheit. Der Arbeitsfrequenzbereich der Schaltung beträgt DC
bis 50 kHz. Am Eingang des Verstärkers wird ein Tiefpass angekoppelt, um die Rauschleistung zu
minimieren; Die Grenzfrequenz beträgt 5 kHz. In Abschnitt 9.3 wird dieser Tiefpass zur Frequenz-
gangkompensation genutzt. Hierzu wird die Grenzfrequenz auf 100 Hz abgesenkt.
Abb. 8.3: Grundschaltung der Motorelektronik mit vorgeschaltetem Tiefpass zur Rauschleistungsredu-
zierung.
8.1.2 Sensorelektronik
Der Messeffekt des extrakorporalen Kraftsensors beruht auf dem resistiven Wirkprinzip. Insgesamt
vier Dehnungsmessstreifen werden in Brückenschaltung auf dem Verformungskörper angebracht
(vgl. Kapitel 7). Zur Auswertung des extrakorporalen resistiven Kraftsensors müssen Brückenaus-
gangsspannungen im Millivoltbereich präzise verstärkt werden. Zugleich müssen eine hohe
Gleichtaktunterdrückung und ein hoher Eingangswiderstand des Messverstärkers bei gleichzeitig
ausreichend hoher Dynamik gewährleistet sein. Bei diesen Anforderungen sind besonders Instru-
mentationsverstärker als Messverstärker geeignet [132]. Instrumentenverstärker werden aus drei
Operationsverstärkern in Differenzverstärkerschaltung gebildet (Abb. 8.4). Für die Ausgangsspan-
nung gilt:
ݑୟ = ൬1 + 2ܴଵܴୋୟ୧୬൰ ∙ ܴଷܴଶ ∙ ൫ݑଶ − ݑଵ൯		. (8.4)
Bei integrierten Schaltungen sind alle drei Operationsverstärker in einem Gehäuse untergebracht.
Die Widerstände ܴଵ bis ܴଷ werden direkt auf dem Siliziumchip integriert und getrimmt. Hierdurch
wird eine sehr hohe Genauigkeit des Ausgangssignals erzielt. Die Verstärkung ergibt sich dann
allein durch die Wahl des Widerstands ܴୋୟ୧୬, dessen Anschlüsse aus dem Gehäuse herausgeführt
werden. Die Eigenschaften integrierter Instrumentenverstärker sind zusammengefasst:
∂ hohe Gleichtaktunterdrückung >100 dB,
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∂ sehr hohe Eingangsimpedanz >90 Mς,
∂ geringe Offseteingangsspannung <100 µV,
∂ geringes Verstärkungsbandbreiteprodukt <2 MHz.
Für den Aufbau des Messverstärkers wird der integrierte Baustein INA 114 verwendet. Er bietet
bei einer Gesamtverstärkung von 1000 eine obere Grenzfrequenz von 1 kHz und ist daher gut für
die Auswertung des extrakorporalen Kraftsensors geeignet. Die Spannungsspeisung erfolgt mit
einem 5 V-Spannungsregler. Das Ausgangssignal des Instrumentationsverstärkers wird zur Unter-
drückung von Aliasing-Effekten am Eingang des PXI-Systems tiefpassgefiltert. Die Grenzfrequenz
beträgt 2 kHz.
Abb. 8.4: Grundschaltung des Instrumentationsverstärkers mit angekoppeltem Kraftsensor und aus-
gangsseitigem Anti-Aliasing-Filter.
8.2 Auswahl und Entwurf des Reglers
Die Funktion der Regelung ist die Ansteuerung der haptischen Bedieneinheit in Abhängigkeit der
gemessenen Kraftsignale der beiden Kraftsensoren. Im Gegensatz zu einer Steuerung stellt eine
Regelung einen geschlossenen Wirkungsablauf dar. Der Typ des Reglers und dessen Parametrisie-
rung haben einen großen Einfluss auf die erzielbare Bandbreite des Gesamtsystems und somit
auch auf die haptische Transparenz des Systems, also die Qualität des haptischen Feedbacks. Des
Weiteren bestimmt der Regler auch die Stabilität des Systems.
In diesem Abschnitt wird zunächst die Übertragungseigenschaft der Regelstrecke bestimmt. An-
schließend werden die Eigenschaften unterschiedlicher stetiger Reglertypen dargelegt und eine
Auswahl eines Reglers getroffen. Abschließend werden die Parameter des Reglers empirisch be-
stimmt und Messergebnisse präsentiert.
8.2.1 Stabilität
Stabilität im Sinne der Regelungstechnik kann wie folgt definiert werden. Ein System ist genau
dann stabil, wenn jedes beschränkte und zulässige Eingangssignal ein beschränktes Ausgangssig-
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nal zur Folge hat [122]. Trifft dies nicht zu, so ist das System instabil. Abbildung 8.5 stellt ein
stabiles und ein instabiles Ausgangssignal eines Systems zur Verdeutlichung dar. Die Amplitude
des Ausgangssignal nimmt im Fall instabilen Verhaltens also stetig zu bis das System in seine
Stellgrößenbeschränkung hineinläuft oder das System durch Überlastung zerstört wird. Ein insta-
biles Verhalten des haptischen Assistenzsystems zeigt sich in einem Prellen der Führungsdrahtspit-
ze im Gefäßsystem und stellt ein erhebliches Risiko für den Patienten dar. Es muss daher ausge-
schlossen werden können.
Abb. 8.5: Gegenüberstellung des Ausgangssignals eines stabilen und instabilen Systems.
Eine vereinfachte Darstellung eines Regelkreises ist in Abbildung 8.6 dargestellt. Die Führungs-
größe ݔ୧୬ wird  mit  der  Regelgröße ݔ୭୳୲ verglichen und die Regeldifferenz ∆ܵ = ݔ୧୬ − ݔ୭୳୲ be-
stimmt. Der Regler ܩୖ verarbeitet die Regelabweichung und erzeugt die Stellgröße ݑ, welche auf
die Regelstrecke ܩୗ einwirkt, um die Regelgröße zu beeinflussen.
Abb. 8.6: Blockschaltbild eines geschlossenen Regelkreises.
Die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises ergibt sich somit aus
ܩ୥ = ܩୖ ∙ ܩୗ1 + ܩୖ ∙ ܩୗ	. (8.5)
Nach dem speziellen NYQUIST-Kriterium kann durch Betrachtung des offenen Regelkreises des
Systems auf die Stabilität des geschlossenen geschlossen werden. Damit ein System asymptotisch
stabil ist, darf die Ortskurve des offenen Regelkreises (Abb. 8.7)
ܩ୭ = ܩୖ ∙ ܩୗ (8.6)
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den NYQUIST-Punkt (-1,0) in der Ortskurvendarstellung nicht umschließen (Abb. 8.8) [122]. In der
Darstellung des Bodediagramms entspricht dies einer Verstärkung kleiner 0 dB bei negativen
Phasenübergang der -180 °-Linie (Abb. 8.9).
Abb. 8.7: Blockschaltbild eines offenen Regelkreises.
Abb. 8.8: Ortskurvendarstellung eines stabilen und eines instabilen Systemverhaltens.
Die Ortskurve des offenen Regelkreises eines stabilen Systems darf den Nyquist-Punkt (-1,0)
nicht umschließen.
Abb. 8.9: Frequenzgangdarstellung eines stabilen und instabilen Systemverhaltens.
Der offene Regelkreis eines stabilen Systems muss eine Regelkreisverstärkung kleiner 0 dB beim
negativen Durchschreiten der -180°-Linie aufweisen.
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Durch Messung des Übertragungsverhaltens des offenen Regelkreises des haptischen Assistenzsys-
tems wird in den folgenden Abschnitten die Stabilität des impedanzgesteuerten (Abs. 9.2) und
impedanzgeregelten Assistenzsystems (Abs. 9.3) untersucht und die Bandbreite der Kraftrückmel-
dung bestimmt.
8.2.2 Reglertypen und Auswahl eines Reglers
Regler lassen sich in stetige und unstetige Regler unterscheiden. Stetige Regler können jeden
beliebigen Wert innerhalb des Stellbereichs ausgeben. Das Übertragungsverhalten kann proportio-
nales (P-), integrales (I-) oder differentielles (D-) Zeitverhalten aufweisen. Zumeist kommen Reg-
ler aber mit einem kombinierten Zeitverhalten zum Einsatz, z.B. PI-Regler, PID-Regler. Unstetige
Regler besitzen einen diskreten Stellbereich. Zweipunktregler können beispielsweise nur zwei
Zustände annehmen. In Abbildung 8.10 ist eine Übersicht der einfachen Reglertypen angegeben.
Für die Regelung des haptischen Assistenzsystems kommen nur stetige Regler in Frage, welche im
Folgenden näher betrachtet werden.
Abb. 8.10: Übersicht einfache stetiger und unstetiger Regler nach [79].
Ein stetiger Regler wird durch eine Kombination von P-, I- und D-Glied gebildet. Die Wirkungswei-
se der einzelnen Übertragungsglieder beruht auf dem unterschiedlichen Zeitverhalten.
Der P-Anteil beschreibt einen rein proportionalen Zusammenhang zwischen der Regelabweichung
∆ܵ und der Stellgröße ݑ. Er verarbeitet nur den Momentanwert der Regelabweichung und berück-
sichtigt daher nur die Gegenwart.
Der I-Anteil integriert die Regelabweichung ∆ܵ auf. Hierdurch wird die Stellgröße ݑ bei gleicher
Regelabweichung stetig größer. Dies erlaubt die Regelabweichung zu null zu regeln. Da durch die
Integration in der Zeit zurückliegende Werte die Stellgröße bestimmen, ist der I-Anteil in die
Vergangenheit gerichtet.
Der D-Anteil reagiert auf schnelle Änderungen der Regelabweichung ∆ܵ.  Je  größer  die  Ände-
rungsgeschwindigkeit, umso größer der Einfluss des D-Anteils auf die Stellgröße ݑ. Hierdurch
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wird verhindert, dass sich große Regelabweichungen aufbauen können. Seine Wirkung ist somit in
die Zukunft gerichtet.
Die Verschaltung der einzelnen Regler als Übertragungsglieder kann durch eine Parallelschaltung
der Blöcke der einzelnen Regelglieder erfolgen (Abb. 8.11).
Abb. 8.11: Blockschaltbild eines PID-Regler in Parallelschaltung.
Die Übertragungsfunktion GR ergibt sich somit aus:
ܩୖ = ܭ୔ + ܭ୍ݏ + ܭୈݏ	. (8.7)
Durch Einführen der Größen
ܭୖ = ܭ୔ (8.8)
୍ܶ = ܭ୔
ܭ୍
(8.9)
ୈܶ = ܭୈܭ୔ (8.10)
lässt sich das Blockschaltbild so umformen, dass die Reglerparameter nur durch den Verstärkungs-
faktor ܭୖ, die Nachstellzeit ୍ܶ  und die Vorhaltzeit ୈܶ bestimmt werden. Durch die Umformung
ergibt sich das Blockschaltbild in Abbildung 8.12.
Für die Übertragungsfunktion gilt nun:
ܩୖ = ܭୖ ൬1 + 1୍ܶݏ + ୈܶݏ൰	. (8.11)
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Abb. 8.12: Umgeformtes Blockschaltbild eines PID-Regler.
Je nach Kombination von Übertragungsgliedern des Reglers ergeben sich unterschiedliche Eigen-
schaften des Reglers. In Abhängigkeit vom dynamischen Verhalten der Reglerstrecke ist ein geeig-
neter Regler auszuwählen.
Da die Regelstrecke des haptischen Assistenzsystems durch das Verhalten der haptischen Bedien-
einheit dominiert wird und somit ein PTn-Verhalten (Mehrmassenschwinger) aufweist, kommen
nur I-, PI- und PID-Regler in Betracht [79]. Um ein möglichst geringes Überschwingen bei gleich-
zeitig hoher Dynamik zu erzielen, wird daher ein PID-Regler zur Regelung des haptischen Assis-
tenzsystems ausgewählt.
8.2.3 Empirische Bestimmung der Reglerparameter
Die Reglerparameter werden empirisch nach dem Verfahren von ZIEGLER und NICHOLS ermittelt
[79], [122]. In dieser Arbeit wird die Methode des Stabilitätsrandes verwendet. Prinzipiell wird
bei diesem Einstellverfahren das zu regelnde System im grenzstabilen bzw. instabilen Zustand
betrieben und hieraus auf die zu wählenden Reglerparameter geschlossen. Das System muss daher
dazu geeignet sein im instabilen Bereich betrieben zu werden ohne hierdurch zerstört zu werden.
Das Verfahren unterteilt sich in die folgenden Schritte:
1. Zunächst wird nur der P-Anteil des Reglers genutzt. I- und D-Anteil bleiben unberücksich-
tigt.
2. Der Verstärkungsfaktor ܭୖ wird stetig erhöht bis das System beginnt instabil zu werden
und Dauerschwingungen ausführt. Der Verstärkungsfaktor bei dem das System beginnt in-
stabil zu werden wird als kritische Verstärkung ܭ୩୰୧୲ bezeichnet.
3. Zusätzlich zur kritischen Verstärkung wird die Periodendauer der Dauerschwingungen des
Systems ୩ܶ୰୧୲ bestimmt.
4. Anhand der Einstellregeln nach Ziegler und Nichols (Tabelle 8.1) werden die Parameter
ܭୖ, ୍ܶ  und ୈܶ des Reglers bestimmt.
Die hieraus resultierenden Parameter sind eine gute Basis zur Auslegung des Reglers. Trotzdem
empfiehlt es sich weitere experimentelle Optimierungen der Reglerparameter vorzunehmen (siehe
Kapitel 9).
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Tabelle 8.1: Einstellregeln der Reglerparameter nach ZIEGLER und NICHOLS.
Regler ܭୖ ୍ܶ ୈܶ
P 0,50 ∙ ܭ୩୰୧୲ - -
PI 0,45 ∙ ܭ୩୰୧୲ 0,85 ∙ ୩ܶ୰୧୲ -
PD 0,55 ∙ ܭ୩୰୧୲ - 0,15 ∙ ୩ܶ୰୧୲
PID 0,60 ∙ ܭ୩୰୧୲ 0,50 ∙ ୩ܶ୰୧୲ 0,125 ∙ ୩ܶ୰୧୲
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9. Erprobung des Gesamtsystems
In diesem Kapitel wird die Erprobung des Gesamtsystems dargestellt. Für die Messung des dyna-
mischen Führungsübertragungsverhaltens und der Eingangsimpedanz werden angepasste Ver-
suchsstände verwendet. Die Reglerparameter werden empirisch ermittelt und experimentell opti-
miert. Die Eingangsimpedanz des haptischen Assistenzsystems wird für das impedanzgeregelte
Assistenzsystem charakterisiert und der Eingangsimpedanz des impedanzgesteuerten haptischen
Systems gegenübergestellt, um den Vorteil der Regelung hinsichtlich der haptischen Transparenz
aufzuzeigen. Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und bewertet.
9.1 Versuchsstand zur Analyse des Führungsübertragungsverhaltens
Der aufgebaute Versuchsstand zur messtechnischen Charakterisierung des Übertragungsverhaltens
des offenen Regelkreises des haptischen Assistenzsystems ist in Abbildung 9.1 abgebildet. Als
Referenzkraftsensor wird der Impedanzmesskopf B&K 8001 von Brüel & Kjaer eingesetzt. Das
Handstück mit integrierter Kraftsensorik (Torquer) wird mit dem Impedanzmesskopf verschraubt.
Die mechanische Kopplung von haptischer Bedieneinheit zum Handstück geschieht durch die
Verwendung eines unbeschichteten Edelstahldrahtes mit 360 µm Durchmesser und einer freien
Länge von 50 mm. Der Durchmesser entspricht dem eines Führungsdrahtes; die freie ungeführte
Länge von 50 mm dem maximal definierten Abstand zwischen haptischer Bedieneinheit und Tor-
quer. Über den Netzwerkanalysator Agilent 35670 wird die Sollgröße für das haptische Assistenz-
system generiert und somit die Sollgröße für den Regelkreis vorgegeben. Der Netzwerkanalysator
wird als Ersatzsignalquelle für den intrakorporalen Kraftsensor verwendet. Die resultierende Kraft,
die der Impedanzmesskopf misst, wird ebenfalls durch den Netzwerkanalysator erfasst. Somit
kann das Führungsübertragungsverhalten des haptischen Assistenzsystems messtechnisch be-
stimmt werden. Die Messdaten werden vom Netzwerkanalysator an einen PC mit dem Programm
LabVIEW zur Auswertung gesendet. Für jede Messreihe werden sieben Messdurchgänge durchge-
führt und die Messergebnisse gemittelt.
Abb. 9.1: Messaufbau zur Messung des Führungsübertragungsverhaltens des offenen Regelkreises des
haptischen Assistenzsystems.
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9.2 Charakterisierung des impedanzgesteuerten Systems
Wird das haptische System impedanzgesteuert betrieben, ergibt sich aus dem Blockschaltbild eines
impedanzgesteuerten Co-Manipulators in Abbildung 5.13 im festgebremsten Fall das Blockschalt-
bild wie in Abbildung 9.2 dargestellt. Der Netzwerkanalysator gibt eine Sollgröße ܨ୧୬ von 100 mN
im Frequenzbereich von 1 bis 1000 Hz vor. Die Signalverarbeitung steuert über einen Verstär-
kungsfaktor P die Motorelektronik ܩ୉୐ an, welche die haptische Bedieneinheit ܩ୅ ansteuert. Die
Ausgangskraft wird durch den Impedanzmesskopf erfasst und am PC verarbeitet.
Abb. 9.2: Blockschaltbild des festgebremsten impedanzgesteuerten Assistenzsystems.
In Abbildung 9.3 ist das Übertragungsverhalten des offenen Regelkreises des impedanzgesteuerten
Assistenzsystems dargestellt. Die Messungen zeigen, dass der offene Regelkreis zwei ausgeprägte
Resonanzstellen bei 500 Hz und 810 Hz mit Resonanzüberhöhungen von 14 dB  und  21 dB auf-
weist. Eine Phasenverschiebung von 180° tritt bei einer Frequenz von 720 Hz auf. Die normierte
Verstärkung beträgt dabei 11,5 dB. Somit weist das ungeregelte System instabiles Verhalten auf.
Die Resonanzen sind auf die haptische Bedieneinheit zurückzuführen und entsprechen den Mess-
ergebnissen zur haptischen Bedieneinheit in Abschnitt 6.5. Das Verhalten entspricht dem eines
Zwei-Massen-Schwingers. Durch eine starke Erhöhung der Reibung (Dämpfung) der haptischen
Bedieneinheit ließe sich die Resonanzüberhöhung stark reduzieren. Allerdings wäre die Reibung
dann so groß, dass der Führungsdraht nur schwer bewegt werden könnte. Der Draht würde kni-
cken. Darüber hinaus wäre das haptische Feedback durch eine noch stärkere Reibkraft als ohnehin
schon überlagert. Der Nutzen des Systems wäre aufgrund der schlechten haptischen Transparenz
nicht mehr gegeben (vgl. Abs. 5.2.1). Alternativ kann ein dominanter Pol zur Kompensation in die
Regelstrecke eingefügt werden wie in Abschnitt 6.5 dargelegt. Hierdurch sinkt die Grenzfrequenz
auf 75 Hz ab.
Fazit:
∂ Das ungeregelte haptische Assistenzsystem ist instabil und ermöglicht daher keinen zuver-
lässigen Betrieb.
∂ Eine starke Erhöhung der Dämpfung kann das System stabilisieren. Gleichzeitig wird aber
auch die haptische Transparenz reduziert.
∂ Alternativ kann ein zusätzlicher Pol in die Regelstrecke zur Kompensation eingefügt wer-
den. Allerdings sinkt hierdurch auch deutlich die obere Grenzfrequenz.
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Abb. 9.3: Übertragungsverhalten des offenen Regelkreises des impedanzgesteuerten Assistenzsystems
(Mittelung über sieben Messreihen).
9.3 Charakterisierung des impedanzgeregelten Systems
Das Blockschaltbild des festgebremsten impedanzgeregelten Assistenzsystems ist in Abbildung 9.4
aufgeführt. Im Vergleich zum impedanzgesteuerten System sind hier die Blöcke der Kraftregelung
des haptischen Feedbacks über den Kraftsensor ܩ୊,ୌ und den Regler ܩୖ hinzugefügt. Die Reglerpa-
rameter werden zunächst nach dem Verfahren nach ZIEGLER und NICHOLS bestimmt (Abs. 8.2.3).
Die kritische Verstärkung beträgt 0,0013. Für die Periodendauer werden 2,9 ms ermittelt. Somit
ergibt sich für die Reglerparameter des PID-Reglers
ܭୖ = 0,00078, ୍ܶ = 1,43	ms, ୈܶ = 0,36	ms.
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Abb. 9.4: Blockschaltbild des festgebremsten impedanzgeregelten Assistenzsystems.
Abb. 9.5: Übertragungsverhalten des offenen Regelkreises des impedanzgeregelten Assistenzsystems.
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Das hieraus resultierende Übertragungsverhalten weist ein stabiles Verhalten mit einer -3 dB
Grenzfrequenz von 5 Hz auf. Die Amplitudenreserve bei einer Phasendrehung von 180 ° beträgt -
7 dB. Die Messungen zeigen, dass durch die Regelung ein deutliche Absenkung der Bandbreite der
Kraftdarstellung zu beobachten ist. Durch eine manuelle Optimierung der Reglerparameter erge-
ben sich die Reglerparameter:
ܭୖ = 0,00058, ୍ܶ = 0,48	ms, ୈܶ = 0,12	ms.
Die obere Grenzfrequenz kann hierdurch auf 13 Hz angehoben werden. Der Phasenrand beträgt -
6 dB. Die Messungen (Abb. 9.5) zeigen, dass durch den impedanzgeregelten Betrieb des hapti-
schen Assistenzsystems ein stabiler Betrieb ermöglicht wird. Allerdings wird der Arbeitsfrequenz-
bereich selbst nach der folgenden Optimierung der Reglerparameter durch die Regelung deutlich
reduziert.
Optimierung zur Dynamikerhöhung des geregelten Systems
Die Bandbreitenbegrenzung des geregelten Systems ist maßgeblich auf die ausgeprägten Resonan-
zen der haptischen Bedieneinheit zurückzuführen, da hierdurch der Regler sehr „träge“ ausgelegt
werden muss. Eine Möglichkeit zur Beeinflussung des dynamischen Verhaltens einer Regelstrecke
kann aus den Methoden zur Frequenzgangkompensation von elektronischen Schaltungen abgelei-
tet werden. Die hier angewendete Kompensationsmethode ist die Lag-Kompensation [120]. Hierbei
wird durch das Hinzufügen eines Tiefpasses 1. Ordnung (dominanter Pol) eine höhere Dämpfung
bei hohen Frequenzen erzielt, wodurch das System mit einer größeren Regelkreisverstärkung
betrieben werden kann. Dieses Vorgehen wird auch in Abschnitt 6.5 zur Kompensation des Über-
tragungsverhaltens der haptischen Bedieneinheit genutzt.
Abb. 9.6: Blockschaltbild des festgebremsten kompensierten impedanzgeregelten Assistenzsystems.
Der Tiefpass 1. Ordnung wird in der Elektronik vor der Ansteuerelektronik der haptischen Bedien-
einheit positioniert (Abb. 9.6). Als obere Grenzfrequenz für den Tiefpass wird ୥݂ = 100	Hz ge-
wählt. Dies entspricht der geforderten oberen Grenzfrequenz der haptischen Rückmeldung und ist
fast eine Dekade niedriger als der Frequenzbereich der Resonanzstellen. Durch Anwenden des
Verfahrens nach ZIEGLER und NICHOLS ergeben sich nun für die Reglerparameter die folgenden
Werte:
ܭୖ = 0,00276, ୍ܶ = 1,66	ms, ୈܶ = 0,42	ms.
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Abb. 9.7: Übertragungsverhalten des offenen Regekreises des impedanzgeregelten und kompensierten
Assistenzsystems.
Das Übertragungsverhalten weist eine obere Grenzfrequenz von 10 Hz auf und eine Resonanz-
überhöhung bei 410 Hz mit einer Amplitude von 9 dB. Das Verhalten ist zunächst instabil. Die
Instabilität ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass das Verfahren nach ZIEGLER und
NICHOLS für träge Systeme ausgelegt ist [79]. Durch eine empirische Optimierung der Reglerpa-
rameter kann das instabile Verhalten behoben werden. Es ergeben sich nun die folgenden Parame-
ter:
ܭୖ = 0,0032, ୍ܶ = 2,4	ms, ୈܶ = 0,6	ms.
Hierdurch wird die obere Grenzfrequenz deutlich auf 135 Hz angehoben. Der Amplitudenrand
beträgt -6 dB. Das Systemverhalten ist nach der Optimierung stabil. Durch die kompensierte Re-
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gelstrecke und die optimierten Reglerparameter kann somit eine signifikante Erhöhung der Band-
breite der Kraftrückmeldung des haptischen Assistenzsystems erzielt werden. Die Anforderung von
einer oberen Grenzfrequenz von 100 Hz wird übertroffen. In Abbildung 9.7 wird das Übertra-
gungsverhalten des impedanzgeregelten Assistenzsystems mit den Einstellregeln nach Ziegler und
Nichols mit dem der optimierten Reglerparameter verglichen.
Fazit:
∂ Ein impedanzgeregeltes Assistenzsystem gewährleistet einen stabilen Betrieb des hapti-
schen Assistenzsystems.
∂ Durch die Regelung wird der Arbeitsfrequenzbereich des Systems im Vergleich zu einem
impedanzgesteuerten reduziert.
∂ Das Hinzufügen eines dominanten Pols zur Kompensation des dynamischen Verhaltens der
Regelstrecke ermöglicht eine größere Regelkreisverstärkung im Vergleich zum unkompen-
sierten System, woraus ein im Vergleich größerer Arbeitsfrequenzbereich des Systems re-
sultiert (Abb. 9.8).
Abb. 9.8: Gegenüberstellung des Übertragungsverhaltens mit unkompensierter und kompensierter
Regelstrecke.
9.4 Messung der Eingangsimpedanz des Assistenzsystems
Neben dem Übertragungsverhalten der haptischen Rückmeldung ist die mechanische Eingangsim-
pedanz des Assistenzsystems für die haptische Transparenz entscheidend. Für ein ideal transpa-
rentes System muss die Eingangsimpedanz Null betragen (vgl. Abs. 3.3.2). In diesem Fall würde
der Nutzer die mechanischen Eigenschaften des haptischen Systems nicht „spüren“ können. Der
haptische Sinneseindruck wäre der gleiche wie bei direkter Interaktion mit der Umgebung. Das
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sich ergebende Blockschaltbild des haptischen Assistenzsystems bei der Messung der Eingangsim-
pedanz ist in Abbildung 9.9 dargestellt. Der Mechanismus ist im Gegensatz zur Messung des
Kraftübertragungsverhaltens nicht festgebremst, sondern frei beweglich. Eingangsgröße des Sys-
tems ist eine Geschwindigkeit.
Zur Messung der Eingangsimpedanz wird der Versuchsaufbau nach Abbildung 9.10 verwendet.
Der Torquer wird mit dem Impedanzmesskopf B&K 8001 gekoppelt. Ein Shaker B&K 4810 erzeugt
eine dynamische Anregung des Systems; der Impedanzmesskopf erfasst die mechanische Impe-
danz über eine Kraft- und Beschleunigungsmessung. Für sehr niedrige Frequenzen kommt der
Shaker aufgrund seines begrenzten Stellweges und der Bandbegrenzung des ansteuernden Leis-
tungsverstärkers in seine Begrenzung. Die Messergebnisse für Frequenzen kleiner 4 Hz werden
daher nicht berücksichtigt. Zum Herausrechnen der Eigenimpedanz des Messsystems wird zu-
Abb. 9.9: Blockschaltbild des haptischen Assistenzsystems bei Messung der Eingangsimpedanz.
Abb. 9.10: Messaufbau zur Messung der Eingangsimpedanz des haptischen Assistenzsystems.
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nächst eine Kalibriermessung durchgeführt. Vermessen werden das impedanzgesteuerte und im-
pedanzgeregelte System. In Abbildung 9.11 ist der Verlauf der mechanischen Impedanz im Fre-
quenzbereich dargestellt.
Das impedanzgesteuerte System zeigt bei niedrigen Frequenzen ein ausgeprägtes Nachgiebigkeits-
verhalten. Bei hohen Frequenzen über 200 Hz wird ein massedominiertes Verhalten beobachtet.
Im Gegensatz hierzu weist das impedanzgeregelte System eine deutlich niedrigere Eingangsimpe-
danz mit dem Charakter einer viskosen Dämpfung auf. Ab 30 Hz nähert sich der Impedanzverlauf
der des ungeregelten Systems an. Ab 180 Hz zeigen beide Systeme das gleiche Verhalten.
Die maximale Frequenz mit der ein Mensch eine Handbewegung vollführen kann beträgt 10 Hz
[45]. Daher ist bei der Messung der Eingangsimpedanz besonders der Frequenzbereich niedriger
Frequenzen von Interesse. Bei 10 Hz beträgt die mechanische Impedanz des impedanzgesteuerten
Systems 54,3 Ns/m. Im Gegensatz hierzu weist das impedanzgeregelte System eine Impedanz von
0,94 Ns/m auf. Die mechanische Impedanz ist somit um das 58-fache kleiner als im gesteuerten
Betrieb.
Fazit:
∂ Die mechanische Eingangsimpedanz des impedanzgesteuerten Systems weist bei kleinen
Frequenzen Nachgiebigkeitsverhalten und bei hohen Masseverhalten auf.
∂ Das impedanzgeregelte System verhält sich für niedrige Frequenzen wie eine viskose Rei-
bung.
∂ Die mechanische Impedanz des impedanzgeregelten Systems ist im Bereich der haptischen
Interaktion des Nutzers deutlich reduziert, wodurch die haptische Transparenz des Systems
erhöht wird.
Abb. 9.11: Gegenüberstellung der Eingangsimpedanzen des impedanzgesteuerten und impedanzge-
regelten Assistenzsystems.
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9.5 Schlussfolgerungen
Die Untersuchungen zeigen, dass impedanzgeregelte haptische Assistenzsysteme mehrere Vorteile
gegenüber impedanzgesteuerten aufweisen.
Impedanzgesteuerte Assistenzsysteme mit einem Feder-Masse-Verhalten neigen aufgrund der
auftretenden Resonanzüberhöhung zu instabilen Verhalten. Eine Erhöhung der Dämpfung der
haptischen Bedieneinheit zur Dämpfung der Resonanzüberhöhung kann das instabile Verhalten
verhindern, reduziert aber auch die haptische Transparenz. Durch die Regelung des Systems wird
ein stabiler Betrieb des Assistenzsystems ohne eine Erhöhung der mechanischen Dämpfung ermög-
licht. Zudem zeigen die Messungen der mechanischen Eingangsimpedanz, dass das geregelte
System eine deutlich niedrigere Impedanz im Frequenzbereich für menschliche Interaktionen
aufweist als das gesteuerte. Aus den Messergebnissen kann daher auf eine deutlich größere hapti-
sche Transparenz des impedanzgeregelten Systems geschlossen werden.
Die Erprobung des Gesamtsystems zeigt zudem, dass:
∂ die miniaturisierte haptische Bedieneinheit geeignet ist, das haptische Feedback auf den
Führungsdraht ohne Schlupf und mit einer hohen Bandbreite einzukoppeln,
∂ der extrakorporale Kraftsensor im Torquer die Interaktionskraft des Kardiologen mit einer
ausreichenden Genauigkeit statisch und dynamisch misst,
∂ die speziell entworfenen Elektronikkomponenten für den Einsatz im haptischen Assistenz-
system geeignet sind.
Abschließend wird festgestellt, dass das impedanzgeregelte haptische Assistenzsystem alle aus
dem Anwendungsszenario und den weiteren Randbedingungen abgeleiteten Anforderungen er-
füllt. Das haptische Assistenzsystem ist somit geeignet, die bei einer Herzkatheterisierung auftre-
tenden Kontaktkräfte in den Herzkranzgefäßen haptisch verstärkt translatorisch extrakorporal
dem Kardiologen darzustellen.
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10. Zusammenfassung und Ausblick
In der vorliegenden Arbeit wurde ein haptisches Assistenzsystem für Herzkatheterisierungen ent-
wickelt und charakterisiert. Die wichtigsten Anforderungen wurden aus Untersuchungen zu den
Kontaktkräften an der Führungsdrahtspitze in Gefäßsystemen, der haptischen Wahrnehmung des
Menschen und dem Anwendungsszenario abgeleitet. Die wichtigsten Anforderungen sind:
∂ Haptische Darstellung der Kontaktkräfte an der Führungsdrahtspitze mit einer oberen
Grenzfrequenz größer 100 Hz,
∂ Bereitstellung einer Maximalkraft von 1 N und eines einstellbaren Verstärkungsfaktors der
haptischen Rückmeldung zwischen 1 und 10,
∂ die Krafteinkopplung der haptischen Rückmeldung auf den Führungsdraht.
Der Stand der Technik zu haptischen Systemen für Herzkatheteruntersuchungen hat gezeigt, dass
im Bereich der Telemanipulatoren Systeme zum Navigieren des Führungsdrahtes kommerziell
verfügbar sind. Ein Teil hiervon stellt eine haptische Rückmeldung der extrakorporalen Interakti-
onskräfte zur Verfügung. Darüber hinaus wurden mehrere Systeme mit haptischer Rückmeldung
zu Trainingszwecken entwickelt. Haptische Co-Manipulatoren für intravaskuläre Eingriffe wurden
jedoch nicht gefunden. Zudem wurde festgestellt, dass Telemanipulatoren einen hohen Platzbe-
darf im Katheterlabor bedingen und mit hohen Investitionsaufwendungen verbunden sind. Co-
Manipulatoren bieten den Vorteil, dass sie nur im Bedarfsfall in den Behandlungsablauf einge-
bracht werden müssen. Darüber hinaus sind die Investitionsaufwendungen für einen Co-
Manipulator geringer.
Zur Festlegung der Systemstruktur des entwickelten Assistenzsystems wurde zunächst eine Sys-
tembeschreibung des impedanzgesteuerten und impedanzgeregelten Systems formuliert. Durch
Überführung der Systemdarstellung in eine, bei der Betrachtung von haptischen Systemen vorteil-
haften, Netzwerkdarstellung mit Zweitoren konnten die Kriterien für die haptische Transparenz
eines haptischen Co-Manipulators abgeleitet werden. Es wurde gezeigt, dass ein impedanzgeregel-
ter Co-Manipulator ein nahezu haptisch transparentes System ermöglicht, während dies bei einem
impedanzgesteuerten nicht der Fall ist. Daher wurde eine geregelte Systemstruktur für das hapti-
schen Assistenzsystems festgelegt.
Die hierzu zu entwickelnden Komponenten für das haptische Assistenzsystem sind:
∂ Miniaturisierte haptische Bedieneinheit zur Kraftdarstellung mit Krafteinkopplung direkt
auf den Führungsdraht,
∂ Extrakorporaler Kraftsensor zur Messung der Interaktionskräfte des Kardiologen,
∂ Ansteuerelektronik für die haptische Bedieneinheit,
∂ Sensorauswertelektronik für den extrakorporalen Kraftsensor.
Die haptische Bedieneinheit koppelt das haptische Feedback mittels Reibrädern auf den Füh-
rungsdraht ein. Die Antriebsräder bestehen aus Aluminium und sind mit Polyurethan zur Erhö-
hung der Haftung zwischen Antriebsrad und Führungsdraht beschichtet. Die Krafterzeugung er-
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folgt elektrodynamisch und wird durch einen eisenlosen Gleichstrommotor mit Glockenankerwick-
lung realisiert. Die messtechnische Charakterisierung zeigt, dass die haptische Bedieneinheit Kräf-
te mit einer Frequenz weit oberhalb von den geforderten 100 Hz erzeugen kann. Die Bedienein-
heit weist das dynamische Verhalten eines Zwei-Massen-Schwingers mit zwei Resonanzüberhö-
hungen auf. Es konnte gezeigt werden, dass hierdurch ein stabiler Betrieb als impedanzgesteuertes
System nicht möglich und daher ein impedanzgeregelter Betrieb sogar zwingend notwendig ist.
Die Implementierung eines rotatorische Freiheitsgrades ist bei Einkopplung des Momentes auf den
Führungsdraht aufgrund der hohen Drehnachgiebigkeit des Drahtes nicht möglich. Wird das
Drehmoment direkt auf den Torquer eingekoppelt, ist die Bereitstellung eines rotatorischen Frei-
heitsgrades möglich. Ein erstes Funktionsmuster einer translatorisch-rotatorischen Bedieneinheit
mit Einkopplung der haptischen Rückmeldung auf einen fest in der Bedieneinheit fixierten Tor-
quer ist in [145] entstanden.
Der entwickelte extrakorporale Kraftsensor wurde in einem modifizierten Torquer integriert, der
die gleiche Formgebung besitzt wie ein konventioneller Torquer. Somit ist gewährleistet, dass
sowohl der Handgriff des Kardiologen bei der Navigation als auch die Handlungsabläufe während
der Intervention erhalten bleiben. Die Messung der Interaktionskräfte beruht auf dem resistiven
Messprinzip. Es wurde ein Verformungskörper mit einer Länge von 14 mm und einem Außen-
durchmesser von 5 mm entwickelt auf dem vier Dehnungsmessstreifen (Folien-DMS) in Vollbrü-
ckenanordnung angebracht wurden. Der integrierte Kraftsensor misst axiale Kräfte bis 10 N
Nennmessbereich. Die Messunsicherheit beträgt 3,9 %. Der Arbeitsfrequenzbereich liegt im Be-
reich DC bis ca. 200 Hz. Bei 830 Hz kann eine Resonanz beobachtet werden. Das dynamische
Verhalten entspricht dem eines Feder-Masse-Systems. Die Messergebnisse bestätigen die Erfüllung
der Anforderungen an den extrakorporalen Kraftsensor.
Die Ansteuerelektronik der haptischen Bedieneinheit ist mit einer spannungsgesteuerten Strom-
quelle realisiert worden. Hierfür wurde ein Linearverstärker entwickelt und aufgebaut. Die Aus-
wertung des extrakorporalen Kraftsensors erfolgt mit einem Instrumentationsverstärker. Beide
Elektronikbaugruppen weisen obere Grenzfrequenzen weit oberhalb von 1 kHz auf und können
daher im für haptische Anwendungen relevanten Frequenzbereich als ideal angenommen werden.
Die Regelung des Gesamtsystems wurde mit einem PID-Regler realisiert. Die Reglerparameter
wurden nach dem Verfahren von ZIEGLER und NICHOLS bestimmt und anschließend empirisch
optimiert. Durch die Integration eines dominanten Pols in der Regelstrecke konnte der Arbeitsfre-
quenzbereich deutlich erweitert werden. Die obere Grenzfrequenz des impedanzgeregelten Assis-
tenzsystems wurde messtechnisch bestimmt und beträgt 135 Hz. Zudem konnte in weiteren Mes-
sungen gezeigt werden, dass die mechanische Eingangsimpedanz des Systems im geregelten deut-
lich niedriger ist als im gesteuerten Betrieb. Bei einer Frequenz von 10 Hz, die der maximalen
Bewegungsfrequenz durch den Nutzer entspricht, ist die Impedanz um 35 dB reduziert.
Die Messergebnisse zeigen, dass das entwickelte Assistenzsystem alle Anforderungen erfüllt. Ein
stabiler Betrieb wird gewährleistet und die haptische Transparenz des Systems konnte durch die
Impedanzregelung deutlich erhöht werden. Dies bestätigt zudem die in Abschnitt 5.2 getroffenen
Annahmen zur haptischen Transparenz von Co-Manipulatoren.
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Zur vollständigen messtechnischen Charakterisierung sind weitere Untersuchungen notwendig.
Das Übertragungsverhalten des Drahtes in einem Gefäßsystem, z.B. Gefäßphantom, kann nicht
abschließend behandelt werden. Je nach Lage des Drahtes im Gefäß und der Geometrie des Ge-
fäßsystems ergeben sich unterschiedliche mechanische Eigenschaften des Führungsdrahtes. Es ist
jedoch davon auszugehen, dass aufgrund der großen Kontaktflächen zwischen Gefäßwand und
Führungsdraht das Verhalten durch Reibungseffekte dominiert wird.
Eine abschließende Validierung des haptischen Assistenzsystems durch Begutachtung durch Kar-
diologen steht noch aus (vgl. Anhang E). Ein besonderes Augenmerk bei der Validierung sollte auf
die resultierenden Kontaktkräfte an der Führungsdrahtspitze und die benötigte Behandlungsdauer
gerichtet werden. Des Weiteren sollte der Einfluss einer durch das Assistenzsystem geregelten
viskosen Reibung beurteilt werden. Eine definierte und individuell einstellbare Dämpfung könnte
den Einfluss von Tremor des Kardiologen reduzieren.
Neben einem rein haptischen Feedback der Kontaktkräfte an der Führungsdrahtspitze ist auch
eine multimodale Kraftrückmeldung vorstellbar. Besonders ein haptisch-akustisches Feedback
verspricht Vorteile, da das Gehör des Menschen sehr präzise unterschiedliche akustische Frequen-
zen differenzieren kann. Erste erfolgreiche Tests hierzu mit einem frequenzmodulierten akusti-
schen Signal der gemessenen Kräfte sind erfolgt [137]. Der Ansatz sollte bei zukünftigen Arbeiten
weiter vertieft werden.
Zur vollständigen Systemidentifikation eines haptischen Assistenzsystems empfiehlt es sich alle h-
Parameter der beschreibenden Hybridmatrix des Systems (Abs. 3.3.1) messtechnisch zu bestim-
men. Mit den vorhandenen Messaufbauten können bisher das Kraftübertragungsverhalten h12 und
die Impedanzen h21 und 1/h22 eines Systems mit einem translatorischen Freiheitsgrad gemessen
werden. Für die Bestimmung des Geschwindigkeitsübertragungsverhaltens steht bisher noch kein
entsprechendes Messmittel zur Verfügung. Durch Schließung dieser Lücke ließen sich weiterfüh-
rende systemtechnische Betrachtungen von haptischen Systemen durchführen. Es sollte daher für
zukünftige Arbeiten ein Messplatz zur Messung aller h-Parameter eines haptischen Systems aufge-
baut werden.
Bisherige Messmittel ermöglichen nur die messtechnische Charakterisierung eines haptischen
Systems im Leerlauf oder im festgebremsten Zustand. Ein Impedanznormal kann diese Lücke
schließen. Durch ein geregeltes Sensor-Aktor-System könnten passive mechanische Impedanzen
simuliert werden. So wäre es möglich messtechnisch ermittelte Impedanzen darzustellen und mit
einem haptischen System zu koppeln. Beispielsweise könnte mit einem Impedanznormal die Nut-
zerimpedanz nach KERN oder das Verhalten eines Führungsdrahtes im Gefäßsystem simuliert
werden.
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Tabelle A.1: Vollständige Anforderungsliste zum haptischen Assistenzsystem HapCath
Nummer F/W Beschreibung Anforderung Bemerkungen
1. Kraftquelle(translatorisch)
1.1 F Anzahl Freiheitsgrade 1 Translatorisches haptisches
Feedback zur Navigationsun-
terstützung
1.2 F maximale Kraft 1 N Verstärkungsfaktor 10 bei
einer maximalen Kontakt-
kraft im Gefäß von 100 mN
1.3 F Kraftkopplung auf den
Führungsdraht
1.4 F Art des Kraftschlusses reibschlüssig
1.5 F Minimaler translatorischer
Arbeitsweg
±2,5 cm
1.6 F Minimaler rotatorischer
Arbeitsweg
unbegrenzt Rotatorischer Freiheitsgrad
darf zur Steuerung des
Führungsdrahtes nicht
beschränkt werden.
1.7 F Wirkprinzip elektrodynamisch Kraftquelle ermöglicht
Impedanz-Steuerung
1.8 F Arbeitsfrequenzbereich DC ≤ f ≤ 100 Hz
1.9 W Arbeitsfrequenzbereich DC ≤ f ≤ 1 kHz Grenze der haptischen
Wahrnehmung des
Menschen
1.10 W Wegsensorik (optional) Inkrementalgeber 1. Ermöglicht Implementie-
rung einer einstellbaren
Dämpfung.
2. Erkennen des definierten
Arbeitsweges möglich.
1.11 F Gewicht £ 200gr. Festlegung in Projektbespre-
chung
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1.12 F Mechanische Fixierung
der haptischen Bedienein-
heit
am hämostati-
schen Ventil
Gespräch mit Porf. Werner,
Klinikum Darmstadt
2. Motorelektronik
2.1 F Maximale
Ausgangsspannung
± 24V Benötigte Spannung bei 1 N
und Verwendung von Motor
1717 O12SR.
Ermöglicht weitere Miniatu-
risierung der haptischen
Bedieneinheit. Überlastungs-
fähigkeit des Motors muss
noch geprüft werden.
2.2 F Ausgangsstrom ±1,0 A Maximaler Strom bei 1 N
und Verwendung von Motor
1724 012SR.
2.3 W Ausgangsstrom ±2,0 A Bereitstellung von Leistungs-
reserven
2.4 F Arbeitsfrequenzbereich DC ≤ f ≤ 1 kHz haptische Wahrnehmung des
Menschen
2.5  Eingangssignal analog ±5 V Nennspannungsbereich
2.6  Eingangssignal analog ±10 V Überlastbereich, Ausgang PXI
2.7  Motortyp (Last) DC Motor Glockenankermotor
2.8  Schutzfunktionen - Kurzschlussfes-
tigkeit
- Temperatur-
schutz
3. Kraftsensor (Torquer)
3.1  Anzahl Freiheitsgrade 1 Axiale Kräfte
3.2  Nennmessbereich ±2 N
3.3  Nennmessbereich ±10 N Ermöglichung weiterer
Anwendungsmöglichkeiten
mit erhöhtem Nennmessbe-
reich
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3.4  Überlastfestigkeit 20 N Robustheit gegenüber
Stößen, Herunterfallen, etc.
3.5  Arbeitsfrequenzbereich DC ≤ f ≤ 100 Hz
3.6  Arbeitsfrequenzbereich DC ≤ f ≤ 1 kHz haptische Wahrnehmung des
Menschen
3.7  Messunsicherheit < 10 %
3.8  Durchmesser ≤ 5 mm Durchmesser eines konventi-
onellen Torquers: 6 mm
3.9  Länge ≤ 25 mm Länge eines konventionellen
Torquers: 40 mm
3.10  Durchmesser der Durch-
gangsbohrung (axial
zentriert)
1 mm Durchführung des
Führungsdrahtes
3.11  Wirkprinzip resistiv, Vollbrücke Kompensation des Tempera-
turfehlers des Nullpunktes
3.12  Ausgangssignal analog ±5V Eingang PXI
3.13  Anschluss kabelgebunden
4. Sensorelektronik(Torquer)
4.1  Arbeitsfrequenzbereich DC ≤ f ≤ 1 kHz haptische Wahrnehmung des
Menschen
4.2  Ausgangssignal analog ±5V Eingang PXI
5. Zentraleinheit
5.1  Versorgungsspannungen ± 30 V, ± 5 V ± 30 V: Motorelektronik,
Sensorelektronik (Torquer)
± 5 V: Sensorelektronik
(Mikro-Kraft-Sensor), Bedie-
nelemente, LCD-Bildschirm
5.2  maximale Versorgungs-
ströme
2,5 A bei ± 30V,
1 A bei ± 5V
± 30 V: Motorelektronik:
2,0 A
Reserve: 0,5 A
5.3  Maße <
230x225x410 mm³
Berücksichtigung der Be-
schränkungen des Rapidpro-
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totyping-Verfahrens am
Institut
5.4  Netzanschluss Kaltgerätestecker
hinten
5.5  Position des Netzschalters vorne
5.6  Position der Anschluss-
buchse Führungsdraht
vorne
5.7  Typ der Anschlussbuchse
Führungsdraht
Odu Medi Snap
5.8  Benötigte Leitungen
Anschlussbuchse des
Führungsdrahtes
4
5.9  Position der Anschluss-
buchse der haptischen
Bedieneinheit
vorne
5.10  Typ der Anschlussbuchse
translatorische haptische
Bedieneinheit
Odu Medi Snap
5.11  Benötigte Leitungen
Anschlussbuchse hapti-
sche Bedieneinheit
Ansteuerung
Motor: 2 (UMot,
GND) Inkremen-
talgeber:  4
(UV=5V, A, B,
GND)    Summe:
6(5)
Durch Zusammenlegung von
GND Reduzierung auf 5
Adern möglich. Achtung:
Störung des Messsignals
durch Motorströme bei
gemeinsamen GND möglich!
5.12  Position der Anschluss-
buchse Kraftsensor
(Torquer)
vorne
5.13  Typ der Anschlussbuchse
Kraftsensor (Torquer)
Odu Medi Snap
5.14  Benötigte Leitungen
Anschlussbuchse Krafts-
ensor (Torquer)
4
5.15  Position der Anschluss-
buchse PXI
hinten
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5.16  Typ der Anschlussbuchse
PXI
DE-9
5.17  Benötigte Leitungen 6 Kraft Kontakt: 1 (analog),
Kraft Torquer: 1 (analog),
Kraftquelle: 1 (analog),
Fußschalter: 1 (digital)
Masse (GND): 1 (digital),
1(analog)
Optionale Erweiterungen:
Drehmomentquelle: 1 (ana-
log),
Drehmoment Kontakt: 1
(analog),
Drehmoment Torquer: 1
(analog),
5.18  Anzeige DOT Matrix Dis-
play
5.19  Anzahl Zeichen und Zei-
len
20 Zeichen x 4
Zeilen
Status,
Verstärkungsfaktor einstell-
bar,
2 Modi: Navigation, Diagno-
se
Optionale Erweiterung:
einstellbare Dämpfung
5.20  Größe der Anzeige an Gehäuse ange-
passt
Lesbarkeit beachten
5.21  Anzahl Bedienelemente 3 +, -, Menüauswahltas-
te/Bestätigungstaste
5.22  Art der Bedienelemente Folientastatur Keine Spalten, desinfizierbar,
abwischbar
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B Bewertung von Mechanismen zur Krafteinkopplung
Im Folgenden wird die Bewertung der Mechanismen zur Einkopplung einer Kraft detailliert darge-
stellt. In Tabelle B.1 ist der Paarvergleich zur Gewichtung der Bewertungskriterien abgebildet.
Dem folgend werden die Bewertungen der einzelnen Mechanismen hinsichtlich der Bewertungs-
kriterien tabellarisch aufgeführt.
Tabelle B.1: Paarvergleich zur Gewichtung der Bewertungskriterien
Niedrige
Reibung
Einfache
Füh-
rungs-
drah-
tankopp-
lung
Geringe
Anzahl
von
Lagern
und
Gelen-
ken
Gute
Miniatu-
risier-
barkeit
Geringe
Abrasivi-
tät der
Kraftein-
kopp-
lung
Positi-
onsun-
abhängi-
ge
Kraftdar-
stellung
Geringer
Abstand
zwischen
Kraftein-
leitung
und
Hand-
stück
Summe Gewicht
Niedrige
Reibung 1 2 1 0 0 0 1 5 10 %
Einfache
Führungsdrah-
tankopplung
0 1 1 0 0 0 1 3 6 %
Geringe
Anzahl von
Lagern und
Gelenken
1 1 1 1 0 2 1 7 14 %
Gute Miniatu-
risierbarkeit 2 2 1 1 1 1 1 9 19 %
Geringe
Abrasivität der
Krafteinkopp-
lung
2 2 2 1 1 2 1 11 23 %
Positionsun-
abhängige
Kraftdarstel-
lung
2 2 0 1 0 1 1 7 14 %
Geringer
Abstand
zwischen
Krafteinlei-
tung und
Handstück
1 1 1 1 1 1 1 7 14 %
164    B Bewertung von Mechanismen zur Krafteinkopplung
Zwei Reibräder
Abb.B.1: Mechanismus mit zwei Reibrädern.
Tabelle B.2: Bewertung des Mechanismus mit zwei Reibrädern
Niedrige
Reibung
Einfache
Führungs-
draht-
ankopplung
Geringe
Anzahl von
Lagern und
Gelenken
Gute
Miniaturi-
sierbarkeit
Geringe
Abrasivität
der Kraft-
einkopplung
Positions-
unabhängige
Kraft-
darstellung
Geringer
Abstand
zwischen
Krafteinlei-
tung und
Handstück
1 2 2 2 2 2 2
1,65
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Drei Reibräder
Abb.B.2: Mechanismus mit drei Reibrädern.
Tabelle B.3: Bewertung des Mechanismus mit drei Reibrädern
Niedrige
Reibung
Einfache
Führungs-
draht-
ankopplung
Geringe
Anzahl von
Lagern und
Gelenken
Gute
Miniaturi-
sierbarkeit
Geringe
Abrasivität
der Kraft-
einkopplung
Positions-
unabhängige
Kraft-
darstellung
Geringer
Abstand
zwischen
Krafteinlei-
tung und
Handstück
2 2 2 1 2 2 2
1,56
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Klemmaktorik
Abb.B.3: Mechanismus mit Klemmaktorik
Tabelle B.4: Bewertung des Mechanismus mit Klemmaktorik
Niedrige
Reibung
Einfache
Führungs-
draht-
ankopplung
Geringe
Anzahl von
Lagern und
Gelenken
Gute
Miniaturi-
sierbarkeit
Geringe
Abrasivität
der Kraft-
einkopplung
Positions-
unabhängige
Kraft-
darstellung
Geringer
Abstand
zwischen
Krafteinlei-
tung und
Handstück
1 1 0 1 2 2 1
1,23
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Punktuelle Krafteinkopplung (Resonator)
Abb.B.4: Mechanismus mit punktueller Krafteinkopplung.
Tabelle B.5: Bewertung des Mechanismus mit punktueller Krafteinkopplung
Niedrige
Reibung
Einfache
Führungs-
draht-
ankopplung
Geringe
Anzahl von
Lagern und
Gelenken
Gute
Miniaturi-
sierbarkeit
Geringe
Abrasivität
der Kraft-
einkopplung
Positions-
unabhängige
Kraft-
darstellung
Geringer
Abstand
zwischen
Krafteinlei-
tung und
Handstück
0 1 2 2 0 2 2
1,21
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Flachriemenantrieb
Abb.B.5: Mechanismus mit Flachriemen.
Tabelle B.6: Bewertung des Mechanismus mit Flachriemen
Niedrige
Reibung
Einfache
Führungs-
draht-
ankopplung
Geringe
Anzahl von
Lagern und
Gelenken
Gute
Miniaturi-
sierbarkeit
Geringe
Abrasivität
der Kraft-
einkopplung
Positions-
unabhängige
Kraft-
darstellung
Geringer
Abstand
zwischen
Krafteinlei-
tung und
Handstück
1 2 1 1 2 2 2
1,43
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Zahnriemenantrieb
Abb.B.6: Mechanismus mit Zahnriemen.
Tabelle B.7: Bewertung des Mechanismus mit Zahnriemen
Niedrige
Reibung
Einfache
Führungs-
draht-
ankopplung
Geringe
Anzahl von
Lagern und
Gelenken
Gute
Miniaturi-
sierbarkeit
Geringe
Abrasivität
der Kraft-
einkopplung
Positions-
unabhängige
Kraft-
darstellung
Geringer
Abstand
zwischen
Krafteinlei-
tung und
Handstück
1 2 1 1 2 0 2
0,98
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Kugelantrieb
Abb.B.7: Mechanismus mit Kugelantrieb.
Tabelle B.8: Bewertung des Mechanismus mit Kugelantrieb
Niedrige
Reibung
Einfache
Führungs-
draht-
ankopplung
Geringe
Anzahl von
Lagern und
Gelenken
Gute
Miniaturi-
sierbarkeit
Geringe
Abrasivität
der Kraft-
einkopplung
Positions-
unabhängige
Kraft-
darstellung
Geringer
Abstand
zwischen
Krafteinlei-
tung und
Handstück
0 1 0 1 0 2 2
0,99
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D Gestaltung des Gehäuses der Zentraleinheit
Beim Entwurf des Gehäuses für die Zentraleinheit des haptischen Assistenzsystems sind mehrere
unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen. Ein wohlgestaltetes Produktdesign ist insbesondere
für die Akzeptanz des haptischen Assistenzsystems bei Medizinern von hoher Relevanz. Wichtige
Funktionen, die das Design der Zentraleinheit erfüllen muss sind:
∂ Praktische Funktionen: Funktionalität, Ergonomie, Sicherheit, Usability, Benutzerfreund-
lichkeit
∂ Produktsprachliche Funktionen: Formalästhetische Funktionen, semantische Aspekte, Ziel-
gruppenorientierte Gestaltung
∂ Ökonomische Aspekte: Komplexität der Fertigung und Montage, Anzahl benötigter Werk-
zeuge, Anzahl der Montageschritte, Wahl der Materialien
∂ Ökologische Aspekte: Lebenszyklus, Reparaturmöglichkeiten, Entsorgung bzw. Recycling
Das zu entwerfende haptische Assistenzsystem ist in einem medizinischen Umfeld zu nutzen.
Daher sind beim Design des Gehäuses die formsprachlichen und semantischen Aspekte des medi-
zinischen Anwendungsbereiches zu berücksichtigen. Der Designprozess in dieser Arbeit wird in die
folgenden Phasen unterteilt:
1. Definition der Art und Position der Bedienelemente zur Eingabe durch den Benutzer, der
Art und Position der Informationsausgabe, der Position der Schnittstellen zu anderen Sys-
temkomponenten, z.B. haptische Bedieneinheit, Sensoren, Fußschalter
2. Untersuchung der formalästhetischen und semantischen Gestaltungsaskpekte mit Hilfe ei-
nes Moodboards
3. Abschätzung der geometrischen Abmessungen des Gehäuses unter Berücksichtigung der zu
implementierenden Baugruppen in dem Gehäuse in Bezug auf das benötigte Volumen,
Positionierung, Fertigung
4. Festlegung des Materials und Fertigungsverfahrens
5. Variation von Designentwürfen unter Berücksichtigung der Einschränkungen des Ferti-
gungsverfahrens
6. Auswahl eines Entwurfs und Feingestaltung
Zur Menüsteuerung werden 3 Tasten definiert, die ein Erhöhen (+) oder Absenken (-) ermögli-
chen sollen. Diese sollen zum Navigieren in Menüs als auch der Eingabe von Paramatern, z.B. des
Verstärkungsfaktors, dienen. Darüber hinaus wird noch eine Bestätigungstaste benötigt. Die weite-
ren Ergebnisse der ersten Phase des gestalterischen Prozesses sind in der Anforderungsliste in
Anhang A aufgeführt.
Zur Analyse der Formen- und Farbensprache (Phase 2) werden kommerzielle medizinische Pro-
dukte betrachtet. Um deren Gemeinsamkeiten schnell und intuitiv darstellbar zu machen, wird ein
Moodboard erstellt. Ein Moodboard ist eine Kollage, die den Zweck hat, die gemeinsamen ästheti-
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schen Aspekte einer Produktgruppe visuell darzustellen. In Abbildung D.1 ist das erstellte Mood-
board abgebildet.
Abb. D.1.: Moodboard für die Gestaltung des Gehäuses der Zentraleinheit.
Aus dem Moodboard werden die folgenden Gemeinsamkeiten von medizinischen Produkten abge-
leitet:
∂ Formalästhetische Aspekte: Klare Formensprache (überwiegend gerade Kanten), keine Hin-
terschneidungen, glatte Oberflächen
∂ Farbensprache: Überwiegend weiße Farbgestaltung vermittelt Sauberkeit und Sterilität des
Arbeitsumfeldes, Blaue Bedienelemente vermitteln Frische und Rationalität. Des Weiteren
zeichnen sie sich gut von der Gehäusefarbe ab und ermöglichen so ein schnelles Auffinden
der relevanten Eingabemöglichkeiten.
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∂ Semantische Aspekte: Große, klar abgebildete Symbole zur intuitiven Bedienung der
Geräte
Es wird daher eine weiße Gehäusefarbe mit blauen Bedienelementen festgelegt. Für die Herstel-
lung des Gehäuses wird glatter Kunststoff als Material und ein Rapidprototyping-Verfahren festge-
legt (Phase 4), da dieses Fertigungsverfahren große Freiheiten bei der Formgestaltung ermöglicht.
Wichtige Komponenten, die in dem Gehäuse platziert werden müssen sind:
∂ Netzteil (1 Europlatine)
∂ Motorelektronik (1 Europlatine)
∂ Bildschirmansteuerung (1/2 Europlatine)
∂ Sensorelektronik Torquer (1/2 Europlatine)
∂ Sensorelektronik Mikro-Kraft-Sensor (1 Europlatine)
Insgesamt werden sieben unterschiedliche Entwürfe gestaltet (Abb. D.4). Zur Fertigung wird
Entwurf 6 ausgewählt. Das CAD-Modell des zu fertigenden Gehäuses ist in Abbildung D.2 darge-
stellt. Die Anordnung der Komponenten im Gehäuse zeigt Abbildung D.2.
Abb.: D.2: Ausgewählter Gehäuseentwurf.
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Abb.: D.2: Anordnung der Elektronikkomponenten im Gehäuse.
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Abb. D.4.: Entwürfe zur Gestaltung des Gehäuses der Zentraleinheit.
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E Das V-Modell als Werkzeug zur Entwicklung haptischer Systeme
In der Richtlinie VDI 2206 wird eine dömanenübergreifende Entwicklungsmethodik für mechatro-
nische Systeme präsentiert. Ein mechatronisches System zeichnet sich durch die Integration me-
chanischer, elektronischer und informationstechnischer Elemente aus. Ziel der VDI-Richtlinie 2206
ist es, die einzelnen Modelle des domänenspezifischen Entwurfs in ein das gesamte System be-
schreibendes Modell einzubetten und somit eine vollständige Systembeschreibung zu ermöglichen.
Zur Veranschaulichung des Entwicklungsprozesses von mechatronischen Systemen wird hierzu
das V-Modell eingeführt (Abb. E.1). Dieses dient als Makrozyklus zur methodischen Entwicklung
mechatronischer Systeme.
Abb. E.1: Das V-Modell nach VDI 2206.
In [41] wird der Ansatz des V-Modells aufgegriffen und auf die methodische Entwicklung hapti-
sche Systeme übertragen (Abb. E.2). In dem vorgestellten Modell wird der iterative Entwicklungs-
und Optimierungsprozess der einzelnen Systemkomponenten deutlicher herausgestrichen als in
der Modelldarstellung der Richtlinie VDI 2206. Der Entwicklungsprozess kann nach [41] in 5
grundlegende Entwicklungsphasen unterschieden werden.
Phase 1: Ableitung der Anforderungen
In der 1. Phase der Entwicklung eines haptischen Systems werden die Anforderungen aus dem
Anwendungsbereich für das System und einer Interaktionsanalyse des Nutzers mit dem haptischen
System abgeleitet.
Definition des Anwendungsbereichs
Startpunkt der Entwicklung eines haptischen Systems ist das Anwendungsszenario für das zu
entwerfende System. Der Anwendungsbereich kann hierbei noch relativ wage umschrieben wer-
den. Im Fall des in dieser Arbeit zu entwerfenden Assistenzsystems kann das Anwendungsszenario
wie folgt umschrieben werden:
„Das haptische Assistenzsystem soll Kardiologen bei intravaskulären Katheterisierungen unterstützen,
indem die haptische Wahrnehmung bei der Navigation im Gefäßsystem unterstützt wird.“
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Abb.: E.2.: Das V-Modell für haptische Systeme [41].
Eine weitere Präzisierung des Anwendungsbereichs erfolgt durch die grundlegende Festlegung der
Systemstruktur. Handelt es sich z.B. um ein Telemanipulations- oder Co-Manipulationssystem. Aus
der Festlegung des Anwendungsbereichs kann dann im nächsten Schritt eine Interaktionsanalyse
durchgeführt werden.
Interaktionsanalyse
Ziel der Interaktionsanalyse ist die Definition von Anforderungen, die aus ergonomischen Aspek-
ten und der haptischen Wahrnehmung des Menschen abgeleitet werden können. Die Art der In-
teraktion bestimmt im hohen Maße, welche Sensoren und Aktoren für die Anwendung im jeweili-
gen Fall den höchsten Nutzen erwarten lassen. Im Besonderen die Griffsituation des Nutzers hat
einen großen Einfluss auf die an das System gestellten Anforderungen. So ergeben sich je nach
Griffsituation unterschiedlich große Areale, die zur Interaktion und somit als Anregungsbereich
für ein haptisches Feedback bereitstehen. Darüber hinaus bestimmen sich hieraus die erwarteten
Kräfte und Frequenzbereiche. Des Weiteren variiert die mechanische Nutzerimpedanz je nach
Griffsituation und hat somit direkten Einfluss auf die Anforderungen an die Aktorik und die Rege-
lung des Systems. Quantifizierbare Kennzahlen, die aus der Interaktionsanalyse für die Anforde-
rungen abgeleitet werden sollten, sind beispielsweise die absolute Wahrnehmungsschwelle und
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die JND. Außerdem sollten in dieser Phase quantifizierbare Ziele, die zur Validierung der Leistung
des haptischen Systems geeignet sind, festgelegt werden. Zur Erlangung solcher Kennzahlen emp-
fiehlt es sich Probandentests durchzuführen.
Festlegung der Anforderungen
Aus den vorausgegangenen Schritten wird eine detaillierte und quantifizierte Anforderungsliste
erstellt. Aus den Anforderungen an das Gesamtsystem werden folgend die Anforderungen an die
einzelnen Komponenten (Aktorik, Sensorik, Kinematik und die Datenverarbeitung) abgeleitet.
Phase 2: Systementwurf
Der Systementwurf legt die grundlegende Struktur des haptischen Systems fest. In dieser Phase ist
besonders auf mögliche Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Komponenten zu achten. Zur
Vermeidung von Spezifikationsverletzungen empfiehlt es sich daher, die Schnittstellen zwischen
den einzelnen Systemkomponenten zu definieren. Darüber hinaus kann der Systementwurf einen
direkten Einfluss auf die Art und Anzahl der benötigten Komponenten haben. Eventuelle Ände-
rungen sind über einen Rückkopplungsschritt in der Anforderungsliste zu ergänzen bzw. zu korri-
gieren. Des Weiteren sind an dieser Stelle Beschränkungen des Bauraums oder die Art der Ener-
gieversorgung zu beachten. In [EHD] wird prinzipiell das folgende Vorgehen empfohlen:
1. Festlegung der Regelstruktur des Gesamtsystems unter Beachtung der darzustellenden me-
chanischen Impedanzen
2. Festlegung der kinematischen Struktur in Abhängigkeit des Arbeitsraums und der erwarte-
ten mechanischen Impedanzen
3. Entwurf der Aktorik in Abhängigkeit von der Regelstruktur und der Kinematik
4. Entwurf der Kraftsensorik in Abhängigkeit von der Regelstruktur parallel zum Aktorent-
wurf
5. Entwurf der Sensoren zur Positions-, Geschwindigkeits- oder Beschleunigungsmessung
6. Entwurf der Elektronikkomponenten
7. Softwaredesign und Implementierung
Phase 3: Modellierung und Entwurf der Systemkomponenten
Die Modellierung umfasst sowohl die globale Modellierung des gesamten Systems, aber auch die
Modellierung der einzelnen Komponenten.
Globales Modell des haptischen Systems
Das globale Modell hat den Zweck die leistungsbestimmenden Systemkomponenten und deren
Zusammenwirken miteinander zu identifizieren. Die Modelle der Systemkomponenten sollten der
Übersichtlichkeit halber nicht einen zu hohen Detaillierungsgrad aufweisen, sondern auf die sys-
temrelevanten Eigenschaften beschränkt sein. Das globale Modell bietet einen guten Ansatz zur
späteren Optimierung des haptischen Systems, da hierdurch losgelöst von den Modellen der ein-
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zelnen Systemkomponenten Aussagen über die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems getroffen
werden können. Eine Optimierung kann zu ergänzenden oder abgewandelten Anforderungen an
die einzelnen Systemkomponenten führen. Dies ist entsprechend in der Anforderungsliste zu
berücksichtigen.
Modellierung einzelner Systemkomponenten
Die Modellierung der einzelnen Systemkomponenten erfolgt in einem deutlich höheren Detaillie-
rungsgrad und kann mit einer domänenspezifischen Methode als auch Beschreibungsform durch-
geführt werden. Ziel ist es, ein Modell zu erarbeiten, dass alle leistungsspezifischen Entwurfspa-
rameter abbilden. Hieraus kann im Anschluss ein Komponentenentwurf erarbeitet werden, der die
Anforderungen an die Systemkomponente erfüllt. Mögliche Abweichungen der Systemparameter
sind an dieser Stelle zu berücksichtigen und im möglichst im Entwurf als auch der Modellierung
des Gesamtsystems zu berücksichtigen.
Optimierung von Systemkomponenten
Die Optimierung einzelner Komponenten ist ein iterativer Prozess und wird durch die Optimie-
rung des globalen Modells angestoßen. Eine Optimierung des Gesamtmodells kann beispielsweise
die Erhöhung der Steifheit des Systems oder die Erweiterung des dynamischen Arbeitsbereichs
zum Ziel haben. In Folge sind dementsprechend einzelne Systemkomponenten zu optimieren. Dies
kann eine Anpassung der Kinematik sein wie steifere Strukturen, eine Reduzierung der bewegten
Masse oder auch die Entwicklung leistungsstärkerer Aktoren. Grundsätzlich bedingen die Optimie-
rungsziele, die an das Gesamtsystem gestellt werden, die Ziele bei der Optimierung der einzelnen
Systemkomponenten. Die geänderten Spezifikationen sollten dementsprechend auch in der Anfor-
derungsliste fixiert werden.
Phase 4: Realisierung und Verifikation
Die Realisierungsphase umfasst den Aufbau der einzelnen Systemkomponenten als auch die In-
tegration aller Baugruppen zu einem Gesamtsystem. Jede Komponente sollte hinsichtlich seiner
Eigenschaften getestet werden, ob die geforderten Spezifikationen erfüllt werden. Ebenso ist auch
eine Prüfung des Gesamtsystems durchzuführen. Die Erfüllung der Spezifikationen garantiert, dass
das haptische System die technischen Anforderungen erfüllt und somit korrekt entwickelt wurde.
Phase 5: Validierung des Gesamtsystems
Die Validierung des haptischen Systems dient der Überprüfung, ob das entwickelte Gerät für den
Einsatz im betrachteten Anwendungsbereich geeignet ist. Die Validierung sollte mit Probanden-
studien erfolgen und als Ergebnis quantifizierbare Kennzahlen erbringen, welche in der Interakti-
onsanalyse definiert wurden.
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